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FEM − Finite Elemente Methode
FSI − Fluid Structure Interaction
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Vitalita¨t und Kalzifizierungsneigung porciner Aortenklappen:
In-vitro-Untersuchungen
Die limitierenden Faktoren bei der Verwendung von biologischen Herzklappenprothesen
als Ersatzmaterial sind sowohl die vorzeitige Degeneration aufgrund von Kalzifizierung
der Klappentaschen als auch deren fehlendes Mitwachsen bei infantilen Patienten. Aus
lebenden Zellen gezu¨chtete Herzklappen stellen eine Mo¨glichkeit dar, diese Probleme zu
umgehen und neuartiges Ersatzgewebe herzustellen, das das Potential zum Mitwachsen
besitzt. Diese neuartigen Herzklappen werden in Bioreaktoren gezu¨chtet und kultiviert.
Die Reaktoren bieten optimale Prozessbedingungen fu¨r die Zu¨chtung vitaler Herzklappen.
Zusa¨tzlich ko¨nnen mit einem Bioreaktor Untersuchungen hinsichtlich der Kalzifizierungs-
neigung einer Herzklappe durchgefu¨hrt werden.
Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Konstruktion und Validierung eines Bio-
reaktors, mit dessen Hilfe vitale Herzklappen kultiviert und kalzifiziert werden ko¨nnen.
Fu¨r die Versuche werden porcine Herzklappen u¨ber 14 Tage bei einem physiologischen
Druck vital gehalten.
Um Kalzifizierungsablagerungen visualisieren und quantifizieren zu ko¨nnen, werden nicht-
invasive Methoden wie das Ro¨ntgen- oder Computertomographieverfahren angewendet.
Hierbei wird die Hounsfield Unit (hu) als Auswertung benutzt. Es findet, abweichend
von Beschreibungen in der Literatur, eine genaue Eingrenzung der hu-Werte statt. Die-
se wird mit der Schleif- und von Kossa-Fa¨rbemethode durchgefu¨hrt. Weiterhin werden
numerische Methoden fu¨r Untersuchungen hinsichtlich einer Optimierung der Herzklappe
und Quantifizierung einer Kalzifizierung eingesetzt. Spannungsverteilung und Lokalisation
der Kalzifizierung ko¨nnen so definiert werden. Ein Zusammenhang zwischen numerischer
Stro¨mungsmechanik (Computational Fluid Dynamics (cfd)) hinsichtlich der theoreti-
schen Spannungsverteilung sowie dem O¨ffnungsverhalten und dem praktischen Vergleich
der unterschiedlichen Stro¨mungsformen, die mittels der Particle Image Velocimetry (piv))
gemessen werden, wird festgestellt. Dabei wird die Stro¨mung durch sowohl native und fi-
xierte als auch durch wo¨chentlich kalzifizierte Herzklappen untersucht.
Mit dem verifizierten Bioreaktor und den etablierten Untersuchungsmethoden ko¨nnen in
Zukunft Kalzifizierungsversuche bei gezu¨chteten Herzklappen durchgefu¨hrt werden.




Vitality and propensity to calcification of porcine aortic heart valves:
in vitro studies
The limiting factors in the use of biological heart valve prostheses as a substitute mate-
rial are both the premature degeneration caused by calcification of the valve leaflets, as
well as their deficiency of nurturing in infantile patients. Heart valves grown from living
cells provide an opportunity to make new replacement tissues that have the potential to
nurture. The heart valves are grown and cultured in bioreactors. The reactors are used to
ensure optimum process conditions for the cultivation of vital heart valves. In addition,
such a heart valve can be tested with a bioreactor in consideration of the tendency to
calcify.
The focus of this dissertation is the construction and validation of a bioreactor that
cultivates vital heart valves. For the experiments, porcine heart valves are kept vital for
14 days at a physiological pressure.
To define calcification deposits, non-invasive methods such as x-ray or computer tomo-
graphy examinations are used. Here, the Hounsfield unit (hu) is used as an evaluation.
Differently to the literature, an exact localization of the hu-values is defined. This is
performed with the grinding and von Kossa staining method. Furthermore, numerical
methods for studies concerning the optimization of the heart valve and quantification of
calcification are applied. Stress distribution within a heart valve and site of calcification
can be defined. A correlation between numerical calculations with computational fluid dy-
namics (cfd) with respect to the theoretical stress distribution and the opening behavior
and the practical comparison of different flow patterns, which is measured using particle
image velocimetry (piv), can be found. Here, the flow through both, native and fixed as
well as by weekly calcified heart valves is examined.
With the verified bioreactor and the examination methods calcification experiments with
living heart valves can be carried out in future.
Keywords: Calcification, piv, cfd
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1 Einleitung
Fast die Ha¨lfte aller in Europa auftretenden Todesfa¨lle sind auf kardiovaskula¨re Erkran-
kungen und Funktionssto¨rungen des Herzens zuru¨ckzufu¨hren. Ha¨ufig sind dabei die Herz-
klappen betroffen. Dies gilt insbesondere fu¨r die Aortenklappe, die sich zwischen dem
linken Ventrikel und der Aorta befindet. Die Ha¨ufigkeit dieser Erkrankungen liegt nicht
nur an der a¨lter werdenden Bevo¨lkerung. Auch Lebenswandel und Lebensstandard ha-
ben einen bedeutenden Einfluss auf die pathologische Entwicklung der Herzklappen. Die
meisten erkrankten Menschen sind abha¨ngig von der modernen Chirurgie, die mittels
Implantation von Herzklappenprothesen das Leiden lindern und die Lebensqualita¨t ver-
bessern soll. Der Bedarf an Ersatzteilen u¨bersteigt jedoch bei Weitem die Anzahl der
verfu¨gbaren Organspenden. Deshalb ist die Entwicklung geeigneter Alternativen nicht
nur in der Medizin und Biologie, sondern auch in den Ingenieurwissenschaften ein bedeu-
tendes Thema [1–5].
Herzklappenprothesen, bestehend aus Carbon (mechanische) oder xenogenem Gewebe
(biologische), sind auf dem Implantationsmarkt weit verbreitet. Die erste ku¨nstliche
Herzklappe aus Carbon wurde in den 50er Jahren erfolgreich einem Menschen eingesetzt.
Mittlerweile ist die Implantation einer mechanischen Herzklappe in der Chirurgie ein
Routineeingriff und wird bei 30% aller Herzklappenimplantationen durchgefu¨hrt. Die
heutigen mechanischen Herzklappen weisen im Labor eine Lebensdauer von mehr als 150
Jahren auf [6]. Die Inzidenz von Komplikationen nach einer Implantation ist jedoch relativ
hoch. Thrombenbildung und Ablagerungen werden mit einer lebenslangen Einnahme von
Antikoagulantien reduziert. Bei der Implantation von biologischen Herzklappenprothesen
konnten bislang thromboembolische Ereignisse weitgehend ausgeschlossen werden. Dieser
bedeutende Vorteil ist auch der Grund, warum sie die Implantationsha¨ufigkeit mit
70% anfu¨hren [7]. Die aus porcinem oder bovinem Gewebe bestehenden Bioprothesen
weisen gute ha¨modynamische Eigenschaften auf, haben jedoch den großen Nachteil einer
geringen Haltbarkeit von 7 bis 15 Jahren aufgrund fru¨hzeitiger Alterungsprozesse [8, 9].
Eine solche Alterung manifestiert sich nicht nur in einer Degeneration des Gewebes,
sondern auch in einer unvorhersagbaren Kalzifizierung der Herzklappentaschen. Durch
diese Kalzifizierung kann es zu Funktionssto¨rungen der Klappen (Stenose und/oder
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Insuffizienz) bzw. zum vo¨lligen Versagen der Herzklappenprothese kommen, sodass eine
erneute Operation notwendig wird [10, 11]. Kalzifizierung ist die Hauptursache fu¨r das
Versagen einer Herzklappenbioprothese.
Eine neue Technik ist das Zu¨chten von Herzklappen mit vitalen Zellen (Tissue Enginee-
ring von Herzklappen). Bei dem Klappengeru¨st fu¨r eine Tissue Engineerte Herzklappe
handelt es sich entweder um eine dezellularisierte Spenderklappe oder um einen polyme-
ren Scaffold. Auf das Klappengeru¨st werden im Labor patienteneigene Zellen angesiedelt
und nach erfolgreicher Zu¨chtung dem Patienten implantiert. Vorteile der gezu¨chteten,
vitalen Klappen sollen in ihrem Mitwachsen bei infantilen Patienten sowie in ihrem
nicht-antigenen Verhalten liegen. Abstoßungsreaktionen sind ausgeschlossen, da die
Klappen aus autologen Zellen hergestellt sind.
Tissue Engineerte Herzklappen werden in Bioreaktoren gezu¨chtet und erforscht. Hierbei
wird zwischen dynamischer und mechanischer Reaktortechnik unterschieden. Dynamische
Bioreaktoren dienen zur Besiedelung und Kultivierung von unterschiedlichen Geweben,
wa¨hrend bei der mechanischen Technik verschiedene Eigenschaften, wie z. B. Vitalita¨t
oder O¨ffnungsverhalten der Herzklappe, gepru¨ft und untersucht werden ko¨nnen. Des
Weiteren dienen Bioreaktoren zur Untersuchung der Kalzifizierungsneigung vitaler
Herzklappen. Diese Betrachtungsweise ist neu und noch nicht eingehend erforscht.
Da nachweislich sowohl natu¨rliche als auch xenogene Herzklappen zu einer Kalzifizie-
rung neigen, kann davon ausgegangen werden, dass auch eine Herzklappe, die mittels
natu¨rlicher Zellen und ku¨nstlichem Geru¨st hergestellt wird, ein a¨hnliches Verhalten
hinsichtlich der Kalzifizierung aufweisen wird.
2
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Das Ausmaß, ob und wie stark eine Herzklappe kalzifiziert, ist nicht nur vom Alter, Ge-
sundheitszustand oder Geschlecht der Patientin bzw. des Patienten abha¨ngig, sondern
auch die genetische Pra¨disposition hat einen Einfluss darauf [12, 13]. Tissue Engineer-
te Herzklappen werden erst seit kurzem in tierexperimentellen bzw. klinischen Studien
eingesetzt [14]. Eine Langzeitprognose bezu¨glich ihrer Lebensdauer bzw. einer Kalzifizie-
rungsneigung ist zum gegenwa¨rtigen Zeitpunkt noch nicht mo¨glich. Nicht nur ku¨nstliche,
sondern auch ko¨rpereigene Klappen ko¨nnen eine Kalzifizierungsneigung besitzen. Die Fra-
ge, inwieweit eine Tissue Engineerte Herzklappe kalzifiziert, ist noch nicht untersucht
worden. In der vorliegenden Arbeit soll ein Grundstein fu¨r experimentelle Untersuchungs-
methoden hinsichtlich der Kalzifizierung vitaler Herzklappen gelegt werden.
Hierfu¨r wird in einem ersten Schritt ein Bioreaktor fu¨r eine vitale Herzklappe konstru-
iert und verifiziert (siehe Kapitel 5). Der Bioreaktor soll spa¨ter dazu dienen, die sich
noch in der Entwicklung befindlichen Tissue Engineerten Herzklappen vital zu halten,
um weiterfu¨hrende Untersuchungen durchfu¨hren zu ko¨nnen. Hierzu za¨hlen Untersuchun-
gen bezu¨glich der Kalzifizierung sowie des Langzeitverhaltens der Tissue Engineerten
Klappenprothese. In den vorliegenden Versuchen werden vitale Aortenklappen aus dem
Schlachthof pra¨pariert und bis zu 14 Tage vital gehalten. Wichtige Aspekte wie z. B.
Sterilita¨t, Vitalita¨t und Handhabung des Reaktors werden beachtet.
In den darauf folgenden Kapiteln wird auf verschiedene Untersuchungsmethoden einge-
gangen, die eine auftretende Kalzifizierung visualisieren und quantifizieren. Die Untersu-
chungen werden mit sowohl zersto¨rungsfreien als auch mit zersto¨renden Methoden durch-
gefu¨hrt. Zu den zersto¨rungsfreien Verfahren za¨hlen das Ro¨ntgen und die Computertomo-
graphie (ct). Diese Untersuchungen sind notwendig, um den kalzifizierten Bereich genau
eingrenzen zu ko¨nnen. In der Literatur lassen sich verschiedene Angaben mittels der Grau-
stufenverteilung nach Hounsfield (hu) und deren dazugeho¨rigen Kalzifizierungen finden.
Hier werden ha¨ufig Graustufen als Kalzifizierung definiert, die durch die U¨berlagerung
von mehreren Gewebsschichten resultieren. Dadurch entsteht der Eindruck einer Kalzifi-
zierung, die real nicht vorliegt. Ro¨ntgen- und ct-Bilder werden hinsichtlich der Hounsfield
Units ausgewertet. Die Herzklappe wird anschließend getrocknet und in Epoxidharz einge-
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bettet, um schichtweise mit der von Kossa Methode gefa¨rbt und analysiert zu werden. Die
von Kossa Methode eignet sich aufgrund ihrer chemischen Bindung an Calciumionen fu¨r
diese Untersuchungen. Die Schichtbilder werden mit den Ro¨ntgen- und ct-Schnittbildern
verglichen (siehe Kapitel 6.1).
Eine weitere zersto¨rungsfreie Methode zur Untersuchung der Kalzifizierung stellt die
Particle Image Velocimetry (piv) dar. Hierbei wird der Einfluss des vera¨nderten
O¨ffnungsquerschnitts auf das Ausstro¨mverhalten der Herzklappen mit unterschiedlichen
Kalzifizierungsgraden untersucht und beurteilt. In dem seit Jahren verifizierten Fatigue
Accelerated Calcification Tester (fact) werden hierfu¨r Aortenklappen unterschiedlich kal-
zifiziert und stro¨mungstechnisch betrachtet [15] (siehe Kapitel 6.2).
Untersuchungen hinsichtlich der von Mises-Spannungsverteilung oder des
O¨ffnungsverhaltens innerhalb einer Klappe werden zusa¨tzlich mit Hilfe von cfd-
Simulationen durchgefu¨hrt. Der Fokus hierbei liegt auf der Erstellung geeigneter
Geometrien einer natu¨rlichen Herzklappe (siehe Kapitel 6.3). Durch die Simulation
lassen sich sowohl die Versuchsanzahl als auch eine potentielle Kalzifizierung und deren
Auswirkung auf das Klappenverhalten darstellen. Zum Einen soll das theoretische
Bewegungsverhalten einer Herzklappe bei Forcierung der Herzklappe aufgrund des
stro¨menden Blutes ero¨rtert werden. Zum Anderen wird das O¨ffnungsverhalten der
Herzklappe nur aufgrund der herrschenden Druckunterschiede untersucht. Ein letztes
theoretisches Modell beschreibt die Auswirkung einer kalzifizierten Herzklappe auf die
Spannungsverteilung innerhalb der Herzklappentaschen.
4
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3.1 Herzklappen in vivo
Das Herz besitzt vier Herzklappen, die fu¨r einen gerichteten und pulsatilen Blutfluss im
Ko¨rper sorgen [16, 17]. Sie wirken als Ru¨ckschlagventile, die den Durchgang des Blutes
entgegen der gewu¨nschten Stro¨mungsrichtung sperren [18]. Es wird zwischen Segel- und
Taschenklappen unterschieden. Die Segelklappen, auch Einlassventile genannt, befinden
sich zwischen Vorhof (Atrium) und Kammer (Ventrikel). In der rechten Herzha¨lfte befin-
det sich die Trikuspidalklappe, in der linken Herzha¨lfte die Bikuspidalklappe (siehe Ab-
bildung 3.1).
Abbildung 3.1: Schnittansicht des humanen Herzens. (1) Einlassventile mit (a) Trikuspi-
dalklappe und (b) Mitralklappe (auch Bikuspidalklappe genannt) und (2)
Auslassventile mit (c) Aortenklappe und (d) Pulmonalklappe. Dargestellt
sind auch die Kammern, Vorho¨fe und großen Gefa¨ße [19].
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Die zwei Auslassventile des Herzens sind die Taschenklappen Aorten- bzw. Pulmonal-
klappe. Sie befinden sich am U¨bergang zwischen den Ventrikeln und der Aorta bzw. der
Pulmonalarterie. Das O¨ffnen und Schließen der Klappen ist unabha¨ngig von jeglicher
Muskelarbeit. Die treibende Kraft ist die Druckdifferenz zwischen Ventrikeln und Blut-
gefa¨ßen. Diese Druckdifferenz fu¨hrt zur Klappeno¨ffnung und -schließung. Das vollsta¨ndige
Anlegen der Taschen an die Gefa¨ßwand wird sowohl durch eine Wirbelbildung zwischen
Klappe und Sinus verhindert sowie durch den Bernoulli-Effekt, bei dem ein Unterdruck
entsteht, weil das Blut an der Klappe in hoher Geschwindigkeit vorbeistro¨mt. Die Klap-
pen bleiben in mittlerer Stellung geo¨ffnet und ko¨nnen somit schneller schließen. Dadurch
wird zusa¨tzlich ein diastolischer Ru¨ckfluss verhindert [16, 17, 20].
Morphologie der Aortenklappe
Gesunde Aortenklappen bestehen aus drei halbmondfo¨rmigen Taschen, die durch ihre
Befestigung einen Aortenring bilden. Dieser Aortenring trennt die Aorta vom linken Ven-
trikel. U¨ber diesem Aortenring befindet sich der sogenannte Aortenbauch bzw. -sinus,
der drei Ausbuchtungen aufweist. Im Sinus der Aortenklappe entspringen die Herz-
kranzgefa¨ße, die das Herz mit Blut versorgen. Der sogenannte Nodulus sorgt fu¨r eine
vollsta¨ndige Dichtung der geschlossenen Aortenklappe. Die Herzklappe ist beidseits mit
Endothelzellen auf einer Basalmembran beschichtet, darunter folgt auf der Einflusssei-
te die sogenannte Ventricularis, auf der Ausflussseite die Fibrosa. Die Ventricularis ist
reich an lockeren, kollagenhaltigen Fasern, wa¨hrend die Fibrosa straffe Fasern aufweist.
Die Kollagenfasern entspringen aus den Kommissuren (Verbindung zwischen Tasche und
Aortenwand) und verlaufen in Umfangsrichtung. Diese beiden Schichten sind durch die
Spongiosa getrennt. An den Kommissuren der Klappe ist die Tasche sehr breit, zur Mit-
te hingegen wird sie du¨nner. Die Aortenklappe wird zu ca. 30% durch den Herzmuskel
gestu¨tzt [21,22]. Diese faserversta¨rkte Zusammensetzung fu¨hrt zu einem charakteristischen
Spannungs-Dehnungs-Diagramm, das qualitativ in Abbildung 3.2(a) dargestellt ist. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die Aortenklappe ein nicht-lineares Verhalten aufweist. Der
e-Modul steigt mit zunehmender Dehnung an. Der Grund dafu¨r liegt darin, dass wa¨hrend
niedriger Belastungen (z. B. O¨ffnungs- und Schließphase) der Einfluss der Elastinfasern
die Mechanik der Aortenklappe bestimmt. Fu¨r ho¨here Belastungen (z. B. sta¨rkste O¨ffnung
oder Diastole) dominieren die Kollagenfasern das Materialverhalten und fu¨hren sozusagen
zu einer
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Abbildung 3.2: (a) Qualitatives Spannungs-Dehnungs-Diagramm einer Herzklappenta-
sche mit nicht-linearem Verlauf. (b) Spannungs-Dehnungs-Diagramm
mehrerer Taschen ermittelt aus Messungen (zwei Graphen aus Messun-
gen und ein daraus generiertes Modell fu¨r die Simulation) [23].
In Abbildung 3.2(b) ist ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm dargestellt, das von Hart et
al. [23] mit Hilfe von Messungen erstellt wurde. Neben den nicht-linearen Verla¨ufen zweier
unterschiedlicher Proben (Belastung in Umfangsrichtung) wird der Verlauf fu¨r eine Ta-
sche dargestellt, dessen Eigenschaften beispielsweise fu¨r eine Simulation modelliert werden
ko¨nnen. Anhand der beiden unterschiedlichen realen Graphen ist deutlich zu erkennen,
dass es zu Abweichungen zwischen den Verla¨ufen kommt. Diese Schwankungen resultieren
daraus, dass biologisches Material verwendet wird, dessen Eigenschaften von vielen Fakto-
ren abha¨ngen (z. B. Alter, Gro¨ße, Gesundheitszustand des Spenders). Die Klappentaschen
weisen neben dem nicht-linearen Verhalten eine Anisotropie auf. Fu¨r die verschiedenen
Belastungsrichtungen zeigt die Aortenklappe daher unterschiedliches mechanisches Ver-
halten. Wird die Dicke der Aortenklappe betrachtet, so la¨sst sich festhalten, dass diese
keinen konstanten Wert aufweist. Zusa¨tzlich besteht eine Asymmetrie zwischen den Klap-
pentaschen, die sich in einer unterschiedlichen Verteilung der Dicke niederschla¨gt. Große
Abweichungen bestehen dabei zwischen der Tasche, die zur Herzkammerscheidewand ge-
legen ist, und den beiden anderen Taschen (linke und rechte), in deren zugeho¨rigen Sinus
die Herzkranzgefa¨ße entspringen. In Tabelle 3.1 sind beispielhaft die Werte aufgefu¨hrt, die
von Nicosia et al. [24] fu¨r die Aortengeometrie gewa¨hlt werden. In Abbildung 3.3 werden
die aufgefu¨hrten Klappenregionen dargestellt. Anhand der Daten ist deutlich zu erken-
nen, dass sich der oben beschriebene Unterschied zwischen den Taschen besonders am
Aortenring sowie am Nodulus zeigt.
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Dicke der Taschen [mm]
Klappenregion links, rechts zur Herzkammerscheidewand gelegen
Aortenring 1, 16 0, 155
Sinus (Bauch) 0, 18− 0, 58 0, 18− 0, 58
Freier Rand 1, 53 1, 96
Nodulus 2, 06 2, 75
Tabelle 3.1: Verteilung der Dicke fu¨r die drei Taschen einer humanen Aortenklappe [24].
Die Daten der unterschiedlichen Verteilung der Dicke innerhalb einer Klappe
wurden aus Magnetresonanztomographie-(mrt)-Daten ermittelt.
Abbildung 3.3: Darstellung der in Tabelle 3.1 betrachteten Aortenregionen (aus mrt-
Daten gewonnen und grafisch vereinfacht) [25]. Es sind vier unterschiedli-
che Bereiche definiert: der Aortenring, der die Taschen einrahmt, der freie
Rand, an dem die Taschen im geschlossenen Zustand anliegen, der Sinus
(Bauch) und der Nodulus, eine Art Kno¨tchen am freien Rand. Es la¨sst
sich eine unterschiedliche Verteilung der Dicke der Tasche erkennen. Von
der Mitte der Tasche zum freien Rand bzw. zum Aortenring nimmt die
Dicke jeweils zu.
Klappendynamik
Zu Beginn der Systole beginnt sich die Aortenklappe als eine Reaktion auf die Kontraktion
des linken Ventrikels zu o¨ffnen. Das durchstro¨mende Blut beschleunigt und erreicht nach
ca. 0,08 s Systolendauer eine Spitzengeschwindigkeit von 1,35 ± 0,35 m/s [26]. Die Klappe
ist nun vollsta¨ndig geo¨ffnet. Es folgt ein Abbremsen des Blutes. Das dadurch entstehende
Druckgefa¨lle beeinflusst die Flu¨ssigkeitsdynamik an der Wand der Aorta so stark, dass es
zu einem Ru¨ckfluss des Blutes in den Sinus kommt. Die Druckdifferenz, die dazu no¨tig ist,
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die Klappe zu o¨ffnen und das Blut durchfließen zu lassen, liegt bei wenigen mmHg, obwohl
die diastolische Druckdifferenz (minimaler Ventrikeldruck zu diastolischem Aortendruck)
u¨blicherweise 80mmHg erreicht. Die Klappe schließt sich, sobald die Diastole einsetzt
und der Ventrikel sich entspannt. Wa¨hrend des Herzzyklus dehnt sich die Klappe entlang
der vertikalen Achse aus. Es kann zu einer Erweiterung der O¨ffnungsfla¨che von 20%
kommen [27]. Wa¨hrend der Systole entstehen Wirbel in den Sinus, die zusa¨tzlich fu¨r
eine schnelle Schließung der Klappe sorgen. Dadurch entsteht ein Ru¨ckflussvolumen von
lediglich < 5% [28].
Herzklappenerkrankungen
Es wird zwischen angeborenen und im Laufe des Lebens erworbenen Funktionssto¨rungen
der Herzklappen, wie z. B. einer ha¨ufig auftretenden Endokarditis, unterschieden. Eine En-
dokarditis kann zu einer Endzu¨ndung des Klappengewebes und dessen Zersto¨rung fu¨hren.
Auch Ablagerungen, die im Alterungsprozess auftreten ko¨nnen, schra¨nken die Flexibilita¨t
und damit die Funktion der Herzklappen ein [29–31]. Stenose (Verengung) und Insuffizienz
(unvollsta¨ndiges Schließen) der Klappe sind die ha¨ufigsten Ursachen fu¨r einen Herzklap-
pendefekt. Der O¨ffnungsquerschnitt verringert sich und das ada¨quate O¨ffnen und/oder
Schließen der Klappe ist nicht mehr mo¨glich. Dies bewirkt einen Ru¨ckfluss des Blutes in
die Kammer. Stenose und Insuffizienz treten ha¨ufig gleichzeitig als kombiniertes Vitium
auf. Diese Funktionssto¨rungen ko¨nnen grundsa¨tzlich jede der vier Herzklappen betref-
fen. Allerdings sind die Klappen der linken Herzha¨lfte aufgrund des ho¨heren Druckes
des Ko¨rperkreislaufes deutlich ha¨ufiger betroffen als die der rechten Herzha¨lfte [32]. Eine
Herzklappenstenose oder -insuffizienz medikamento¨s zu behandeln, ist nur mo¨glich, wenn
eine Entzu¨ndung (z. B. Endokarditis) vorhanden ist. Oft ist eine Operation und damit ein
vollsta¨ndiger Austausch der betroffenen Klappe durch eine mechanische bzw. biologische
Herzklappe oder durch ein Homograft die einzige Behandlungsoption [30,33].
3.2 Herzklappenersatz
1990 wurden deutschlandweit u¨ber 7 000 Herzklappenoperationen durchgefu¨hrt, 2010
waren es bereits u¨ber 25 000 [34, 35]. Es stehen verschiedene Prothesenarten fu¨r einen
ku¨nstlichen Herzklappenersatz zur Verfu¨gung, sowohl biologischen als auch mechanischen
Ursprungs. Heutzutage werden weit ha¨ufiger Bioprothesen eingesetzt [36, 37]. Ihr Anteil
betra¨gt mittlerweile 70% [35]. Sie werden schon seit den 70er Jahren implantiert. Je nach




Homografts stammen von verstorbenen Spendern oder von Spendern nach einer
Herztransplantation. Die Transplantate werden chirurgisch entfernt, mit Antibiotika
behandelt und in flu¨ssigem Stickstoff bis zur weiteren Verwendung tiefgefroren. Auf
diese Art ko¨nnen sie u¨ber viele Jahre gelagert werden [38]. Bei Homografts treten
thromboembolische Ereignisse oder Blutungskomplikationen nicht auf [36]. Sie sind
jedoch nur begrenzt verfu¨gbar. 2005 wurden in Deutschland 55 Herzklappenoperationen
mit Homografts durchgefu¨hrt [39], 2010 standen 106 zur Verfu¨gung, von denen jedoch
lediglich 36 transplantiert werden konnten [4].
(a) (b)
Abbildung 3.4: Homografts menschlicher Spender. (a) Aortenhomograft (Klappe und
Konduit dargestellt). (b) Mitralklappe, die je nach Bedarf ebenfalls als
Homograft implantiert wird [40].
Xenografts
Xenografts bzw. Bioprothesen werden fremden Spezies entnommen [37]. Es ko¨nnen ent-
weder komplette Aortenklappen von Schweinen (porcin) verwendet oder aus geeignetem
Gewebe, z. B. dem Rinderperikard (bovin), biologische Herzklappenprothesen hergestellt
werden [15]. Zum Einsatz kommen sowohl ungestentete, die nur aus Gewebe bestehen (sie-
he Abbildung 3.5(a)), als auch gestentete Herzklappenprothesen (siehe Abbildung 3.5(b)).
Laut Bakhtiary et al. eignen sich bovine Herzklappenprothesen fu¨r aktive Patienten, da
die systolische Funktion optimaler ausgefu¨hrt wird, wa¨hrend die porcinen Prothesen bes-
sere Klappenschlusszeiten aufweisen [41]. Biologische Herzklappenprothesen zeichnen sich
durch optimale Stro¨mungseigenschaften aus. Dadurch kommt es nicht zu einer erho¨hten
Blutscha¨digung, was die Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten nur in ver-
gleichsweiser niedriger Dosierung oder nur kurzfristig no¨tig macht [37]. Sie werden che-
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misch behandelt, um die ko¨rperfremden Zellen abzuto¨ten und damit eine antigene Reak-
tion zu verhindern. Dies wird mit einer 0,6 %igen bzw. 0,2 %igen Glutaraldehydlo¨sung
(ga) durchgefu¨hrt (Fixierung mit 0,6 % ga, Konservierung mit 0,2 % ga). Bei der Fi-
xation bilden die Kollagenfasern Quervernetzungen. Der Anteil an Kollagen innerhalb
einer Herzklappe betra¨gt ca. 50 - 70 %. Durch die Fixierung wird die Kollagenmatrix
der Herzklappen vernetzt, stabilisiert und haltbar gemacht. Die Vernetzung reduziert au-
ßerdem die antigene Wirkung des ko¨rperfremden Materials. Glutaraldehyd ist bei der
Fixierung von Herzklappenprothesen die am ha¨ufigsten eingesetzte Lo¨sung [42]. Aldehy-
de und Aminogruppen sind hierbei beteiligt. Diese Art von Fixierung wird auch fu¨r die
Kalzifizierungsneigung einer Herzklappenprothese verantwortlich gemacht.
(a) (b)
Abbildung 3.5: Xenografts porcinen Ursprungs. (a) Ungestentete biologische Herzklap-
penprothese. Die Klappe wird komplett implantiert. (b) Gestentete biolo-
gische Herzklappenprothese. Die Klappe ist auf einem Geru¨st fixiert und
wird mittels des Geru¨strings an die betroffene Stelle gena¨ht [23].
Kathetergestu¨tzte Herzklappen
Neuere Entwicklungen haben zu einer minimalinvasiven Form des Herzklappenersatzes
gefu¨hrt. Dabei handelt es sich um eine kathetergestu¨tzt eingesetzte biologische Herz-
klappe, die in einem Stent befestigt ist. Dieser Stent sitzt zusammengefaltet auf einem
Ballonkatheter. Der Ballon wird aufgeblasen und der Stent entfaltet die Herzklappe. Das
Entfernen der erkrankten Klappe ist nicht no¨tig, da der Stent die erkrankte Klappe an die
Aortenwand dru¨ckt. Diese Methode ist fu¨r Patienten mit einem hohen operativen Risiko
am besten geeignet [43]. 2010 wurden u¨ber 3 600 kathetergestu¨tzt eingesetzte Herzklappen
implantiert [35]. In Abbildung 3.6 ist eine solche Herzklappenprothese dargestellt. Auch
bei diesen Herzklappen kann von einer vorzeitigen Kalzifizierung ausgegangen werden, da
das Klappengewebe mittels Glutaraldehyd chemisch fixiert wird.
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Abbildung 3.6: Kathetergestu¨tzt eingesetzte Herzklappe. Die Klappe ist auf einen Stent
aufgebracht, der zusammengefaltet entweder transapikal (durch die Herz-
spitze) oder transfemoral (durch die Oberschenkelarterie) in die Aorta
eingefu¨hrt wird [44].
Tissue Engineerte Herzklappen
Zur Herstellung von Tissue Engineerten Herzklappen wird dem Patienten ko¨rpereigenes
Gewebe entnommen und dessen Zellen isoliert. Diese Zellen werden nach ihrer Kulti-
vierung zur Vermehrung auf eine Matrix ausgesiedelt. Innerhalb eines Bioreaktors, wo
mechanische Reize auf das Konstrukt ausgeu¨bt werden und eine ausreichende Na¨hr- und
Sauerstoffversorgung sichergestellt ist, siedeln sich die Zellen an. Nach erfolgreicher Kulti-
vierung kann diese Herzklappe implantiert werden. Abstoßungsreaktionen sind aufgrund
der Autologie der Zellen ausgeschlossen. Die Zu¨chtung und Kultivierung wird in speziell
dafu¨r ausgelegten Bioreaktoren durchgefu¨hrt. Temperatur, Kohlenstoffdioxid- und Sau-






Das Lo¨slichkeitsprodukt beschreibt die Ionenkonzentration einer gesa¨ttigten Lo¨sung. Bei
u¨berho¨htem Lo¨slichkeitsprodukt kommt es zur Ausfa¨llung des Salzes und zu dessen Ab-
lagerung. Zur Bestimmung des Lo¨slichkeitsproduktes wird das in der Medizin u¨bliche
Lo¨slichkeitsprodukt nach folgender Formel berechnet. Es setzt sich aus den Gesamtkon-
zentrationen von Ca- und PO4-Ionen zusammen.
L = [Ca2+][PO3−4 ] (3.1)
[Ca2+]: Ca-Ionen-Konzentration in mmol/l oder mg/dl
[PO3−4 ]: PO4-Ionen-Konzentration in mmol/l oder mg/dl
Bei der Gesamtkonzentration sind nur die frei in Lo¨sung befindlichen Ionen von Bedeu-
tung. Im Blutplasma liegen ca. 55% (1,1 – 1,65mmol/l) gelo¨ste Calciumionen vor. Die Ge-
samtkonzentration betra¨gt demnach 2 – 3mmol/l. Blut ist metastabil hinsichtlich Hydro-
xylapatit. Bei Anwesenheit von Kristallisationskeimen entstehen dort weitere Agglomera-
tionen und es bilden sich Ablagerungen. Zusa¨tzlich ist das Lo¨slichkeitsprodukt L abha¨ngig
vom pH-Wert und der Temperatur der Lo¨sung bzw. des Blutplasmas. Mit steigender Tem-
peratur und mit steigendem pH-Wert nimmt es monoton ab [45]. Nach Schmidt et al. liegt
im Blut ein Lo¨slichkeitsprodukt von 18, 84− 56, 52 (mg/dl)2 vor [46]. In experimentellen
Versuchen wurde ein Lo¨slichkeitsprodukt von 15 (mg/dl))2 berechnet [47], was besta¨tigt,
dass eine Kalzifizierung bei implantierten Bioprothesen stattfinden kann [48].
Physiologische Kalzifizierung
Die physiologische Kalzifizierung tritt ausschließlich innerhalb des Knochens auf. Sie ist
ein aktiver, energieerfordener Prozess. Dabei lagern sich unlo¨sliche Calciumsalze im Gewe-
be ab, die letztendlich den Knochenaufbau bewirken. In die Proteinmatrix des Knochens
lagern sich Mineralien an, die eine wichtige Rolle im Calcium- und Phosphatstoffwechsel
spielen. Laut Buddeke werden permanent ca. 0,3 % der Mineralien mit denen im Blut vor-
handenen ausgetauscht [49]. Mehrere Prozesse beeinflussen eine Mineralisierung. Nicht nur
eine lokale Erho¨hung von PO3−4 -Ionen und eine pH-Werta¨nderung, sondern die Adsorption
von Ca2+-Ionen haben Einfluss auf den Kalzifizierungsprozess. Damit Knochen gebildet
wird, muss das Lo¨slichkeitsprodukt u¨berschritten werden. Dies geschieht, indem Phosphat
aus organischen Bindungen gelo¨st und dadurch das Lo¨slichkeitsprodukt u¨berschritten
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wird. Da der Ko¨rper einen Gleichgewichtszustand anstrebt, wird Calciumphosphat als
eine Reaktion auf die Ausfa¨llung freigesetzt. Eine pH-Werterho¨hung begu¨nstigt die Cal-
ciumphosphatablagerung durch die pH-Wertabha¨ngigkeit des Lo¨slichkeitsprodukts [49].
Pathologische Kalzifizierung
Die pathologische Kalzifizierung ist ein krankhafter Prozess. Sie wird in metastatische
und dystrophische Kalzifizierung unterteilt. Bei der metastatischen Kalzifizierung ist
der Calcium- und Phosphatspiegel systemisch erho¨ht. Dies bewirkt eine Erho¨hung des
Lo¨slichkeitsproduktes und fu¨hrt somit zu einer Ablagerung von Salzen im normalen Ge-
webe. Die metastatische Kalzifizierung spielt bei der Herzklappenprothesenkalzifizierung
eine untergeordnete Rolle.
Bioprothesen kalzifizieren dystrophisch. Dabei treten Calciumphosphatablagerung meist
als eine Reaktion auf Gewebeverletzungen und ohne das Vorliegen eines systemisch
erho¨hten Gehalts an Calcium- oder Phosphationen auf. Dies ist die Hauptursache fu¨r
das Versagen einer biologischen Herzklappenprothese [50].
Kalzifizierung von Herzklappenbioprothesen
Beim mineralischen Anteil der Ablagerungen in und an Bioprothesen handelt es sich
um verschiedene Formen von Calciumphosphat. Unterschiedliche Studien belegen, dass
es sich dabei unter anderem um Dicalciumphosphat-Dihydrat (CaHPO4 · 2H2O, dcp),
Octacalciumphosphat (Ca8H2(PO4)6 · 5H2O, ocp) oder Hydroxylapatit (Ca5(PO4)3OH,
ha [51–55]) handelt. dcp und ocp gelten wegen ihrer geringeren thermischen Stabilita¨t
als Vorla¨ufer fu¨r stabilere Mineralisationsformen wie ha [56, 57].
Die Mechanismen, die zur Kalzifizierung biologischer Implantate fu¨hren, sind noch nicht
endgu¨ltig gekla¨rt. Als mo¨gliche Auslo¨ser werden die Fixierung des Gewebes mit Glutaral-
dehyd, die Zusammensetzung der organischen Matrix, die mechanische Belastung sowie
der Einfluss von Zellscha¨den genannt [58, 59]. Fu¨r die Entstehung unerwu¨nschter Kal-
zifizierungsvorga¨nge an Bioprothesen wurden verschiedene Thesen aufgestellt und Ein-
flussmo¨glichkeiten diskutiert. Untersuchungen von Schoen et al. ergaben, dass an mecha-
nisch stark beanspruchten Bereichen eine erho¨hte Kalzifizierung auftritt. Mechanische
Belastungen ko¨nnen unterschiedlichen Ursprungs sein. Hierbei ist der Fertigungsprozess
neben der Fixation des biologischen Gewebes an der Prothese von Bedeutung. Es wird
vermutet, dass durch die mechanische Beanspruchung Risse in der Tasche und im Klap-
pengewebe entstehen, wo sich bevorzugt Kristallisationskeime anlagern [60–64]. Der Grad
der Kalzifizierung ha¨ngt von Faktoren wie z. B. der Bauart und dem biologischen Material
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der Klappen ab. Geru¨stlose Herzklappen kalzifizieren weniger als gestu¨tzte [65], bovine
schneller und sta¨rker als porcine [31, 66, 67]. Herzklappen bestehen aus 50 bis 70% Kol-
lagen sowie Zellen, welche sehr stark zur Degeneration neigen. Um eine Degeneration zu
verhindern, werden die Herzklappen meist mit Glutaradehyd fixiert. Durch die Fixation
mit Glutaradehyd wird ein hoher Grad an Quervernetzung erreicht [68]. Die Klappe weist
eine ho¨here Stabilita¨t auf, Na¨hte ko¨nnen angebracht werden und die ha¨modynamischen
Eigenschaften sind dem der nativen Klappe a¨hnlich. Nachteilig ist jedoch die durch die
Fixierung entstandene Kalzifizierungsneigung der Klappe. Der Grad einer Kalzifizierung
wurde zwar mit unterschiedlichen Methoden reduziert. Das Problem wurde jedoch noch
nicht endgu¨ltig gelo¨st [15, 58,69,70].
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4.1 Bioreaktoren am Institut fu¨r Mehrphasenprozesse
Am Institut fu¨r Mehrphasenprozesse werden verschiedene Reaktoren zur Kalzifizie-
rungsuntersuchung eingesetzt. Aufgrund seiner Verifikation wird der sogenannte Fatigue
Accelerated Calcification Tester (fact) schon seit vielen Jahren fu¨r Versuche mit
biologischen Herzklappenprothesen benutzt (siehe Abbildung 4.1 a und b) [15,63,71,72].
Eine Taumelscheibe wird durch einen Elektromotor bewegt. Auf der Scheibe befin-
den sich zwo¨lf voneinander getrennte Kompartments mit jeweils einer Herzklappe.
Durch die Taumelbewegung wird ein Kalzifizierungsfluid mit einer physiologischen
Druckdifferenz (Differenz des minimalen Ventrikeldrucks zu diastolischem Aortendruck)
von ∆p = 90 mmHg und einer Schlagfrequenz von 5 Hz (300 Umin−1) durch die
Herzklappe befo¨rdert. Die 5fach erho¨hte Schlagfrequenz und das Kalzifizierungsfluid
bewirken eine beschleunigte Kalzifizierung. Herzklappen nach 5 Monaten Testdauer
weisen eine Degeneration und Kalzifizierung auf, die einer natu¨rlich kalzifizierten Klappe
nach u¨ber 2 Jahren a¨hneln. Dieses Verfahren hat sich seit vielen Jahren bewa¨hrt. Als
Kalzifizierungsfluid dient das Simulated Body Fluid (sbf [73]). Es wurde erstmalig am
Institut fu¨r Mehrphasenprozesse erfolgreich als Kalzifizierungsfluid eingesetzt. Es wird
generell fu¨r die Knochenkalzifizierung benutzt [74] (Zusammensetzung siehe A.3). Das
in dieser Arbeit verwendete Fluid entsprach dem 1.5 Simulated Body Fluid (1.5sbf)
und hat eine Calciumkonzentration von 3,8mmol/l und eine Phosphatkonzentration
von 1,5mmol/l. Diese erho¨hten Calcium-und Phosphatkonzentrationen bewirken eine
beschleunigte Kalzifizierung. Bei einer weiteren Erho¨hung dieser Konzentrationen fa¨llt
die Lo¨sung aus und wird somit als Kalzifizierungsfluid unbrauchbar.
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(a) (b)
(c) (d)
Abbildung 4.1: (a) Fatigue Accelerated Calcification Tester (fact) zur beschleunigten in
vitro Kalzifizierung biologischer Herzklappenprothesen, (b) Detailfoto ei-
nes Kompartments. (c) Solo-Herzklappentester zur Beurteilung der Bewe-
gung der Herzklappentaschen (technische Zeichnung), (d) Fotoaufnahme
des Solo-Herzklappentesters mit integrierter Herzklappe.
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Ein weiterer Reaktor zur Untersuchung von Bioprothesen ist der sogenannte Solo-
Herzklappentester (siehe Abbildung 4.1 c und d). Hier wird eine Herzklappe semi physio-
logisch in einem einzelnen Kompartment kalzifiziert. Die Konstruktion wurde so gewa¨hlt,
dass die Beobachtung der O¨ffnungsbewegung der Herzklappe in jedem Kalzifizierungs-
zustand im Fokus der Auswertung steht. Ein Elektromagnet unterhalb des Kompart-
ments lenkt eine Membran aus, die Fluid durch die Herzklappe befo¨rdert. Ein Bypass
sorgt fu¨r das richtige Ru¨ckflussvolumen und die somit physiologische Druckdifferenz von
∆p = 90 mmHg fu¨r Aortenklappen. Die Bewegung der Herzklappe kann von oben mit
einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen werden.
In abgewandelter Form wird der Solo-Herzklappentester auch in Kapitel 6.2 fu¨r die
Stro¨mungsuntersuchungen mittels der Particle Image Velocimetry benutzt. Es handelt
sich hierbei um einen Quader mit einer zylindrischen Bohrung fu¨r die Platzierung der
Herzklappe. Die quadratische Form bewirkt, dass der Laserstrahl den Quader ebenma¨ßig
durchleuchten kann, ohne durch runde Fla¨chen abgelenkt zu werden (siehe Abbildung 4.2).
Abbildung 4.2: Kompartment fu¨r die piv-Aufnahmen. Das Fluid wird durch eine Mem-
bran, die mit einem Permanentmagneten verbunden ist, ausgelenkt, sodass
Fluid durch die Herzklappe gepumpt wird. Auf der rechten Seite des Si-
likonschlauchs ist eine Drossel angebracht, um die richtige Druckdifferenz
einstellen zu ko¨nnen (auf dem Bild als Einschnu¨rung im Schlauch ohne
Drossel zu erkennen).
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4.2 In vivo Aortenklappenkalzifizierung
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Risikofaktoren der Aortenklappenkalzifi-
zierung wie Hypertonie, erho¨hter Body-Mass-Index, erho¨htes ldl-Cholesterol, Geschlecht,
Alter, Rauchen oder Diabetis mellitus benannt [75–80].
Palta et al. haben herausgefunden, dass bei Patienten mit Aortenklappenstenose (as) ein
erho¨hter Serumcholesterin-, Kreatinin- und Calciumspiegel sowie gegenwa¨rtiges Rauchen
eine Reduktion der Aortenklappenfla¨che beschleunigt [77]. Apolipoproteine B und E liegen
nach O’Brien et al. sowohl bei fru¨her als auch fortgeschrittener Aortenklappenverletzung,
jedoch nicht in normaler Klappenumgebung vor [81]. In einer post-mortem Studie eines
verstorbenen Jungen mit vererbter Hypercholesterola¨mie wurde der Verdacht gea¨ußert,
dass ein pathologisches Krankheitsbild in einem solchen Fall den Mechanismus der Aor-
tenklappenerkrankung fo¨rdert [82]. Es wurde ein erho¨htes Risiko einer Aortenklappen-
stenose zwischen erho¨htem Level an Lipoprotein(a) (Lp(a)) und Lipoprotein Cholesterol
(ldl) niedriger Dichte festgestellt [75]. Daru¨ber hinaus stellten Caira et al. [83] die These
auf, dass auch bestimmte Mechanismen der Signaltransduktion bei einer Herzklappen-
kalzifizierung aktiviert werden. Sie wiesen das ldl-Rezeptor-bezogene Protein 5 (Lrp5),
Osteocalcin und andere Knochenmarker in kalzifizierten Aortenklappen nach. Bei Hyper-
cholesterina¨mie wird die Lrp5-Bahn in mesenchymalen Myofibroblastenzellen innerhalb
einer Klappe aktiviert, indem sie diese in knochenproduzierende Pha¨notypen umwandelt.
Diese pha¨notypische Umwandlung erfolgt durch die Bindung von Lrp5 an das Glykopro-
tein Wnt, das wiederum b-Catenin aktiviert, um die Bildung von Knochen zu induzie-
ren [83].
Andere Studien haben gezeigt, dass Klappen von hypercholesterola¨mischen Kaninchen
eine erho¨hte Apoptose in ihrer artherosklerotischen Schicht aufweisen, was wiederum
dafu¨r spricht, dass die Apoptose fu¨r die Entstehung der Herzklappenkalzifizierung mit
verantwortlich ist [84]. Bei Schweinebioprothesen wurde der Einfluss pra¨existenter Lipi-
de auf ihr Kalzifizierungsverhalten untersucht. Es konnte besta¨tigt werden, dass Lipi-
de eine Kalzifizierung beeinflussen [85]. Die Bildung erster Ablagerungen in Form von
Hydroxylapatit sind in den Bereichen von Lipidablagerungen, besonders bei oxidierten
Lipiden, beobachtet worden [81, 86]. Diese Ablagerungen enthalten Tenascin C [87], ein
Glykoprotein, welches im Knochen zu finden ist. In den Bereichen, wo eine Kalzifizie-
rung entsteht, wurden vermehrt oxidierte Lipide festgestellt [88]. Hierbei haben Studien
gezeigt, dass oxidiertes Cholesterol zu Kalzifizierungsablagerungen durch Klappenfibro-
blasten fu¨hrt [89]. In derselben Studie wurde eine Kalzifizierungsbildung durch die Zugabe
von Statinen reduziert [90]. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass bei der endothelialen
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Dysfunktion oxidative Belastung sowie Entzu¨ndungen die Pathogenese von cholesterinini-
ziierter as beeinflussen. Diese Studie verfolgte den Effekt von Atorvastatin auf endothelia-
ler Stickstoffmonoxidsynthase (enos), Nitritkonzentration des Serums und Kalzifizierung
der Aortenklappe. Es konnte gezeigt werden, dass die Nitritkonzentration niedriger und
die Serumkonzentration der entzu¨ndungsmarkierenden hochsensiblen C-reaktiven Prote-
ine ho¨her ausfielen als bei Kaninchen mit erho¨hter cholesterinhaltiger Dia¨t. Bei diesen
Tieren wurde eine Knochenmineralisierung der Aortenklappe festgestellt. Atorvastatin
reduzierte die oxidative Belastung, nachgewiesen durch die ho¨here Nitritserumkonzen-
tration [91]. Um den Einfluss eines Statins auf die Kalzifizierung zu ero¨rtern, wurden
Versuche mit Kaninchen durchgefu¨hrt, denen unterschiedliche Dia¨ten (normale, choleste-
rinhaltige und cholersterinhaltige atorvastatine Dia¨t) verabreicht wurden. Es stellte sich
heraus, dass bei der cholesterinhaltigen Dia¨t Knochenbildung in kalzifizierten Klappen
entstand. Dabei zeigte sich eine Erho¨hung der Lrp5-Rezeptoren, des Osteopontins und
dem Indikator der zellula¨ren Proliferation p42/44. Bei der Gruppe mit atorvastatinreicher
Dia¨t konnte eine Reduktion der genannten Proteine festgestellt werden. Das wu¨rde bedeu-
ten, dass hypercholesterola¨mische Aortenklappenkalzifizierung von der Aktivierung von
Lpr5/b-catenin Signaltransduktionsmechanismen geleitet wird [92]. Statine sind bekannt
dafu¨r, entzu¨ndungshemmend und lipidreduzierend zu wirken. Sie senken den Serumspiegel
von C-reaktivem Protein unabha¨ngig von einer ldl-Reduktion [93]. Eine Sekretion von
entzu¨ndungsfo¨rdernden Zytokinen von Endothelzellen und Makrophagen konnte durch
den Einsatz von Statinen erzielt werden [94, 95]. Vergangene klinische Studien stellten
einen Ru¨ckgang der Aortenklappenstenose bei Patienten fest, denen Statine als Thera-
pie gegeben wurden [96–98]. Der Mechanismus, u¨ber den Statine wirken, beruht auf der
kompetitiven Hemmung der 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (es wird
weniger Fett produziert) sowie auf der Hemmung von Apoptose und der Wiederherstel-
lung des Wachstum spezifischen Gen 6 (Gas6)/Axl Signalweges.
Eine weitere Theorie in der Kalzifizierung ist, dass spezielle Signalmechanismen involviert
sind. Wird von der Beteiligung von chronischer Entzu¨ndung, entzu¨ndlicher Zytokine, oxi-
dierter Lipide und rankl in La¨sionen ausgegangen, stellt die nf-kB Aktivierung einen
wichtigen Schritt im Kalzifizierungsprozess dar. Entzu¨ndliche Zytokine, oxidative Belas-
tung und Angiotensin II regulieren nf-kB hoch. Das erfolgt durch den Mitogen aktivierten
Protein (map) Kinasesignalweg.
Kalzifizierung hervorrufende Faktoren wie oxidierte Lipide [86, 89], tnf-α [99] und Hy-
perglyka¨mie [76, 100, 101] beruhen alle auf bmp2. Dieses Protein ist im menschlichen
Ko¨rper bei Herzklappenla¨sionen zu finden und ein Kalzifizierungsstimulus bei in-vitro
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Versuchen [102]. In sowohl minimal als auch schwer kalzifizierten Aortenklappen konnte
Osteopontin nachgewiesen werden. Osteopontin ist ein Protein, welches in Knochenma-
trizen die Ablagerung von Calcium reguliert [103].
Auch andere Studien haben gezeigt, dass eine erho¨hte Transkription von Genen fu¨r Os-
teopontin, Knochen Sialoprotein, Osteocalcin, knochenspezifischer Transkriptionsfaktor
Cbfa1 und Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase (gapdh) in kalzifizierten Klap-
pen zu finden ist [104]. Osteopontin [81, 103], knochenmorphogene Proteine (bmp2 und
bmp4) [102] und Rezeptoraktivator des nuklea¨ren Faktors nf-kB Liganten (rankl) wur-
den in kalzifiertem Gewebe gefunden [105]. Ostepontin scheint eine bedeutendere pro-
tektive Rolle bei der Kalzifizierung zu haben, wie durchgefu¨hrte Versuche gezeigt haben.
Dort wurden glutaraldehydfixierte Klappen subkutan Ma¨usen eingesetzt, denen es an Os-
teopontin mangelte. Die Kalzifizierung der Klappen war schlagartig erho¨ht. Osteopontin
ist somit unter Umsta¨nden fu¨r den Abbau von Hydroxylapatit zusta¨ndig [106]. Osteopro-
tegrin (opg) verhindert den Mineralabbau in Knochen sowie eine Bindung von rank zu
rankl. rank ist in gesunden Herzklappen zu finden, jedoch in geringerer Form in Herz-
klappenla¨sionen [105]. Ein osteogener (inklusive des Transkriptionsfaktor Msx2, der Wnt
aktiviert) und ein chondro-osteogenischer Signalweg werden durch bmp2 hochreguliert.
Msx2-u¨berexprimierte Ma¨use wiesen erho¨hte Kalzifizierung auf. Es wurde festgestellt, dass
dieses aufgrund der Wnt-Aktivierung ausgelo¨st wurde [83,107].
Die prima¨re Stimulation fu¨r eine Kalzifizierung scheint aus einer Kombination von mecha-
nischer Belastung und Entzu¨ndung der Klappe zu resultieren. Diese Klappen weisen
zuna¨chst aufgrund der Endothelverletzung ein Eindringen von Makrophagen und T-Zellen
auf. bmp2 und bmp4 werden daraufhin durch Myofibroblasten und Preosteoblasten ne-
ben lymphatischen Infiltraten exprimiert [102]. Herzklappen exprimieren Marker der os-
teoblastischen Differenzierung wie Cbfa1 und Osteocalcin [104].
Genetische Faktoren sollen jedoch auch eine Rolle bei der Pathogenese der Aortenklap-
penkalzifizierung spielen. Ein spezielles Vitamin-D-Rezeptor- sowie das Apolipoprotein
E4-Allel wurden mit erho¨hter Ha¨ufigkeit bei Patienten mit Aortenklappenstenose festge-
stellt [108, 109]. In ju¨ngerer Zeit wurde ein Zusammenhang zwischen O¨strogenrezeptoren
und tgf-b1 Polymorphismus mit einem Risiko der Aortenklappenstenose bei postmeno-
pausalen Frauen festgestellt [110]. Mittlerweile liegt der Fokus genetischer Defekte, wie
z. B. der bikusbiden Aortenklappe, nicht mehr nur auf der Bedeutung des reinen Risiko-
faktors einer Aortenklappenstenose, sondern darauf, dass ein bestimmter Gendefekt die
bikuspide Aortenklappenmorphogenese bestimmt. Dieser genetische Defekt hat mehr Ein-
fluss bei der Ha¨ufigkeit einer as als bisher angenommen. Durch eine weitere Studie konnte
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festgestellt werden, dass die Mutation eines speziellen Transkriptionsfaktors einen Zusam-
menhang zwischen angeborenen Herzklappenfehlern und einer auftretenden Kalzifizierung
aufweist. Der notch1 Transkriptionsfaktor wies in zwei Familien mit autosomal domi-
nanter Vererbung von Herzfehlern und Aortenwandabnormalita¨ten Mutationen auf [111].
Angeborene bikuspide Klappen weisen Kalzifizierungen bei Patienten bis 30 Jahren aus.
Dies ist sicherlich wegen der erho¨hten Belastung der Fall, der die Klappen aufgrund ih-
rer Missbildung ausgesetzt sind [112]. Dadurch wurde der Grund fu¨r die Neigung zur
Kalzifizierung bei bikuspiden Klappen festgestellt. Mutationen des Transkriptorregulator
notch1 fu¨hren zu Klappenanomalien und zu -kalzifizierung wegen eingeschra¨nkter Re-
pression des Osteoblastenstimulators Runx2 [111]. In der Entwicklung der Aortenklappe
ist das murin homologe notch1 hoch exprimiert und fu¨r die Hemmung von Runx2/Cbfa1
zusta¨ngig. Runx2/Cbfa1 spielt sowohl bei der fru¨hen Entwicklung von Herzklappen als
auch bei einem chondroosteogenischen Differenzierungsweg eine Rolle. Eine Fo¨rderung
aufgrund der Mutation des Gens notch1 innerhalb der Auswirkung von Runx2/Cbfa1
erho¨ht somit die Osteoblastendifferenzierung, was eine erho¨hte Neigung zur Kalzifizierung
bei Patienten mit bikuspider Aortenklappe zur Folge haben kann [111]. In kalzifizierten
Herzklappen von Menschen wurden osteoblasta¨hnliche Zellen nachgewiesen, die dem Tran-
skripitionsfaktor Runx2/Cbfa1 entsprachen. Außerdem enthielt eine Gruppe untersuchter
humaner Aortenklappen heterotropischen Knochen, was die Theorie eines dysregulierten
Verhaltens der Herzklappenkalzifizierung besta¨tigt [102].
In einer klinischen Studie konnten Charest et al. nachgeweisen, dass eine endotheliale Dys-
funktion auf humaner Ebene zu degenerierter as fu¨hrt. Sie verglichen 30 as- mit 20 norma-
len Klappen und konnten bei den as-Klappen in bestimmten Bereichen Blutgefa¨ße nach-
weisen. Daru¨ber hinaus haben sie ein Protein nachgewiesen, welches bei der Ossifikation,
der Angionese und der Metalloproteinasenproduktion beteiligt ist. Dieses Protein konnten
sie in as Klappen, in ausgebildeten Blutgefa¨ßen und in Makrophagen nachweisen [113].
Makrophagen [30, 114] und T-Lymphozyten [30, 88, 114] wurden bei Untersuchungen von
la¨dierten Aortenklappen gefunden. Zusa¨tzlich konnte das Interleukin (il)-2 sowie Klasse 2
humanes Leukozytenantigen (hla-dr) [88] bei diesen Klappen festellt werden. Diese letzt-
genannten bedeuten das Vorhandensein einer chronischen Entzu¨ndung. Außerdem wurden
Mastzellen [115] und entzu¨ndungsfo¨rderne Zytokine, il-1b [116] und der Tumor-Nekrose-
Faktor tnf-α [99] innerhalb der Aortenklappen identifiziert. Verschiedene extrazellula¨re
Matrixkomponenten werden von Matrix-Metalloproteinasen (mmp) abgebaut, die in ver-
letzten Aortenklappen zu finden sind. Hierbei wird die These aufgestellt, dass mmp nicht
nur eine regulierende Funktion bei der vaskula¨ren Kalzifizierung spielt, sondern auch ent-
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scheidend beim Abbau der extrazellula¨ren Matrix sowie bei der Plaqueinstabilita¨t beteiligt
ist [117–119]. Die Rolle von mmp in der Kalzifizierung ist bis heute nicht endgu¨ltig ge-
kla¨rt.
Eine Erho¨hung des Phosphatspiegels im Blut fu¨hrt zu einer Anreicherung von Kalzi-
fizierungen in Myoblasten [120]. Eine bestehende Hypothese der Kalzifizierung besteht
in der aktiven Knochenbildung in situ durch osteblasttypische Zellen. Das Endprodukt
der pha¨notypischen Vera¨nderung von vaskula¨ren glatten Muskelzellen beruht auf der An-
wesenheit von osteoblastischen Zellen, wobei eine weitere Theorie auf die Aktivierung
und Differenzierung von vorhandenen aufkeimenden Perizyten verweist. Perizyten sollen
nach Aktivierung in der Aortenwand zur Kalzifizierung neigen [121,122]. Untersuchungen
stenotischer Herzklappen ergaben eine Ansammlung von T-Lymphozyten, was fu¨r eine
Kalzifizierung aufgrund von Inflammation sprechen wu¨rde [102]. Auch Hyaluron kommt
stark im Interstitium und in normalen Herzklappen vor. In kalzifizierten Herzklappen ist
der Hyalurongehalt jedoch geringer. Es besteht die Annahme, dass es im pathophysiolo-
gischen Prozess der degenerativen Aortenklappenstenose involviert ist [123].
Die oben genannten Ergebnisse der unterschiedlichen Arbeitsgruppen haben gezeigt, dass
die Kalzifizierung von Aortenklappen ein aktiv regulierter Prozess ist. Ansa¨tze, wie z. B.
lipid-reduzierte, lipoprotein/proteoglycane Retention, entzu¨ndliche und fibrotische Zyto-
kine und spezifische Zellsignalwege, die vaskula¨re Kalzifizierung regulieren, werden als
Therapieform genannt.
Der Kalzifizierungsvorgang bzw. die Kalzifizierungsneigung scheint ein Prozess zu sein,
der sich unabha¨ngig vom Gewebetyp bildet. Das heißt, dass er sowohl bei natu¨rlichen als
auch bei im Bioreaktor gezu¨chteten Klappen auftreten kann.
Abbildung 4.3 stellt die Ergebnisse zusammenfassend dar.
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Abbildung 4.3: Einflussfaktoren einer Aortenklappenkalzifizierung
4.3 In-vitro-gezu¨chtete Herzklappenbioprothesen
Mechanische und biologische Herzklappenprothesen sind heutzutage trotz ihrer Nachtei-
le fu¨hrend auf dem Implantationsmarkt. Von Tissue Engineerten Klappen wird erhofft,
den steigenden Bedarf an geeignetem und langfristigem Ersatzgewebe decken zu ko¨nnen.
Herzklappen zu
”
Tissue Engineeren“ bedeutet, eine vitale Herzklappe zu zu¨chten und dem
Patienten anstelle seiner erkrankten einzusetzen. Ein Bioreaktor, in dem eine Tissue En-
gineerte Klappe kultiviert wird, muss spezielle Anforderungen an seine Sterilisierbarkeit
erfu¨llen. Es handelt sich dabei um ein geschlossenes System, das vor Versuchsbeginn frei
von lebenden Mikroorganismen gemacht werden muss. Hoerstrup et al. zu¨chten bereits au-
tologe Ersatzklappen und Arterien im Bioreaktor. Sie besiedelten ein Herzklappengeru¨st
aus Kunststoff mit ko¨rpereigenen Zellen unter kontrollierten Prozessbedingungen und ei-
nem pulsatilen Flu¨ssigkeitsstrom. Nach der darauf folgenden tierexperimentellen Studie
konnten sie belegen, dass die Klappen das Potential zum Mitwachsen hatten [124].
Patienten im Kindesalter mu¨ssen mehrfach an den Herzklappen operiert werden, da
ku¨nstliche Herzklappen sich in ihrer Gro¨ße nicht vera¨ndern ko¨nnen. Dementsprechend
liegt der Fokus auf der Zu¨chtung von Herzklappen, die ein Potential zum Mitwachsen auf-
weisen und somit eine Reoperation unno¨tig machen. Hierzu verwenden Cebotari et al. [125]
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ein Geru¨st aus biodegradierbarem Polymer, welches mit peripheren mononuklearen Zel-
len aus dem Blut besiedelt wird. Die Immunkompatibilita¨t ist bei diesem Verfahren durch
autologe Zellen gegeben. Rothenburger et al. besiedelten ein Kollagen-I-Scaffold mit Myo-
fibroblasten und Endothelzellen. Die Myoblasten siedelten sich in mehreren Lagen in und
an das Scaffold an und wurden von den Endothelzellen u¨berzogen [126, 127]. Um einen
idealen Herzklappenersatz mit autologen Herzklappenzellen nachzuzu¨chten, mu¨ssten Zel-
len der erkrankten Herzklappe isoliert und kultiviert werden. Dies ist beim heutigen Stand
der Forschung nicht mo¨glich. Liv et al. ist es gelungen, vaskula¨re Zellen aus der Nabel-
schnur Neugeborener zu gewinnen, die u¨ber einen gewissen Zeitraum eingefroren gelagert
und im Bedarfsfall zur Zu¨chtung einer Herzklappe herangezogen werden ko¨nnen [128]. Fu¨r
a¨ltere Patienten, von denen keine Zellen aus der Nabelschnur vorliegen, werden Zellen aus
dem Knochenmark verwendet, allerdings bedarf diese Methode der Zellgewinnung einen
zusa¨tzlichen Eingriff [129]. Das Ziel von Cornelissen ist, optimale Kulturbedingungen fu¨r
gezu¨chtete Herzklappen zu schaffen. Er stellt hierzu ein Herzklappenkonstrukt aus dem
Scaffoldmaterial Fibringel her, welches er anschließend mit Endothelzellen besiedelt und
jeweils unter verschiedenen sowie wechselnden Bedingungen (Scherstress, Schlagfrequenz-
variation, Zellzahlunterschiede auf dem Scaffoldmaterial etc.) im Bioreaktor kultiviert. Die
Auswirkung unterschiedlicher Zellzahlen bei der Besiedlung sowie die Herzschlagfrequenz
und das Herzschlagvolumen wa¨hrend der Kultivierung im Bioreaktor auf die Gewebeent-
wicklung wird hierbei untersucht [130]. Mit Hilfe seiner beobachteten Bedingungen, eine
Herzklappe optimal zu zu¨chten, ist ein anschließender dreimonatiger Tierversuch positiv
ausgefallen. Auf Grund des Mangels an Organspenden verfolgen Ott et al. den Ansatz,
ein komplettes Herz im Bioreaktor zu zu¨chten. Erfolgsversprechend war die Zu¨chtung von
Rattenherzen. Sie befreiten das Herz von Zellen und besiedelten das Geru¨st mit Zellen
neugeborener Ratten. Sie schafften mit Druckvera¨nderungen und elektrischen Reizen eine
Herzumgebung, die der der nativen sehr a¨hnlich war [131]. Das Herz begann nach vier
Tagen zu schlagen.
Zellbesiedlung ist aus verschiedenen Gru¨nden kostenintensiv. Kultivierungsdauer, Mate-
rialienverbrauch, Infektionsrisiko und somit Verlust der Herzklappe wa¨hrend der Kul-
tivierung sind hoch. Diese Nachteile versuchen Schleicher et al. zu umgehen, indem sie
Herzklappen in-vivo zu¨chten. Dem Patienten sollen dezellularisierte porcine Herzklappen
eingesetzt werden. Durch die im Blut vorkommenden Zellen und den physikalischen Sti-
muli soll eine Besiedlung und Differenzierung in Herzzellen erreicht werden. Obwohl schon
Erfolge im Tierexperiment erzielt wurden, wurde eine Versuchsreihe zur Besiedlung mit
dezellularisierten, porcinen Herzklappen im Menschen noch nicht durchgefu¨hrt [132].
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Forschungen hinsichtlich des Tissue Engineering befinden sich noch in ihrem Anfangssta-
dium. Langzeitergebnisse hinsichtlich der Kalzifizierung von Tissue Engineerten Herzklap-
pen liegen noch nicht vor. Vorausschauend werden in der vorliegenden Arbeit Methoden
etabliert, die eine zersto¨rungsfreie Untersuchung und Erforschung der Kalzifizierung von
vitalen Herzklappen zulassen.
4.4 Untersuchungsmethoden von
Kalzifizierungensablagerungen - von Kossa Fa¨rbung,
Stro¨mungsvermessung, numerische Modellierung
4.4.1 Von Kossa Fa¨rbung und Graustufenbereichbestimmung
Lin untersuchte den Einfluss des pH-Wertes als eine der physikalisch-chemischen Ursachen
auf das Kalzifizierungsverhalten bioprothetischer Materialien. Sie verwendete sowohl Rin-
derperikard als auch verschiedene Polyurethan-Werkstoffe, um in Einlagerungsversuchen
eine Kalzifizierung in physiologischer Flu¨ssigkeit bei 37 ◦C hervorzurufen. Fu¨r die Ein-
stellung des pH-Wertes im Rinderplasma auf 7,0, 7,2, 7,4, 7,6 und 7,8 wurden hepes-
und tris-Pufferlo¨sungen verwendet. Eine anschließende von Kossa Fa¨rbung sollten die
Ablagerungen im Gewebe bzw. an der Oberfla¨che differenzieren und anschließend die
Kalzifizierung lichtmikroskopisch bzw. morphometrisch auswerten (siehe Abbildung 4.4).
Das Perikard fa¨rbte sich mit der von Kossa Methode an den kalzifizierten Bereichen je
nach pH-Wert schwarz. Es konnte gezeigt werden, dass mit steigendem pH-Wert die Abla-
gerungen gro¨ßer wurden [133]. Der pH-Wert ist ein Faktor, der die Kalzifizierungsneigung
mitbestimmt. Dies wurde auch in anderen Studien belegt [71, 72].
Kalzifizierungsablagerungen ko¨nnen zudem mit verschiedenen bildgebenden Verfahren,
wie z. B. der Computertomographie, visualisiert werden. Hierfu¨r wird ein sogenannter
Graustufenbereich (hu-Fenster) festgelegt, in dem sich die Kalzifizierung befindet.
Nikolaou et al. fu¨hrten eine Studie durch, die sich mit dem Potenzial der Multi Detek-
tor Computer Tomographie (mdct) zur Detektion und Charakterisierung verschiedener
Plaquekomponenten an einem ex-vivo-Modell bescha¨ftigte [134]. Unbehandelte mensch-
liche Herzen wurden mit Kontrastmittel gefu¨llt, sodass die Koronararterien untersucht
werden konnten. Nach diesen Untersuchungen erfolgte die histopathologische Analyse der
Koronararterien. Die Arterien wurden aufgeschnitten und in Stu¨cke eingeteilt. Eine an-
schließende Fa¨rbung mit Ha¨matoxilin-Eosin- und Elastica-van-Gieson-Fa¨rbung konnte ar-
theriosklerotisches Gewebe aufdecken. Ha¨matoxilin-Eosin-Fa¨rbung dient zur Unterschei-
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(a) (b)
Abbildung 4.4: (a) Rinderperikard in 0,5% Glutaraldehyd, pH-Wert 7,4, gefa¨rbt nach von
Kossa nach vierwo¨chiger Kalzifizierung. Es sind kleine kalzifizierte Berei-
che zu erkennen (schwarze Punkte). (b) Von Kossa gefa¨rbtes Perikard,
pH-Wert 7,8, nach vierwo¨chiger Kalzifizierung. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass die Kalzifizierung (schwarze Bereiche) mit steigendem pH-Wert
gro¨ßer wird [133].
dung unterschiedlicher Gewebestrukturen, Elastica-van-Gieson zur Differenzierung von
nicht-zellula¨ren Gewebebestandteilen. Durch einen Vergleich der Ergebnisse der mdct
und der Histopathologie wurde ein hu-Fenster fu¨r fetthaltige, fibro¨se und kalzifizierte
Plaquekomponenten ermittelt (siehe Tabelle 4.1) [134].
Histopathologie (Morphologie) MDCT (HU)
Pra¨atherom/Atherom 45± 16
Fibroatherom 54± 16
Fibrokalzifizierter Plaque Fibrose: 97± 31, Kalzifizierung: 387± 125
Fibrotischer Plaque 97± 31
Tabelle 4.1: Klassifikation des in der ex-vivo-Studie detektierten Plaques [134].
Die Untersuchung der unterschiedlichen Gewebetypen und deren vorkommender lipidrei-
cher und fibro¨ser Plaque hat ergeben, dass die ra¨umliche Auflo¨sung der mdct nicht aus-
reicht, um verschiedene Plaqueanteile ohne Partialvolumeneffekte darzustellen. Außerdem
ist eine Beeinflussung der hu-Werte durch die Aufnahmeparameter sowie Kontrastmittel-
protokolle zu erwarten. Das bedeutet, dass eine Ablagerung in zwei aufeinander folgenden
Untersuchungen verschiedene hu-Werte aufweist, abha¨ngig von der Kontrastmittelkon-
zentration im Gefa¨ßlumen. Ein genauer Graustufenbereich fu¨r kalzifizierte Herzklappen
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ist demnach noch nicht eindeutig bestimmt. Diese genaue Graustufenbestimmung wird in
Kapitel 6.1 vorgenommen.
4.4.2 Stro¨mungsvermessung mittels Particle Image Velocimetry
(piv)
Die Kalzifizierung an Herzklappen bzw. Herzklappenprothesen zu untersuchen, kann mit
unterschiedlichen Methoden durchgefu¨hrt werden. Hierbei ko¨nnen Ru¨ckschlu¨sse auf Ein-
flussfaktoren wie z. B. Stro¨mungseigenschaften oder Lokalisation einer beginnenden Kalzi-
fizierung gezogen werden. Um vitale Herzklappen zu¨chten und kultivieren zu ko¨nnen, sind
diese Erkenntnisse von großer Bedeutung. Die Stro¨mung kann mittels der Particle Image
Velocimetry (piv) evaluiert werden. Das Verfahren ist ein beru¨hrungsloses Messverfahren
und kann ein ganzes Vektorfeld der Geschwindigkeiten messen. Es wurde zur Messung des
Geschwindigkeitsfeldes an Herzklappen und fu¨r die Verifizierung und Validierung neuer
mechanischer Herzklappenprothesen schon ha¨ufig eingesetzt [135].
Zellscha¨digung und Stagnation von Blut mit Thrombenformierung ist bei der Implanta-
tion von Herzklappenprothesen ein weit verbreitetes Problem. Stagnations- und Rezir-
kulationszonen sind fu¨r ein solches Auftreten pra¨destiniert. Auch Turbulenzen werden
mit den Problemen in Verbindung gebracht. In einer Arbeit von Lim et al. wurden die
unterschiedlichen Stro¨mungsprofile von Herzklappen untersucht. Dabei handelte es sich
um eine porcine Bioprothese, eine mechanische Kugelka¨figprothese und eine mechanische
zweiflu¨gelige Herzklappe mit zwei unterschiedlichen O¨ffnungswinkeln. Die Untersuchun-
gen wurden in einer nachgebildeten Aortenwurzel aus pmma unter konstantem Fluidfluss
durchgefu¨hrt. Das Fluid bestand aus einer Glycerin/Wassermischung und war mit poly-
kristallinem Puder geimpft. Stro¨mungsprofile, Reynoldsche Spannungen und Druckmes-
sungen wurden jeweils hinter der Klappe zum Zeitpunkt der O¨ffnung untersucht. Es stellte
sich heraus, dass die porcine Bioprothese sowohl die ho¨chsten Axialgeschwindigkeiten und
die ho¨chsten Geschwindigkeitsgradienten als auch die gro¨ßte Turbulenzintensita¨t aufwies.
Es herrschten Rezirkulationszonen an den Seiten vor und es wurden die gro¨ßten Reynold-
schen Spannungen gemessen, die mit dem Auftreten von vermehrter Kalzifizierung ge-
nannt werden [136]. In einer weiteren Studie, durchgefu¨hrt von derselben Forschergruppe,
wurden Geschwindigkeitsvektorfelder und Reynoldsche Spannungen in der Aorta unter-
sucht. Es wurde ein Vergleich zwischen Aorta mit gestenteter Herzklappenprothese, ohne
Stent und komplett ohne Herzklappe gezogen. Die aortale O¨ffnungsfla¨che wurde durch
den Montagering kleiner, was eine zentrale axiale Stro¨mung mit Rezirkulationsregionen
hervorruft (siehe Abbildung 4.5). Die gemischten Zonen zwischen zentraler Stro¨mung und
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Rezirkulationszone ergeben eine hochbelastete Region. Es wird davon ausgegangen, dass
in einer solchen Region eine Kalzifizierung vermehrt stattfindet [137].
Fu¨r die Untersuchungen des Belastungslevels auf die Thrombozyten und Erythrozyten
u¨ber die Zeit wurden das Stro¨mungsprofil und die Reynoldschen Spannungen zu fu¨nf ver-
schiedenen Zeitpunkten des O¨ffnungs- und Schließvorganges einer porcinen Bioprothese
gemessen. Ein weiterer Vergleich wurde zwischen konstantem und pulsatilem Fluidfluss
gezogen. Es resultierten ho¨here Spannungen bei pulsatiler Stro¨mung [138]. Wirbelbildung
und deren Einfluss beim O¨ffnen und Schließen einer Klappe wurde von Kadem et al.
gepru¨ft. Ein bedeutendes Ergebnis ist, dass der Prozess des Herzklappenschließens be-
reits vor der Druckumkehr beginnt. Dadurch wird die Stro¨mung hinter der Klappe beein-
flusst [139].
Abbildung 4.5: Links: Stro¨mungsprofil in Aortenwurzel ohne Taschen (keine Rezirkula-
tion erkennbar). Mitte: Aortenwurzel mit Montagering (O¨ffnungsfla¨che
der Klappe wird kleiner, Rezirkulation versta¨rkt sich). Rechts: Aorten-
wurzel mit Bioprothese (Rezirkulationszone stark ausgepra¨gt). Diese Un-
tersuchungen wurden durch Lim et al. mittels der Particle Image Velo-
cimetry durchgefu¨hrt, um den Einfluss unterschiedlicher Herzklappen zu
ero¨rtern [137].
4.4.3 Numerische Modelle der Herzklappensimulation
Nicht nur in praktischen Untersuchungen mittels der piv, sondern auch in der Herzklap-
pensimulation sind Untersuchungen hinsichtlich O¨ffnungsbewegung und Spannungsver-
teilungen innerhalb einer Klappe von Bedeutung. Kosten und Zeit fu¨r die Zu¨chtung und
Untersuchung von vitalen Herzklappen sind bis jetzt ein großer Nachteil. Schon minima-
le A¨nderungen innerhalb der Kultivierungsdauer ko¨nnen eine Herzklappe unbrauchbar
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machen. Untersuchungen an vitalen Herzklappen liegen dementsprechend nur vereinzelt
vor. Zur Absicherung und Erlangung erster Erkenntnisse kann auf numerische Metho-
den zuru¨ckgegriffen werden. Somit kann die Herzklappenbewegung und eine auftretende
Kalzifizierung auch theoretisch simuliert werden, sofern verschiedene Parameter wie z. B.
Durchflussgeschwindigkeit, Materialdaten des Gewebes oder auch Druckangaben bekannt
sind.
Es bescha¨ftigen sich einige Forschergruppen mit der numerischen Analyse der Aortenklap-
penbewegung, die in zwei unterschiedliche Ansa¨tze unterteilt wird. Dies ist zum Einen
die Fluid Structure Interaction (fsi), die die Wechselwirkung zwischen Festko¨rperphase
(Aortenklappe) und Fluidphase (Blutstrom) beru¨cksichtigt, zum Anderen die Finite Ele-
mente Methode (fem), die lediglich das O¨ffnungsverhalten der Aortenklappe aufgrund
von Druckdifferenzen sowie Spannungsverteilung innerhalb der Herzklappe simuliert.
Grundsa¨tzlich werden fsi-Modelle dazu genutzt, Kenntnisse u¨ber den Stro¨mungsverlauf
der Fluidphase zu erlangen und fem-Modelle, um die Materialbeanspruchung in den Herz-
klappen zu ermitteln. Weiterhin la¨sst sich eine Einteilung aufgrund der verwendeten Geo-
metrien vornehmen. Dabei wird zwischen einem realen Modell und einem Modell mit den
geometrischen Eigenschaften einer Prothese unterschieden.
Weitere Unterschiede der einzelnen Untersuchungen liegen nicht nur in der verwendeten
Software bzw. Kopplung, sondern auch in der Modellierung der Aortenklappe. Hart et al.,
Nicosia et al. und Morsi et al. definierten einfache Modelle einer Aortenklappe. Sie mo-
dellierten die mechanischen Klappeneigenschaften als linear elastisch und isotrop. Diese
verwendeten Eigenschaften waren eine sehr grobe Anna¨herung an die reale Aortenklap-
pe [23, 24,140].
Der Sinus einer Herzklappe wird in den meisten Fa¨llen bei einer solchen Modellierung
nicht beru¨cksichtigt. Es konnte festgestellt werden, dass ohne den Einbezug des Sinus die
Spannungen ansteigen, was in der Gewa¨hrleistung von ho¨heren Materialanforderungen
resultiert. Konvergent sind diese Modelle fu¨r Simulationen von Klappenimplantaten, da
jene mit den genannten Vereinfachungen hergestellt werden. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass linear elastische und isotrope Modelle mit einem e-Modul von 200 kPa eine gute
Anna¨herung an die realen mechanischen Eigenschaften liefern.
In vielen Vero¨ffentlichungen, bis auf die von Nicosia et al. [24], ist eine a¨hnliche Vorgehens-
weise aufzufinden. Es wird ein vollkommen symmetrisches Modell der Herzklappe ange-
nommen. Nicosia et al. [24] hingegen setzten fu¨r die Simulation eine reale Aortengeometrie
ein, die mittels mrt-Daten erstellt wurde. Sie beru¨cksichtigten somit die Variabilita¨t der
Klappendicke sowie die Asymmetrie der Klappen.
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Alle Vero¨ffentlichungen verwendeten fu¨r die Modellierung der Fluidphase dieselbe
Anna¨herung. Das Blut wurde als newtonsches Fluid angesehen. Unterschiede zeigten sich
nur in den Stoffwerten fu¨r die Dichte ρ sowie fu¨r die dynamische Viskosita¨t η.
Simulationen, in denen die Materialeigenschaften als anisotrop und nicht linear elas-
tisch generiert wurden, wiesen die beste Na¨herung an die reale Klappe auf. In
den Vero¨ffentlichungen wurde die Wechselwirkung aufgrund des zeitabha¨ngigen hy-
drostatischen Drucks beru¨cksichtigt. Das Blut, das die Klappen durchstro¨mt, wur-
de vernachla¨ssigt. Eine Wirkung der Wirbelbildung im Sinus auf das Schließ- und
O¨ffnungsverhalten der Klappen wurde nicht beru¨cksichtigt. Trotz dieser Einschra¨nkung
zeigten die Simulationen korrekte Klappenkinematiken entsprechend mit in-vivo-
Messungen.
Die gro¨ßte Herausforderung bei der Simulation der Klappen stellen die Modellierung der
Kollagenfasern sowie die Beschreibung der Anisotropie des biologischen Materials dar.
Aufgrund der Tatsache, dass eine Validierung der Ergebnisse mittels einer realen Messung
der Spannungsverla¨ufe mit aktueller Technik nicht mo¨glich ist, kann nicht abgescha¨tzt
werden, wie sehr die eingesetzten Vereinfachungen die Ergebnisse beeinflussen.
Bei dem Modell von Carmody et al. [141] wurden die Eigenschaften der Klappe als nicht-
linear definiert, allerdings weiterhin isotropes Verhalten vorausgesetzt. Hart et al. [23]
und Weinberg et al. [25, 142] generierten ein faserversta¨rktes Modell, das die Anisotropie
des Aortengewebes und die beste Na¨herung an reale mechanische Eigenschaften beinhal-
tete. Allerdings wiesen die Ergebnisse mit den einfachsten Annahmen bereits eine gute
Anna¨herung auf.
Mikrorisse und Spannungen innerhalb der Herzklappe sollen bevorzugte Orte fu¨r eine
beginnende Kalzifizierung sein. Eine Betrachtungsweise dieser Spannungsverteilung kann
mit Hilfe der transienten fem-Simulation durchgefu¨hrt werden. Soncini et al. wiesen nach,
dass ohne Beru¨cksichtigung einer Sinusgeometrie die Spannungen in der Klappe anstei-
gen [143]. Die durchgefu¨hrten Untersuchungen haben viele Ergebnisse generiert, die eine
realistische Anna¨herung an die Bewegung der Aortenklappe darstellen. Dennoch wurden
diese Ergebnisse bis jetzt nicht fu¨r weitere Untersuchungen oder Optimierungen verwen-
det. Eine Ausnahme sind hierbei die Ergebnisse von Hart et al. [23,144], die mit Hilfe des
generierten Modells das Wash-Out Verhalten der Aortenklappe simulierten, sowie die von
Weinberg et al. [25, 142], die die Alterung und den Krankheitsverlauf einer Herzklappe
darstellten. Trotz dieser Weiterfu¨hrung bedarf es fu¨r diese Modelle noch Erweiterungen
im Bezug auf eine realistische Modellierung.
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Vitalita¨t einer porcinen Aortenklappe
In der Medizintechnik dienen Bioreaktoren dazu, mo¨glichst optimale Bedingungen fu¨r
die Kultivierung und Vermehrung von Zellen bereitzustellen, um die Vitalita¨t der Zellen
garantieren zu ko¨nnen. Prozessparameter wie Temperatur, Kohlenstoffdioxid- und Sau-
erstoffgehalt, pH-Wert sowie die richtige Na¨hrstoffkonzentration sind wichtige Faktoren,
die sta¨ndig kontrolliert und gegebenenfalls nachgeregelt werden mu¨ssen. Auch die Steri-
lisierbarkeit der mit den Zellen bzw. dem Na¨hrmedium in Kontakt kommenden Bauteile
muss gewa¨hrleistet sein [145–147]. Die Aufgabe des in diesem Kapitel beschriebenem Bio-
reaktors ist es, die Zellen einer porcinen Aortenklappe zu versorgen, damit die Vitalita¨t
der Zellen bis zu 14 Tage nachgewiesen werden kann. Im Folgenden ist das Lastenheft
eines derartigen Bioreaktors definiert. Anhand dieser Vorgaben wird im Anschluss die
Konstruktion des Reaktors vorgenommen. Alle im Bioreaktor befindlichen Volumina der
Baura¨ume werden physiologisch ausgelegt. Das heißt, dass nicht nur der Herzschlag mit
60 Schla¨gen pro Minute durch die Pneumatikeinheit vorgegeben wird, sondern auch das
zu fo¨rdernde Schlagvolumen eingestellt werden kann.
5.1 Material und Methoden
Konstruktion des Bioreaktors
Anforderungen an den Bioreaktor
Zur Untersuchung von Herzklappenbioprothesen gelten die din/en 12006-3 und die iso-
5840, die auch fu¨r den Bioreaktor als Standard genommen werden. Diese Richtlinien
beinhalten folgende Voraussetzungen:
• Verlauf der Testvorga¨nge unter a¨hnlichen Bedingungen wie im spa¨teren klinischen
Einsatz einschließlich der Sterilita¨t,
• Fu¨hrung eines detaillierten Testprotokolls (auch beim Versagen eines Tests),
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• Identita¨t der durchgefu¨hrten Versuche, d. h. gleiche Testbedingungen (Fluidzusam-
mensetzung, Temperatur, Druckunterschied etc.),
• Blut oder bluta¨hnliches Testfluid,
• vollsta¨ndiges O¨ffnen und Schließen der Herzklappen wa¨hrend des Tests,
• Testtemperatur 37 ◦C, mit tolerierbarer Abweichung von 5%,
• keine Verfa¨lschung der Messergebnisse durch verwendete Materialien im Tester,
• keine Vera¨nderung der Testverha¨ltnisse wa¨hrend des Versuchs aufgrund von Ver-
schleißerscheinungen.
An die Konstruktion des Bioreaktors bestehen zusa¨tzliche Anforderungen:
• Kultivierung einer Herzklappe bis zu 14 Tage,
• Wechseln des Mediums mittels definierter Zu- und Abla¨ufe,
• Antrieb u¨ber druckgesteuerte Pneumatikeinheit,
• Beobachtung der O¨ffnungsbewegung der Herzklappe,
• Sterilisierbarkeit der mit dem Fluid oder der Herzklappe in Kontakt kommenden
Bauteile und Resistenz gegenu¨ber 70 Vol.% Ethanol,
• Einstellung des Differenzdrucks von ∆p=90+20/−0 mmHg (minimaler Ventrikel-
druck zu diastolischem Aortendruck) und der aortalen Blutdruckamplitude von 30 –
40mmHg,
• Betrieb in einem Inkubator,
• keine Beeintra¨chtigung des Versuchs durch auftretende Schaumbildung des
Na¨hrmediums,
• Sterilisierbarkeit des gesamten Systems,
• Einstellung der Temperatur auf 37 ◦C +/- 5%.
Konstruktion des Kompartments
Das Kompartment ist der Teil des Bioreaktors, in dem sich die Herzklappe befinden wird.
Durch das Kompartment wird Flu¨ssigkeit gepumpt, die eine physiologische Umgebung fu¨r
die Herzklappe bereitstellen soll. An die Konstruktion des Kompartments werden spezielle
Anforderungen gestellt:
• es sollen unterschiedliche Herzklappen eingesetzt werden ko¨nnen (vitale porcine
Aorten- oder Pulmonalklappen, Tissue Engineerte, geru¨stlose oder gestentete Herz-
klappen),
• die Bewegung der Herzklappe soll beobachtet werden ko¨nnen,
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• eine vollsta¨ndige O¨ffnung und Schließung der Klappe muss gewa¨hrleistet sein,
• die Klappen mu¨ssen in geeigneter Position fixiert werden,
• Sterilisierbarkeit der Komponenten,
• Luftschla¨uche mu¨ssen mit einem Filter gesichert sein.
Das Kompartment des Bioreaktors besteht aus einem Gestell und vier Hauptteilen. In
dem Gestell ist eine Halterung fu¨r das Magnetventil vorgesehen.
Auf die Bodenplatte des Gestells wird eine Membran gelegt. Die Membran besteht aus
biokompatiblem Silikon (Elastosil E40, Wacker) mit einem Durchmesser von 134mm und
einer Dicke von 1,5mm. Sie wird außen mit acht Bohrungen und mittig mit einer Bohrung
versehen. Die Membran wird zwischen dem unteren Kompartmentteil und der Membran-
halterung gelegt und mit Schrauben fixiert, wodurch sie gleichzeitig gegen Flu¨ssigkeit
abdichtet. Zum Auslenken der Membran werden oberhalb und unterhalb Haltescheiben
(Durchmesser 50mm) angebracht, die die Membran mit dem Kolben des Magnetventils
verbindet. Das Magnetventil (5/2-Wege-Druckluft-Baureihe SF3000-G1/8“, vpc) wird in
das Gestell eingefu¨gt und an die Druckluft angeschlossen. Das Fluid wird mit Hilfe der
ausgelenkten Membran durch die Herzklappe gepumpt. Beim Betreiben des Reaktors ist
eine realita¨tsnahe Flu¨ssigkeitsbewegung (pulsatil mit 60 bis 80 Schla¨gen pro Minute und
einem Pumpvolumen von 35 – 50ml) entscheidend. Dies wird mit dem Magnetventil und
der auferlegten Druckluft realisiert. Durch Einstellen der Druckluftmenge la¨sst sich der
Druck unterhalb der Herzklappe regulieren. Auch der no¨tige Hub wird hierdurch ein-
gestellt. Pro Herzschlag werden in vivo maximal zwischen 35 und 50ml Blut durch die




(r2 + rR +R2)h (5.1)
⇒ h = 3V
π(r2 + rR +R2)
(5.2)
mit verdra¨ngtem Volumen V = 35 – 50 cm3, Radius der Haltescheibe r = 25mm und
Radius der Membran R = 67mm. Das ergibt h = 5 bis 7mm.
Eventuelle Unregelma¨ßigkeiten in der Verteilung der Dicke der Membran, die einen Ein-
fluss auf ihren Widerstand und somit auf die Pumpkraft der Pneumatikeinheit haben,
werden mit dem Einbeziehen einer zweifachen Sicherheit beru¨cksichtigt. Damit ergibt
sich ein maximaler Hub von 10 bis 14mm.
Auf die Membran wird das untere Kompartmentteil aufgeschraubt (siehe Abbildung 5.1).
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(a) (b)
Abbildung 5.1: Unteres Teil des Kompartments. (a) Obere Draufsicht, (b) Schnittansicht.
Das untere Teil ist der Zylinder, in den die Halterung der Herzklappe
gelegt wird
In das untere Teil wird die Herzklappe, die auf der Herzklappenhalterung (siehe Abbil-
dung 5.2) fixiert ist, gelegt. Die Herzklappenhalterung ist aus pc gefertigt und dient zur
Fixierung der Herzklappe innerhalb des Reaktors.
(a) (b)
Abbildung 5.2: Herzklappenhalterung. (a) Obere Draufsicht, (b) Schnittansicht. Diese
Halterung ist von unten mit einem O-Ring versehen, um keine Leckage
zu erzeugen. Das untere Teil ist am unteren Ende mit einer Membran ab-
gedichtet, die durch Flexion Fluid durch den gesamten Reaktor pumpt.
Vergro¨ßerung 4:1.
Oberhalb und unterhalb der in der Abbildung dargestellten Herzklappenhalterung wird
je ein O-Ring gelegt. Durch Einfu¨hren und Formschluss des mittleren Teils dichten die O-
Ringe gegen austretende Flu¨ssigkeit und die Herzklappenhalterung ist fixiert (siehe Abbil-
dung 5.3). Der Querschnitt des mittleren Teils ist konstant bei 25mm gehalten, um keine
weiteren Einflu¨sse aufgrund von Verju¨ngung bzw. Erweiterung zu erhalten. An das mitt-
lere Teil schließt das obere Bauteil an (siehe Abbildung 5.4). Das obere Bauteil besteht
aus einem Reservoir und einer weiteren Membran. Das Reservoir nimmt das durchfließen-
de Fluid auf und fu¨hrt es durch Schla¨uche in den Speicher. Das Reservoir ist durch die
Membran vom Kompartmentdeckel getrennt. Die Membran soll nicht nur zur Phasentren-
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nung dienen, sondern auch die durch Fluidbewegung und CO2-Anreicherung auftretende
Schaumbildung reduzieren. Mittig im Reservoir ist ein Stempel eingelassen. Der Stem-
pel dient dazu, den Druck oberhalb der Herzklappe einzustellen. Der Stempel gleitet
trocken durch eine Hu¨lse. Seine Aufwa¨rtsbewegung wird durch den Hub der Pumpein-
heit bestimmt, das Ru¨ckstellen mit Hilfe einer Feder realisiert. Unterhalb des Reservoirs
sind zwei Bohrungen fu¨r die Zu- und Abluft vorgesehen. Die Druckdifferenz wird durch
zwei Druckmessbohrungen unter- und oberhalb der Herzklappe gemessen. Das Kompart-
ment schließt mit einem Deckel ab. Der gesamte Bioreaktor verfu¨gt u¨ber je zwei Zu- und
Abla¨ufe. Die zwei Zula¨ufe befinden sich unterhalb der Herzklappe, die zwei Abla¨ufe am
unteren Ende des Reservoirs. Das Kompartment wird so konstruiert, dass das Fluid die
Herzklappe ungehindert durchstro¨men kann.
(a) (b)
Abbildung 5.3: Mittleres Teil des Kompartments. Ein O-Ring zwischen Herzklappen-
halterung und mittlerem Teil dichtet das Kompartment. Das mittlere
Teil besteht aus einem 114mm langen Rohr. (a) Obere Draufsicht, (b)
Schnittansicht
(a) (b)
Abbildung 5.4: Reservoir des Kompartments. (a) Obere Draufsicht, (b) Schnittansicht
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Konstruktion des Speichers
Der Speicher des Bioreaktors besteht aus einem Zylinder mit den Abmaßen 165mm in der
Ho¨he und 116mm im Durchmesser. Er besitzt am unteren und oberen Ende jeweils zwei
Zu- und Abla¨ufe, die mit Schla¨uchen und Ru¨ckschlagventilen mit den Zu- und Abla¨ufen
des Kompartments verbunden werden (siehe Abbildung 5.5).
(a) (b)
Abbildung 5.5: Speicher des Bioreaktors zur Zu¨chtung und Kultivierung von vitalen Herz-
klappen. (a) Schnittansicht durch den Speicher mit Zu- und Ablaufboh-
rung. (b) Seitliche Draufsicht.
Das Kompartment und der Speicher sind aus Polycarbonat hergestellt, um eine Sterilisie-
rung im Autoklaviergera¨t mo¨glich zu machen. In Abbildung 5.6 ist der komplette Biore-
aktor dargestellt. Eine Trennung zwischen Kompartment und Speicher kann mit dichten
Snapverschlu¨ssen erfolgen. Dabei tritt kein Medium aus und der separate Transport beider
Gefa¨ße ist vereinfacht.
Abbildung 5.6: Kompletter Bioreaktor mit Speicher und Kompartment. In dem Kompart-
ment wird die vitale Herzklappe fixiert, die durch den pulsatilen Durch-
fluss physiologisch versorgt wird.
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Dru¨cke im Herzen
Im Herzen herrschen unterschiedliche Dru¨cke. Wa¨hrend des Herzzyklus liegt der Druck
im linken Ventrikel zwischen 5 und 120mmHg. Innerhalb der Aorta lassen sich je nach
Zyklus Dru¨cke zwischen 80 und 120mmHg messen. Der mittlere Aortendruck pAorta be-
tra¨gt demnach ca. 100mmHg. Laut ISO 5840 muss fu¨r die Testung von Bioprothesen
eine Druckdifferenz von ∆p=90+20/−0 mmHg fu¨r Aortenklappen gewa¨hrleistet sein (mi-
nimaler Ventrikeldruck zu diastolischem Aortendruck). Wa¨hrend des Herzzyklus wird das
Blut mit einer ventrikula¨ren Druckerho¨hung von 5mmHg auf 120mmHg in die Aor-
ta (pAorta = 80mmHg) befo¨rdert. Die aortale Blutdruckamplitude betra¨gt somit ca.
40mmHg. Abbildung 5.7 verdeutlicht das Druckverha¨ltnis in einem gesunden Herzen.
Abbildung 5.7: Blutdruck im Herzen. Hervorzuheben sind der mittlere Aortendruck
(100mmHg) sowie die aortale Blutdruckamplitude (30 – 40mmHg) [46].
Bei einer pathologischen Blutdruckerho¨hung (Hypertonie) ko¨nnen Herzklappen durch den
vera¨nderten Druck sowie durch Hypertonie hervorgerufene Kalzifizierungen beeintra¨chtigt
werden. Hypertonie bedeutet eine systolische Blutdruckerho¨hung u¨ber 140mmHg inner-
halb des linken Ventrikels (diastolischer Druck konstant bei 80mmHg). Hypertonie ist eine
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der entscheidenden Ursachen der Herzklappenkalzifizierungsneigung. Die aortale Blut-
druckamplitude in der Systole betra¨gt in einem solchen Fall ca. 60mmHg.
Sowohl der geforderte Druck der ISO 5840 (∆p=90+20/−0 mmHg) als auch die aortale
Blutdruckamplitude (40mmHg und 60mmHg) werden auf folgende Weise in der Kon-
struktion beachtet. U¨ber der Aortenklappe ist der Stempel angebracht, der einen Druck
von 90mmHg einstellt. Der Druck unterhalb der Herzklappe wird durch den Pneuma-
tikzylinder geregelt. Bei der Austreibung betra¨gt dieser je nach Versuchsart ca. 120 –
140mmHg, in der Entspannung ca. 0 – 5mmHg. Dadurch ist ein konstanter Aortendruck
gesichert, der fu¨r das Schließen der Klappe verantwortlich ist. Der Pneumatikzylinder
wird u¨ber einen Microcontroller (Atmega32, atmel, usa) auf eine Frequenz von 1Hz
eingestellt. Auch der Steuerdruck wird hieru¨ber geregelt. Der Kolben darf zwischen 2,8
und 4,2mm ausfahren, um physiologisch ausreichend Fluid zu pumpen. Dieses muss mit
einer Kraft von ca. 9,2N durchgefu¨hrt werden, die sich mit dem Klappendurchmesser von
ca. 25mm und dem einzustellenden Druck von ca. 120 – 140mmHg und A = 530, 93mm3
ergibt.
Herzklappenpra¨paration
Die Herzklappen werden aus dem o¨rtlichen Schlachthof bezogen. Um gro¨ßtmo¨gliche Ste-
rilita¨t zu gewa¨hrleisten, werden die Herzen nach der Schlachtung direkt mit 4 ◦C NaCl
(B.Braun, Melsungen) und Pen/Strep 10ml/l (Biochrom, Berlin) gespu¨lt, die Aortenklap-
pen unter sterilen Bedingungen herauspra¨pariert, erneut gespu¨lt und in einem sterilen
Gefa¨ß mit 4 ◦C kalter Ringerlactatlo¨sung (B.Braun, Melsungen) und Pen/Strep 10ml/l
transportiert. Das Gefa¨ß wird zusa¨tzlich mit Eis geku¨hlt und durch Styropor isoliert. Zur
Verhinderung einer Kontamination werden alle folgenden Schritte unter der Sterilbank
durchgefu¨hrt (siehe Abbildung 5.8).
Die Herzklappe wird 5mm oberhalb der Kommissuren abgetrennt und der Herzmuskel an
der Einflussseite weitestgehend entfernt. Die seitlichen Gefa¨ßausga¨nge bleiben erhalten,
um eine mo¨glichst native Stro¨mung zu erzeugen. Die Herzklappe wird in einen Silikonring
gena¨ht. Der Silikonring wurde zuvor aus biokompatiblem Silikon (Elastosil E40, Wacker)
mit einem bekannten Verfahren hergestellt. Der Ring wird mit einem Kabelbinder auf der
Herzklappenhalterung befestigt.
Wa¨hrend der ganzen Vorbereitung wird die Herzklappe mehrfach in Endothelzellmedi-
um (siehe Anhang A.1) gewaschen. Direkt vor dem Einbau in den Bioreaktor wird sie
kurzfristig in 70 Vol.% Ethanol getaucht, mit Phosphate Buffered Solution (pbs, Carl
Roth GmbH, Karlsruhe) gespu¨lt und in den Reaktor integriert. Fu¨r die Versuche werden
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(a) Freipra¨parierte Herzklappe (b) Einna¨hen in Silikonring
(c) Befestigung mit Kabelbinder (d) Befestigte Herzklappe an der
Herzklappenhalterung
Abbildung 5.8: Pra¨paration der Herzklappe. (a) Abtrennung oberhalb der Kommissuren,
(b) Einna¨hen in Silikonring, (c) Fixierung der Herzklappe mittels Kabel-
binder an der Herzklappenhalterung, (d) Fertigstellung fu¨r den Bioreaktor.
alle mit dem Fluid oder der Herzklappe in Kontakt kommenden Bauteile autoklaviert
und unter der zuvor gereinigten Sterilbank zusammengebaut. Zur Vitalita¨tspru¨fung der
Herzklappe wird nach Versuchsende eine Live/Dead-Fa¨rbemethode angewendet. Hier-
mit lassen sich lebende und tote Zellen darstellen. Zum Kennzeichnen von Zellen wird
je 1ml Endothelzellmedium mit 1µl Calcein am fu¨r lebende Zellen (Biotrend R, Ko¨ln,
Prod.Nr. 80011) bzw. mit 1µl Ethidium Homodimer fu¨r tote Zellen (Sigma-Aldrich R,
St. Louis, Prod.Nr. 46043-1MG-F) verwendet. Die Reihenfolge der Fa¨rbung ist im An-
hang A.1 beschrieben. Aufgrund der kurzen Fluoreszenzdauer werden sofort Aufnahmen
mit dem Laser Scanning Mikroskop (lsm, Carl Zeiss ag, Go¨ttingen) durchgefu¨hrt. Die
lebenden und toten Zellen werden mit einer Wellenla¨nge von 488 nm (Argon Laser) ange-
regt. Die lebenden Zellen emittieren aufgrund ihrer Fa¨rbung Licht mit einer Wellenla¨nge
von 517 nm (gru¨n), wa¨hrend tote Zellen mit einer Wellenla¨nge von 635 nm (rot) Licht
emittieren. Fu¨r die Auswertung der lsm-Bilder wird das Open-Source-Programm ImageJ
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verwendet. Mit diesem Programm ist es mo¨glich, die Aufnahmen in die drei Kana¨le
(blau, gru¨n, rot) aufzuteilen. Die Bilder haben eine 8-Bit Farbtiefe bei einer Bildgro¨ße
von 512× 512 Pixel. Nachdem fu¨r das Grundrauschen des Detektors ein Farbwert von 20
ermittelt wird, ko¨nnen alle Pixel oberhalb dieses Farbwertes addiert werden. Damit ergibt
sich die relative Fla¨che fu¨r die zwei Kana¨le (gru¨n, rot). Anschließend kann die relative
Fla¨che der lebenden/toten Zellen mit der relativen Gesamtfla¨che ins Verha¨ltnis gesetzt
werden, um einen prozentualen Anteil an lebenden/toten Zellen zu erhalten.
5.2 Versuchsdurchfu¨hrung
Zur Verifizierung der Versuche werden Taschenstu¨cke, die direkt nach der Schlachtung
pra¨pariert und gefa¨rbt werden, untersucht und dokumentiert. Diese Referenzaufnahme
dienen zum direkten Vergleich der aus dem Bioreaktor stammenden Taschenstu¨cke.
Die Herzklappe wird nach dem Einna¨hen und Fixieren an der Bioreaktorhalterung in
den Bioreaktor integriert. Der Bioreaktor wird mit insgesamt 1,0 l Endothelzellmedium
befu¨llt. Es werden verschiedene Versuchsreihen durchgefu¨hrt, die nach 5, 9 bzw. 14 Tagen
beendet werden. Dabei wird bei den 5- und 14-Tage-Versuchen die aortale Blutdruckam-
plitude bei ca. 30mmHg eingestellt (Aortendruck ca. 120mmHg), bei den 5- und 9-Tagen-
Versuchen betra¨gt die aortale Blutdruckamplitude ca. 50mmHg (systolischer Druck ca.
140mmHg, siehe Abschnitt 5.1). Die Abbildung A.1 im Anhang A.1 verdeutlicht den
jeweiligen Druckunterschied. Der Druck unterliegt Schwankungen, die physiologisch vor-
kommen ko¨nnen. Das Medium wurde im Abstand von drei Tagen erneuert, um eine kon-
stante Na¨hrstoffversorgung aufrecht zu erhalten. Der pH-Wert wurde regelma¨ßig kontrol-
liert. Nach Versuchsende wird die koronare Tasche der Herzklappe herausgeschnitten und
in sechs Stu¨cke in der Gro¨ße 4× 6mm zur Fa¨rbung vorbereitet. Zur Verifizierung werden
fu¨r jede Versuchsreihe die gleichen Areale betrachtet (siehe Abbildung 5.9).
41
5 Bioreaktor zur Aufrechterhaltung der Vitalita¨t einer porcinen Aortenklappe
(a) Herzklappe aus dem Bioreaktor (b) Aufgeklappte Herzklappe
(c) Freipa¨paration der Herzklappenta-
sche
(d) Schnittfu¨hrung der Taschenstu¨cke
Abbildung 5.9: (a) Die Herzklappe wird aus dem Bioreaktor entnommen, (b) danach zwi-
schen den Taschen aufgeschnitten, (c) mit einem Skalpell wird die mittlere
Tasche entfernt (koronare Tasche) und (d) in ca. 4 × 6mm große Stu¨cke
geschnitten.
42
5 Bioreaktor zur Aufrechterhaltung der Vitalita¨t einer porcinen Aortenklappe
5.3 Ergebnisse
Zu Beginn der Versuche werden Referenzaufnahmen von Taschenstu¨cken, die direkt nach
der Schlachtung der Tiere und vor den Tests gefa¨rbt wurden, aufgenommen. Die Refe-
renzaufnahmen in Abbildung 5.10 zeigen eine deutliche Abgrenzung zwischen toten und
lebenden Zellen. Der prozentuale Anteil an lebenden Zellen betra¨gt im Mittel 92% (sie-
he Tabelle A.2 im Anhang A.1). Die toten Zellen sind unter anderem deutlich an den
Schnittkanten der Herzklappe zu erkennen. Tote Zellen liegen vor, weil die Schlachtung
der Tiere mehrere Stunden zuru¨ckliegt und die Herzklappe keiner natu¨rlichen dynami-
schen Beanspruchung ausgesetzt ist. In bestimmten Bereichen ist eine Ausrichtung der
Zellen zu erkennen.
(a) Taschenstu¨ck Nr. 1 (b) Taschenstu¨ck Nr. 3 (c) Taschenstu¨ck Nr. 7
Abbildung 5.10: Referenzaufnahmen der Herzklappentaschenstu¨cke gefa¨rbt direkt nach
der Schlachtung. Tote Zellen sind rot, lebende Zellen gru¨n dargestellt.
Die Aufnahmen nach 5 Tagen Versuchsdauer mit einem Druckunterschied von 30 –
40mmHg sind in Abbildung 5.11 und 5.12 zu sehen. Auch hier u¨berwiegen die lebenden
Zellen im Mittel mit 98,5%.
(a) Taschenstu¨ck Nr. 1 (b) Taschenstu¨ck Nr. 3 (c) Taschenstu¨ck Nr. 7
Abbildung 5.11: Aufnahmen der Herzklappentaschenstu¨cke gefa¨rbt nach 5 Tagen Ver-
suchsdauer. Die Anzahl u¨berlebender Zellen betra¨gt im Mittel 98,5%
bei einer aortalen Blutdruckamplitude von ca. 30 – 40mmHg.
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Abbildung 5.12: Prozentuale Verteilung der Zellen nach 5 Tagen Versuchsdauer bei einer
aortalen Blutdruckamplitude von ca. 30 – 40mmHg. Untersucht werden
6 Taschenstu¨cke. Die U¨berlebensrate betra¨gt im Mittel mehr als 98%.
Nach 14 Tagen Versuchsdauer betra¨gt die Anzahl u¨berlebender Zellen im Mittel 97,8%
(siehe Abbildung 5.13 und Abbildung 5.14).
(a) Taschenstu¨ck Nr. 1 (b) Taschenstu¨ck Nr. 3 (c) Taschenstu¨ck Nr. 7
Abbildung 5.13: Aufnahmen der Herzklappentaschenstu¨cke gefa¨rbt nach 14 Tagen Ver-
suchsdauer im Bioreaktor. Die Anzahl u¨berlebender Zellen betra¨gt
im Mittel 97,8% bei einer aortalen Blutdruckamplitude von ca. 30 –
40mmHg. Flu¨ssigkeitsbewegungen spu¨len die toten Zellen ab.
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Abbildung 5.14: Prozentuale Verteilung der Zellen nach 14 Tagen Versuchsdauer bei ei-
ner aortalen Blutdruckamplitude von ca. 30 – 40mmHg. Es werden
6 Taschenstu¨cke untersucht. Bei allen untersuchten Stu¨cken kann eine
U¨berlebensrate von u¨ber 95% im Mittel festgestellt werden.
Wird der Druck um ca. 20mmHg (hypertoner Druck) erho¨ht, sterben vermehrt Zellen
ab, obwohl die Aorta zeitweise einen ho¨heren Druck aushalten sollte. Nach dem 5 Tage-
Versuch u¨berleben im Mittel 50% (siehe Abbildung 5.15 und Abbildung 5.16). Auch die
Aufnahme des Farbstoffes durch die Zellen ist abgeschwa¨cht.
(a) Taschenstu¨ck Nr. 1 (b) Taschenstu¨ck Nr. 3 (c) Taschenstu¨ck Nr. 7
Abbildung 5.15: U¨berlebenszahl nach 5 Tagen mit aortaler Blutdruckamplitude von 50 –
60mmHg. Die Fa¨rbung ist schwa¨cher ausgepra¨gt als bei den vorangegan-
genen Versuchen. Hier betra¨gt die U¨berlebensrate im Mittel 50%.
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Abbildung 5.16: Prozentuale Verteilung der Zellen nach 5 Tagen bei aortaler Blutdruck-
amplitude von 50 – 60mmHg. Es werden 6 Taschenstu¨cke gefa¨rbt und
untersucht. Bei allen untersuchten Stu¨cken kann eine U¨berlebensrate von
50% im Mittel festgestellt werden.
Nach dem 9 Tage-Versuch u¨berleben im Mittel nur noch 34% (siehe Abbildung 5.17 und
Abbildung 5.18).
Abbildung 5.17: U¨berlebenszahl nach 9 Tagen mit aortaler Blutdruckamplitude von 50 –
60mmHg. Eine Schwa¨chung in der Aufnahme der Fa¨rbung ist zu erken-
nen. Es befinden sich vermehrt tote Zellen auf den Taschenstu¨cken. Die
U¨berlebensrate betra¨gt im Mittel nur noch 34% im Mittel.
46
5 Bioreaktor zur Aufrechterhaltung der Vitalita¨t einer porcinen Aortenklappe
Abbildung 5.18: Prozentuale Verteilung der Zellen nach 9 Tagen bei aortaler Blutdruck-
amplitude von 50 – 60mmHg. Es werden 6 Taschenstu¨cke gefa¨rbt und
untersucht. Bei allen untersuchten Stu¨cken kann eine U¨berlebensrate von
34% im Mittel festgestellt werden.
Der pH-Wert wird nach jeder Versuchsreihe gemessen und dokumentiert (siehe Tabel-
le 5.1). Der leichte Abfall kann darauf hindeuten, dass tote Zellen im Medium vorhanden
sind, da ihre Stoffwechselprodukte den pH-Wert beeinflussen.
Versuchszeitraum pH-Wert (im Mittel)
vor Versuchsbeginn 7,40
5 Tage (∆p = 30 – 40mmHg) 7,40
14 Tage (∆p = 30 – 40mmHg) 7,39
5 Tage (∆p = 50 – 70mmHg) 7,36
9 Tage (∆p = 50 – 70mmHg) 7,33
Tabelle 5.1: Mittelwert des pH-Wertes nach Versuchsende
Mit der physiologischen aortalen Blutdruckamplitude von ca. 30 – 40mmHg ist es mo¨glich,
eine Herzklappe u¨ber 14 Tage im Bioreaktor vital zu halten. Hypertonie (aortale Blut-
druckamplitude von ca. 50 – 60mmHg) fu¨hrt zum Absterben der Zellen und somit zum
Absterben der Herzklappe.
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6.1 Visueller Nachweis von Kalziumphosphatablagerungen
an Herzklappenbioprothesen
Nicht nur die Qualita¨t, sondern auch die Quantita¨t einer Kalzifizierung ist bei deren Un-
tersuchung von großer Bedeutung. Genaue Aussagen u¨ber den Ort und das Ausmaß sind
notwendig. Es ist noch nicht bekannt, ob eine Tissue Engineerte Herzklappe eine Kalzifizie-
rungsneigung besitzt. Aufgrund ihrer A¨hnlichkeit hinsichtlich Anatomie und Morphologie
wird davon ausgegangen, dass nach Jahren der Implantation Degenerationen auftreten
werden. Dementsprechend ist es wichtig, nicht nur Stro¨mungsuntersuchungen, sondern
auch andere geeignete Methoden zu evaluieren, die eine Kalzifizierung aufdecken ko¨nnen.
Kalzifizierungen werden heute mit Hilfe von Ro¨ntgen- bzw. Computertomographieverfah-
ren quantifiziert. Jedem aus dem ct kommenden Voxel wird ein Intensita¨tswert zugeord-
net, damit der Schwa¨chungskoeffizient in unterschiedliche Grauwerte (Hounsfield Unit –
hu) ausgegeben werden kann. Der Schwa¨chungskoeffizient µ wird mittels der hu auf eine
dimensionslose Skala u¨bertragen. Die Skala bewegt sich zwischen -1024 und +3071. Was-
ser hat den Wert null, Luft -1000. Diese Werte werden zur Umrechnung beno¨tigt. Die
Hounsfield Unit berechnet sich wie folgt:
ct-Zahl(µ) = 1000 · µObjekt − µWasser
µWasser
(6.1)
Je nach Dichte des Gewebes wird ein Grauwert bestimmt und ein hu-Fenster festge-
legt. Dieses Fenster hat zwischen 0 und 255 unterschiedliche Grauwerte, durch die Kal-
zifizierungen sichtbar gemacht werden ko¨nnen. Dichtes Gewebe wie z. B. Knochen wird
dadurch in hellen, weniger dichtes wie z. B. Weichgewebe in dunkleren Grauto¨nen darge-
stellt. In der Literatur wird ein weiter Bereich fu¨r eine Kalzifizierung definiert, in dem
sich nicht nur kalkhaltiges, sondern auch dichteres Weichgewebe befindet. Dadurch wer-
den Ro¨ntgenbilder hinsichtlich Kalzifizierung oftmals falsch interpretiert. Es manifestiert
sich aufgrund von U¨berlagerung der Gewebeschichten bzw. dichterem Gewebe der Ein-
druck einer Kalzifizierung, die dort jedoch real nicht vorliegt. Dieses Problem soll im
folgenden Kapitel ero¨rtert und eine Methode etabliert werden, die den Grauwertebereich
48
6 Untersuchungsmethoden von Kalzifizierungen
einer tatsa¨chlichen Kalzifizierung wiedergibt. Die Beurteilung einer tatsa¨chlich kalzifizier-
ten vitalen Herzklappe ist somit zuku¨nftig mo¨glich. Dieses wird anhand einer porcinen
Herzklappe mittels hochauflo¨senden radiologischen und computertomographischen Me-
thoden realisiert und quantitativ analysiert. Es werden µ-ct- und Ro¨ntgenaufnahmen an
einer mit Hydroxylapatit pra¨parierten Herzklappe durchgefu¨hrt. Die kalzifizierten Berei-
che werden mit Hilfe eines µ-ct und dessen eingegrenzter Graustufenverteilung bestimmt.
Anschließend wird die kalzifizierte Herzklappe in Epoxidharz fu¨r eine 2d-Schliffanalytik
eingebettet. Die einzelnen 2d-Bilder der geschliffenen Probe werden mittels eines Schleif-
gera¨tes hergestellt und fu¨r einen besseren Kontrast vor jeder Aufnahme eingefa¨rbt. So-
mit kann eine genaue Lokalisation der Kalzifizierung nachgewiesen werden. Diese Bilder
der geschliffenen Probe werden mit den Schnittbildern des µ-ct verglichen und anhand
von Literaturwerten verglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Aufkla¨rung u¨ber die
genauen Graustufenbereiche in einer µ-ct-Aufnahme geben, in denen sich die Kalzifizie-
rung befindet. Die Anwendung des ct und der µ-ct haben sich schon in anderen Studien
bewa¨hrt [15]. Dies wird in Kapitel 7 diskutiert.
Fa¨rbemethode nach von Kossa und Graustufenbereichbestimmung
Kalzifizierungen ko¨nnen mit unterschiedlichen Fa¨rbemethoden sichtbar gemacht werden.
Eine Methode ist die von Kossa Fa¨rbung. Die Silberionen aus der Silbernitrat-Fa¨rbelo¨sung
reagieren mit Carbonat- und Phosphationen im Gewebe und ersetzen die Kalziumionen.
Durch anschließende Lichteinstrahlung werden die Silberionen zu metallischem Silber re-
duziert und die nicht reduzierten Silberionen durch Natriumthiosulfat entfernt. Es resul-
tiert eine einheitliche Schwa¨rzung aller mineralisierten, vor allem kalziumphosphathal-
tigen, Gewebeteile [148, 149]. Die chemischen Reaktionen dieser Fa¨rbemethode sind im
Folgenden dargestellt:
CaCO3 + 2Ag
+ ⇒ Ag2CO3 + Ca2+
Ca3(PO4)2 + 6Ag
+ ⇒ 2Ag3PO4 + 3Ca2+
Die von Kossa Methode ist eine bevorzugte Fa¨rbemethode fu¨r viele biologische und medi-
zinische Bereiche. Jedoch liegt der Nachteil der Methode in der Bewertung der Kalzifizie-
rungen. Es gibt eine subjektive Einordnung verschiedener Kalzifizierungsgrade von eins
bis sechs. Kalzifizierungsgrad
”
eins“ bedeutet eine punktfo¨rmige,
”
sechs“ die fast vo¨llige
Schwarzfa¨rbung der Probenoberfla¨che. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass nur die
Oberfla¨che gefa¨rbt wird und eine dreidimensionale Auswertung nicht stattfinden kann.
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Dieses Problem kann z. B. mit der Erstellung von Schnittpra¨paraten mit anschließender
Schlifffa¨rbung und Schliffanalyse gelo¨st werden.
6.1.1 Material und Methoden
Aus einem Schweineherzen, das unmittelbar nach der Schlachtung des Tieres erworben
wurde, wird die Aortenklappe freipra¨pariert. Die anschließende Fixierung der Herzklappe
wird, wie in Kapitel 6.2.1 beschrieben, durchgefu¨hrt. Die Herzklappe wird mit einem
Skalpell aufgeschnitten, sodass taschenfo¨rmige O¨ffnungen in der Aortenwand entstehen.
Diese O¨ffnungen werden mit Hydroxylapatit gefu¨llt und zugena¨ht (Nanopuder, < 200 nm
Partikelgro¨ße, 97%, synthetisch, Sigma Aldrich, Steinheim). Hierdurch wird die definierte
Lokalisation von Hydroxylapatit sichergestellt. Vor und nach der Einbettung wird die
Herzklappe mittels Ro¨ntgenanalyse und ct untersucht, um die pra¨parierten Bereiche an
der Probe sichtbar zu machen. Die Ro¨ntgenuntersuchungen erfolgen an der Medizinischen
Hochschule Hannover mit einem Mammographiegera¨t der Firma ge. Daten hierzu sind
im Anhang A.2 aufgelistet.
Ro¨ntgenuntersuchung
Es werden vor und nach der Einbettung Ro¨ntgenbilder erstellt. Eine qualitative sowie
quantitative Untersuchung der kalzifizierten Bereiche kann somit analysiert werden. Die
Ro¨ntgenaufnahmen werden mit dem Programm syngo fastView bearbeitet, sodass die
kalzifizierten Bereiche der Probe sich von dem umgebenden Gewebe farblich absetzen
und deutlich sichtbarer werden.
Nach der Anpassung der Grauwerte der Ro¨ntgenbilder erfolgt die anschließende weitere
Bearbeitung mit dem Programm ImageJ. Das Bild wird ausgeschnitten und binarisiert
(0 entspricht schwarz, 255 weiß). Somit kann eine genaue Differenzierung zwischen Kalzi-
fizierung (weißer Bereich) und Gewebe (schwarzer Bereich) gemacht werden (siehe Abbil-
dung 6.1). Diese Differenzierung wird anhand der Pixelzahl durchgefu¨hrt. Der Grad der
Kalzifizierung der Probe wird mit dem Quotienten aus Anzahl der weißen Pixel zu Anzahl
aller Pixel in Prozent angegeben [150].
µ-ct-Untersuchung
Die Ro¨ntgenanalyse von kalzifiziertem Gewebe wird, wie auch bereits in anderen Arbeiten
diskutiert [15, 151, 152], eher bei planaren 2D-Strukturen angewendet. Hier fehlt jedoch
die vertikale Information u¨ber die Kalzifizierung, die durch einfache Ro¨ntgenanalyse nicht
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(a) (b) (c)
Abbildung 6.1: Vorgehensweise zur Bestimmung des Kalzifizierungsgrades. Abgebildet ist
eine Herzklappe ohne Taschen. Aus der Ro¨ntgenaufnahme (a) wird der
betroffene Bereich ausgeschnitten (b) und binarisiert (c). Somit sind die
Kalzifizierungsablagerungen deutlich zu erkennen. Die weißen Pixel (kalzi-
fizierter Bereich) werden nun durch die Gesamtpixelzahl dividiert. Daraus
resultiert der Grad der Kalzifizierung.
gegeben ist. Die untersuchte Probe besitzt besonders in der vertikalen Position wichtige In-
formationen, sodass diese Ho¨henunterschiede bei der Kalzifizierungsanalyse beru¨cksichtigt
werden mu¨ssen. Aus diesem Grund ist es vorteilhafter, µ-ct-Aufnahmen fu¨r die Kalzifi-
zierungsbestimmung anzuwenden, da die µ-ct die Informationen der gesamten Probe als
3d-Struktur in allen drei Raumrichtungen darstellt. Die ct Untersuchungen werden am
Deutschen Institut fu¨r Kautschuktechnologie e.V. mit einem nanotom R© (Phoenix—x-
ray, Hannover, Deutschland) durchgefu¨hrt. Die Einstellparameter sind dem Anhang A.2
zu entnehmen. Die Bearbeitung der µ-ct-Schnittbilder erfolgt mit dem Programm VG-
Studio max 2.1. Die Aufnahmen werden fu¨r verschiedene hu-Fenster im tif-Format ge-
speichert. Eine geeignete Bezugsfla¨che des zu analysierenden Gewebebereiches wird aus-
gewa¨hlt (siehe Abbildung 6.2(a)). Vor der Binarisierung wird ein passendes hu-Fenster
gewa¨hlt, um die Graustufen zuordnen zu ko¨nnen.
Fu¨r die Auswertung der Ergebnisse werden zuna¨chst zwei hu-Fenster bestimmt, wobei
die Werte in einem a¨hnlichen Bereich mit den Literaturwerten liegen [134, 153]. Alle hu-
Fenster, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind im Anhang aufgelistet.
Schleifen und Fa¨rben der Probe
Fu¨r die anschließende histologische Untersuchung wird die Probe entwa¨ssert und getrock-
net. Die Entwa¨sserung erfolgt schrittweise in einer aufsteigenden Alkoholreihe (siehe An-
hang A.2) und anschließender Lufttrocknung fu¨r 24 Stunden. Danach wird die Probe in
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(a) (b)
Abbildung 6.2: Aufnahme der eingebetteten, pra¨parierten Herzklappe (Ausschnitt aus
Abbildung 6.1) mit einem hu-Fenster 100 – 600hu, (a) µ-ct Graustu-
fenbild, (b) binarisiertes Bild. Bevor die Aufnahmen binarisiert werden,
um anschließend den prozentualen Kalzifizierungsanteil aus Anzahl der
weißen Pixel zur Anzahl der Bezugsfla¨chenpixel zu bilden, muss ein pas-
sendes hu-Fenster ausgewa¨hlt werden, um die Graustufen zuordnen zu
ko¨nnen.
Epoxidharz eingebettet. Mit dem Schleif- und Poliergera¨t 648-pxb-22829 (Buehler GmbH,
Du¨sseldorf, Deutschland) wird die Probe geschliffen. Zuna¨chst wird der Epoxidharzblock
unter laufendem Wasser mit sic-Schleifpapier P2500 geschliffen und anschließen mit sic-
Schleifpapier P4000 poliert. Der Epoxidharzblock wird wa¨hrend der Bearbeitung in den
Probenhalter eingespannt und gegen den Schleifteller gepresst. Die Anpresskraft wird
mechanisch u¨ber den Federdruck eingestellt. In den Bereichen, die stark kalzifiziert sind,
werden ca. 20µm abgeschliffen, 50µm in den Bereichen, die wenig bzw. nicht kalzifiziert
sind. Die geschliffene Probe wird nach jedem Schleifvorgang mit einer Mikrometerschrau-
be (Mitutoyo, Neuss, Deutschland) vermessen. Die histologische Fa¨rbung wird nach der
von Kossa Methode vorgenommen, fu¨r die eine 5% Silbernitratlo¨sung verwendet und
eine 5% Natriumthiosulfatlo¨sung (10 g Natriumthiosulfat in 200mg Aqua Bidest, Carl
Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland) angesetzt wird. Nach jedem Schleif- und Polier-
vorgang wird die geschliffene Probe gefa¨rbt. Dabei wird das im Anhang A.2 erwa¨hnte
Fa¨rbeprotokoll benutzt. Nach dem Schleifen und Fa¨rben der Probe werden zur Bilderfas-
sung Aufnahmen mit dem Stereomikroskop Discovery V.12 (Carl Zeiss ag, Oberkochen,
Deutschland) gemacht. Die Probe wird auf eine warme Knetmasse gelegt und mit einem
Pressstempel in horizontale Position gepresst.
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2D-Schliffanalytik des eingebetteten Herzklappengewebes
In Abbildung 6.3(a) ist eine Lichtmikroskopaufnahme des rechten Herzklappenrandes der
pra¨parierten Probe dargestellt. Der la¨ngliche, schwarze Bereich im Herzklappenrand stellt
den gefa¨rbten, kalzifizierten Bereich dar und wird fu¨r die weitere Bestimmung benutzt.
(a) (b)
Abbildung 6.3: Ausschnitt aus der Lichtmikroskopaufnahme der pra¨parierten Herzklappe.
(a) Originalaufnahme mit schwarzem, kalzifiziertem Bereich (von Kossa
fa¨rbt Calcium schwarz), (b) Bezugsfla¨che der kalzifizierten Probe. Mit die-
ser Methode wird der Bereich der tatsa¨chlichen Kalzifizierung untersucht.
Fu¨r die weitere Bildbearbeitung wird eine genau definierte Fla¨che des Gewebes mit dem
Programm gimp 2.6.11 ausgewa¨hlt. Diese Fla¨che dient als Bezugsfla¨che fu¨r die Kalzifi-
zierungsbestimmung (siehe Abbildung 6.3(b)). Die Bezugsfla¨che wird bei jeder Aufnahme
konstant gehalten, um eine Reproduzierbarkeit der Bilder zu ermo¨glichen.
Fu¨r die jeweilige Zuordnung werden die histologisch gefa¨rbten Strukturen identifiziert und
markiert, um den kalzifizierten Bereich wiederum vom umgebenden Gewebe unterschei-
den und abgrenzen zu ko¨nnen. Es werden fu¨r die schwarz gefa¨rbten Bildbereiche a¨hnliche
Farbwerte und eine maximale Farbdifferenz gewa¨hlt (siehe Abbildung 6.4). Bei den Bil-
dern der geschliffenen Probe wird ebenfalls die Methode der Binarisierung gewa¨hlt (weiß
= Kalzifizierung, schwarz = umliegendes Gewebe) (siehe Abbildung 6.4(b)).
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(a) (b)
Abbildung 6.4: (a) Bearbeitete Lichtmikroskopaufnahme mit identifizierten Farbwerten,
(b) binarisierte Aufnahme (weiß = Kalzifizierung, schwarz = Gewebe). Der
kalzifizierte Bereich wird durch die Za¨hlung der einzelnen Pixel bestimmt.
6.1.2 Ergebnisse
Ro¨ntgen- und µ-ct-Untersuchungen
Die Ro¨ntgenbilder liefern folgende Ergebnisse fu¨r die nicht eingebettete und eingebettete
Probe (Tabelle 6.1):
Bezeichnung Anzahl weißer Pixel Anzahl aller Pixel Kalzifizierungsgrad
vor Einbettung 3 613 118 189 3,06%
nach Einbettung 1 627 19 312 8,42%
Tabelle 6.1: Anzahl der jeweiligen Pixel und der Kalzifizierungsanteil fu¨r die nicht einge-
bettete und eingebettete Herzklappenprobe in den Ro¨ntgenaufnahmen.
Die untersuchte Probe besitzt nach der Einbettung einen etwa 3-fach ho¨heren prozen-
tualen Kalzifizierungsanteil als vor der Einbettung. Der Gewebevolumenanteil (Anzahl
aller Pixel) hat sich durch die Trocknung der Probe um das 6-fache verkleinert, wa¨hrend
die Fla¨che der kalzifizierten Bereiche nur um den Faktor 2,5 abnimmt. Der Kalzifizie-
rungsanteil fu¨r die pra¨parierte Herzklappe, untersucht nach der von Kossa Methode, ist
in Tabelle 6.2 dargestellt.
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Schliff-Nr. Anzahl weißer Pixel Anzahl aller Pixel Kalzifizierungsgrad
1 9 227 287 917 3,21%
2 8 567 287 917 2,98%
3 6 627 287 917 2,95%
4 10 123 287 917 3,51%
5 11 163 287 917 3,89%
6 14 363 287 917 4,98%
7 11 552 287 917 4,02%
8 9 833 287 917 3,42%
9 9 898 287 917 3,43%
10 10 041 287 917 3,48%
Tabelle 6.2: Anzahl der jeweiligen Pixel und die Kalzifizierungsanteile fu¨r die eingebettete,
pra¨parierte Herzklappe nach der von Kossa Fa¨rbung.
Bei der Berechnung des prozentualen Kalzifizierungsanteils muss beachtet werden, dass die
Auswahl und Zuordnung der schwarz gefa¨rbten bzw. kalzifizierten Fla¨chen nicht eindeutig
definiert werden kann. Dies beruht auf den subjektiven Einscha¨tzungen. Der statistisch
schwankende Messfehler wird ausgewertet, indem eine Lichtmikroskopaufnahme dreimal
unabha¨ngig voneinander ausgewertet wird. Diese Werte inklusive des berechneten Mittel-
werts sind in Tabelle 6.3 dargestellt.
Analyse Anzahl weißer Pixel Anzahl aller Pixel Kalzifizierungsgrad
1 9 345 287 917 3,24%
2 9 746 287 917 3,38%
3 9 224 287 917 3,21%
Mittelwert 3,27%
Tabelle 6.3: Anzahl der Pixel, Kalzifizierungsanteile und Standardabweichung fu¨r eine
Aufnahme der geschliffenen, eingebetteten, pra¨parierten Herzklappe
Jedes Bild der geschliffenen Probe besitzt eine genau definierte Schliffprobentiefe von
25± 3 µm. Somit kann ein Tiefenprofil des kalzifizierten Bereiches dargestellt werden.
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Fu¨r eine genaue Auswertung der Kalzifizierungsanteile aus Tabelle 6.2 werden die-
se in Abbildung 6.5 gegen die einzelnen Bilder der geschliffenen Probe aufgetragen.
Abbildung 6.5: Auftragung des prozentualen Kalzifizierungsanteils gegen die einzelnen
Bilder der geschliffenen Probe zur Erstellung eines Tiefenprofils. Aufgrund
der definierten Probentiefe kann aus den von Kossa gefa¨rbten Bildern ein
Tiefenprofil erstellt werden.
Abbildung 6.5 weist einen ebenen Verlauf auf, mit einem gleichma¨ßig ansteigenden Kalzi-
fizierungsanteil, welcher bei der 6. Bildaufnahme (135 µm Tiefe) das Maximum erreicht.
Bei der Betrachtung der weiter unten liegenden Bilder der geschliffenen Probe, la¨sst sich
ein stetig abfallender Kalzifizierungsanteil beobachten. Es lassen sich zwischen den einzel-
nen Bildern keine Unterschiede erkennen. Dies spricht fu¨r eine homogene Verteilung des
Hydroxylapatits innerhalb der Probe.
Vergleich der Bilder der geschliffenen Probe und der Schnittbilder des µ-ct
Die im vorherigen Kapitel bestimmten Kalzifizierungsanteile werden mit den Kalzifizie-
rungsanteilen aus den µ-ct-Schnittbildern verglichen. Die µ-ct-Schnittebenen mu¨ssen fu¨r
einen solchen Vergleich den passenden Bildern der von Kossa gefa¨rbten Herzklappenprobe
zugeordnet werden. Das Tiefenprofil der Probe ist durch Aufsummierung der einzelnen
Schliffwerte bekannt. Somit ko¨nnen die Schnittebenen der µ-ct-Aufnahmen mit den exak-
ten Bildern der geschliffenen Probe verglichen werden. Mit Hilfe einer graphischen Auftra-
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gung werden die Kalzifizierungsanteile, die aus je zwei hu-Fenstern der µ-ct-Aufnahmen
bestimmt werden, mit den Ergebnissen der Abbildung 6.5 verglichen (siehe Abbildung 6.6
und Tabelle 6.4).
Abbildung 6.6: Vergleich des prozentualen Kalzifizierungsanteils aus der von Kossa
Fa¨rbung und den analysierten hu-Fenstern 1 und 2 der µ-ct-Bilder ge-
gen die einzelnen Bilder der geschliffenen Probe aufgetragen. hu-Fenster
1: 100 – 600, hu-Fenster 2: 250 – 500. Es ist deutlich zu erkennen, dass
die hu-Werte nicht mit den Bildern der geschliffenen Probe korrelieren.
Fensterbezeichnung HU-Wertebereich
hu-Fenster - Literatur 262 – 512
hu-Fenster 1 100 – 600
hu-Fenster 2 250 – 500
Tabelle 6.4: Unterschiedliche HU-Fensterbereiche
In der Abbildung ist der Verlauf der Kalzifizierungsanteile aus den µ-ct-Bildern der beiden
hu-Fenster 1 und 2 sowie aus der von Kossa Fa¨rbung dargestellt. Das hu-Fenster 1 (100 –
600hu) weist etwa doppelt so große Werte fu¨r die Kalzifizierung auf, verglichen mit dem
von Kossa Ergebnis. Auch das hu-Fenster 2 liefert nur eine grobe U¨bereinstimmung.
57
6 Untersuchungsmethoden von Kalzifizierungen
Es werden zwei weitere hu-Fenster fu¨r eine genauere Eingrenzung gewa¨hlt (siehe Tabel-
le 6.5). Die prozentualen Kalzifizierungsanteile der pra¨parierten Herzklappenprobe werden
mit den neu gewa¨hlten hu-Fenstern berechnet und in Abbildung 6.7 dargestellt.
Fensterbezeichung hu-Wertebereich
hu-Fenster 3 200 – 450
hu-Fenster 4 250 – 450
Tabelle 6.5: Werte der hu-Fenster fu¨r die weitere µ-ct-Auswertung
Abbildung 6.7: Vergleich des prozentualen Kalzifizierungsanteils aus der von Kossa
Fa¨rbung und den analysierten hu-Fenstern 3 und 4 der µ-ct-Bilder gegen
die einzelnen Bilder der geschliffenen Probe aufgetragen. hu-Fenster 3:
200 – 450, hu-Fenster 4: 250 – 450. Das hu-Fenster 4 hat eine sehr gute
Na¨herung zu der von Kossa Fa¨rbung.
Die Werte der Kalzifizierungsanteile aus der Berechnung mit dem hu-Fenster 4 (250 – 450)
na¨hern sich den Kalzifizierungswerten der von Kossa Fa¨rbung, was durch Abbildung 6.7
besta¨tigt wird. Besonders fu¨r die Bilder der geschliffenen Probe zwischen 1 und 4 sowie 7
und 10 kann eine gute U¨bereinstimmung festgestellt werden.
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Fu¨r eine weitere Eingrenzung wird das hu-Fenster weiter minimiert. Es wird versucht,
deckungsgleiche Ergebnisse fu¨r den Kalzifizierungsanteil aus den beiden Methoden zu
erhalten. Das hu-Fenster 5 bzw. 6 schließt die hu-Werte von 300 – 450 bzw. 250 – 400
ein. Die entsprechenden Kalzifizierungsanteile werden in Tabelle A.5 berechnet und in
Abbildung 6.8 dargestellt.
Abbildung 6.8: Vergleich des prozentualen Kalzifizierungsanteils aus der von Kossa
Fa¨rbung und den analysierten hu-Fenstern 4 bis 6 der µ-ct-Bilder ge-
gen die einzelnen Bilder der geschliffenen Probe aufgetragen. (hu-Fenster
4: 250 – 450, hu-Fenster 5: 300 – 450, hu-Fenster 6: 250 – 400). hu-Fenster
5 und 6 weisen eine Unterschreitung der Bilder der geschliffenen Probe auf.
Eine weitere Eingrenzung der hu-Werte fu¨hrt zu einer Unterscha¨tzung der Kalzifizie-
rungsanteile. Folglich befindet sich die Kalzifizierung der pra¨parierten Probe in einem
hu-Fenster von 250 – 450 hu. Der Verlauf der Kalzifizierungsanteile aus den µ-ct-Bildern
aller untersuchten hu-Fenster ist im Anhang A.2 dargestellt. Es kann somit ein genau-
er Graustufenbereich der µ-ct-Aufnahmen mit Hilfe der von Kossa gefa¨rbten Bilder der
pra¨parierten Herzklappe definiert werden. Dieser befindet sich bei 250 – 450 hu und kann
zuku¨nftig fu¨r Kalzifizierungsuntersuchungen von Tissue Engineerten Herzklappen ange-
wendet werden.
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6.2 Experimentelle Stro¨mungsvermessung an
Herzklappen mittels Particle Image Velocimetry
(piv)
Stro¨mungsuntersuchungen sind in vielen technischen Bereichen der erste Schritt zu ei-
nem neuen Produkt. Kavitationen ko¨nnen ausgeschlossen, Rezirkulationszonen minimiert
oder Sto¨rfelder aufgedeckt werden. Hochauflo¨sende Messungen von o¨rtlichen Geschwin-
digkeitsvektoren zur Bestimmung eines Stro¨mungsfeldes werden mit der Particle Image
Velocimetry (piv) durchgefu¨hrt. Ein 2d-piv-System besteht aus einem Laser, der die in
der Stro¨mung befindlichen Partikel zum Reflektieren anregt, und einer ccd-Kamera, die
die Reflexion mit zwei hintereinander folgenden Bildern aufnimmt. In Abbildung 6.9 ist
das Prinzip der Particle Image Velocimetry dargestellt.
Abbildung 6.9: Prinzip der Particle Image Velocimetry [154]. Der Laser regt mit seinem
Licht die Partikel in der Flu¨ssigkeit an. Die Reflexionen der Partikel wer-
den von einer Kamera nacheinander aufgenommen und die Fla¨che in Ab-
fragefenster unterteilt. Somit kann der Verschiebungsvektor fu¨r jedes Fens-
ter lokal berechnet werden.
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Die so beleuchtete Ebene wird in mehrere Abfragefenster unterteilt, damit fu¨r jedes Fens-
ter der lokale Verschiebungsvektor berechnet werden kann. Der lokale Geschwindigkeits-
vektor
→
u (x, y) wird zusammen mit dem Zeitversatz ∆t zwischen den zwei Beleuchtungen
berechnet zu (Gleichung 6.2):
~u(t0, ~z) = lim△t→0
~z(t0)− ~z(t0 +△t)
M△t (6.2)
mitM als Abbildungsmaßstab, ~z als Ortsvektor eines Tracerpartikels und ~u als Geschwin-
digkeitsvektor.
Die Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes aus den aufgenommenen Bildern stellt das Ziel
einer piv-Berechnung dar. Die einzelnen Geschwindigkeitsvektoren des Stro¨mungsfeldes
werden mit Gleichung 6.3 berechnet. Die Bestimmung der o¨rtlichen Verschiebungsvekto-
ren erfolgt mit Hilfe der Kreuzkorrelation. Hierbei werden die Signale der beiden Bilder






g1(i, j)g2(i+m, j + n) (6.3)
Fu¨r die Herstellung gezu¨chteter Herzklappen ist eine mo¨glichst physiologische Durch-
stro¨mung wichtig. Kalzifizierte Klappen weisen andere Stro¨mungsprofile auf als native
Klappen. Die Vermessung der Stro¨mung hinter biologischen Herzklappen ist bisher nur
von vereinzelten Forschergruppen durchgefu¨hrt worden. Das Messen der Stro¨mung durch
kalzifizierte Herzklappen stellt hierbei ein neues Gebiet dar, welches unter bestimmten
Gesichtspunkten wie z. B. Klappendesign oder Materialauswahl von großem Interesse ist.
In den folgenden Versuchen soll der Einfluss der Kalzifizierung auf die Stro¨mung hinter
den Herzklappen sichtbar gemacht werden.
6.2.1 Material und Methoden
Herzklappenvorbereitung
Die Herzklappenvorbereitung entspricht der in Kapitel 5.1 beschriebenen. Aufgrund der
Versuchsdurchfu¨hrung muss bei diesen Herzklappen nicht auf die Einhaltung der Sterilita¨t
geachtet werden. Außerdem werden die Herzklappen direkt oberhalb der Kommissuren
beschnitten und die Gefa¨ßausga¨nge verschlossen. Somit sind die Klappen in ihrer Ho¨he
identisch, die jeweiligen Durchmesser betragen zwischen 15,5 und 19,5mm (siehe hierzu
Tabelle A.8 im Anhang A.3). Direkt nach der Entnahme aus dem Herzen und der not-
wendigen Pra¨paration wird die Stro¨mung durch die nativen Aortenklappen mittels der
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piv hinsichtlich ihrer Stro¨mungsformen und Axialgeschwindigkeiten untersucht. Danach
werden sie fu¨r zwei Stunden in 0,6% Glutaraldehyd fixiert und anschließend fu¨r 24 Stun-
den in 0,2% Glutaraldehyd gelagert (Zusammensetzung siehe Anhang A.3). Nach der
Fixierung wird die Stro¨mung erneut mit der piv vermessen. Anschließend werden sie mit
dem Fatigue Accelerated Calcification Tester (fact), in dem die Klappen mit dem 1.5sbf
durchstro¨mt werden, kalzifiziert. Wa¨hrend der Durchstro¨mung der Herzklappen kommt
es zur Ablagerung und Ausfa¨llung von Calciumphosphat in und am Klappengewebe. Fu¨r
eine beschleunigte Kalzifizierung wird das Fluid dreimal ta¨glich im Abstand von sieben bis
neun Stunden ausgewechselt. Die Temperatur betra¨gt konstant 37 ◦C und der Druck wird
auf eine Druckdifferenz von ∆p=90+20/−0 mmHg eingestellt. Die Kalzifizierungsstudie
dauert insgesamt vier Wochen. Nach jeweils sieben Tagen werden die Klappen mit einem
Mammographiegera¨t (General Electrics geMedical Systems S.A. Model Senographe dmr
bj 2000, Einstellparameter siehe Anhang A.2) gero¨ntgt.
piv-Einstellparameter
Der Laser der piv-Anlage ist ein Nd:yag Laser mit einer Wellenla¨nge von λ = 532 nm
(New Wave Research, Model: Solo II 15Hz). Fu¨r die Messung werden folgende Werte
eingestellt:
• Pulsabstand: △t = 500µs
• Lasersta¨rke: Highpower 20%
Die Berechnung der Geschwindigkeitsfelder geschieht unter den folgenden Bedingungen:
• Korrelationsmodus: Kreuzkorrelation
• Teilbereich: inertial 128×128 Pixel (eine Iterationsschleife), final 64×64 Pixel (eine
Iterationsschleife)
• U¨berlappung der Teilbereiche: 50%
• Korrelationsfunktion: mit Fast Fourier Transformation (fft)
• Skalierung: m/s
Als Kompartment dient der in Kapitel 4.1 beschriebene Reaktor. Mit Hilfe des Magneten
wird eine Membran ausgelenkt und ein Wasser/Glycerin-Gemisch (Mischungsverha¨ltnis
0,81 zu 0,19) pulsatil durch die Herzklappe befo¨rdert. Mit dieser Mischung wird die Vis-
kosita¨t des Blutes in der Aorta bei 37 ◦C simuliert (4mPas). sphericel 110P8 Par-
tikel der Firma LaVision werden beigemengt (Partikelgro¨ße: 8 – 11µm, Partikelmenge
1mg pro Liter). Die Dichte des Gemisches betra¨gt ρgem = 1040 kg/m
3, die der Partikel
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ρPartikel = 1100 kg/m
3. Die Lo¨sung wird 15 Minuten in einem Ultraschallbad durchmischt.
Ein Ru¨ckfluss des Fluides ist durch Silikonschla¨uche gegeben. Der Druck wird u¨ber eine
oben angebrachte Drossel auf eine physiologische Druckdifferenz von ∆p = 90mmHg ein-
gestellt. Die Dicke des Laserschnitts ist auf 1mm definiert. Die Herzklappen werden bei
jeder Messung auf dieselbe Weise in den Tester integriert. Die Stellung der Klappen ist
bei jeder Messung identisch (siehe Abbildung 6.10).
Abbildung 6.10: Laserschnitt durch die Herzklappe. Der Laser wird so gelegt, dass die
Stro¨mung der kompletten Taschen aufgenommen wird. Die Klappen wer-
den alle in identischer Position vermessen.
Zusammenfassend gelten folgende Randbedingungen:
• Druckdifferenz (minimaler Ventrikeldruck zu diastolischem Aortendruck):
△p = 90mmHg
• Fluidmischung: 80% bidestilliertes Wasser + 20% Glycerin (Gew.%)
• Menge des Gemisches: V = 500ml
• Dichte der Partikel: (sphericel 110P8) 1mg/l .
Zur Untersuchung der Geschwindigkeitsfelder werden die Laserschnittebenen vertikal zur
Herzklappe ausgerichtet. Die Geschwindigkeitsfelder werden jeweils zu je vier Zeitpunkten
aufgezeichnet. Die Triggerung des Magneten mit dem Laser sorgt fu¨r eine einheitliche
Messung und fu¨r folgende Klappenstellungen (siehe Tabelle 6.6):
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Zeitpunkt Klappenstellung
1 Herzklappe befindet sich im O¨ffnungsvorgang
2 Herzklappe ist vollsta¨ndig geo¨ffnet
3 Herzklappe befindet sich im Schließvorgang
4 Herzklappe ist vollsta¨ndig geschlossen
Tabelle 6.6: Stellung der Klappentaschen zu den Zeitpunkten 1 bis 4
Versuchsdurchfu¨hrung
Es werden insgesamt sechs piv-Versuchsreihen durchgefu¨hrt:
• Versuchsreihe 1: Klappen im nativen Zustand kurz nach der Pra¨paration,
• Versuchsreihe 2: Klappen im fixierten Zustand,
• Versuchsreihe 3: Klappen nach einer,
• Versuchsreihe 4: nach zwei,
• Versuchsreihe 5: nach drei und
• Versuchsreihe 6: nach vier Wochen Kalzifizierungsdauer im fact.
6.2.2 Ergebnisse
Stro¨mungsformen
Beim O¨ffnungs- und Schließvorgang (Zeitpunkt 1 und 3) der Herzklappen im nativen
Zustand ist eine mittige Stro¨mung zu erkennen. Dies la¨sst sich durch die gleichma¨ßige
ungehinderte O¨ffnung der Taschen und deren Anlegen an die Aortenwand erkla¨ren. Rezir-
kulationsgebiete treten aufgrund der bauchfo¨rmigen Aortenwand nicht auf. Wa¨hrend des
vollsta¨ndig geo¨ffneten und vollsta¨ndig geschlossenen Zustands wird das Stro¨mungsprofil
sowohl abgebremst als auch verwirbelt. Eine Verringerung der Geschwindigkeit an der
Wand (Reibungswiderstand) ist eindeutig zu erkennen. In Abbildung 6.11 ist ein typi-
sches Profil der O¨ffnungs- und Schließphase dargestellt.
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(a) Zeitpunkt 1: O¨ffnungsvorgang der Herzklappe (b) Zeitpunkt 3: Schließvorgang der Herzklappe
Abbildung 6.11: Darstellung typischer Stro¨mungsprofile nativer Herzklappen. Es sind eine
breite Stro¨mung in der Mitte und Geschwindigkeitsverringerungen am
Rand zu erkennen. (a) O¨ffnungsphase der Klappe Nr. 6, (b) Schließphase
der Klappe Nr. 1.
Wa¨hrend der Phasen der vollsta¨ndig geo¨ffneten (Zeitpunkt 2) und der vollsta¨ndig
geschlossenen (Zeitpunkt 4) Herzklappe wird eine Vielzahl von unterschiedlichen
Stro¨mungsprofilen mit mehr Wirbelbildung detektiert. Abbildung 6.12 verdeutlicht das
Verhalten der Stro¨mung bei komplett geschlossener Herzklappe.
Abbildung 6.12: Typisches Stro¨mungsprofil bei vollsta¨ndiger O¨ffnung (Zeitpunkt 2) der
nativen Herzklappe Nr. 5. Wa¨hrend der Phasen der vollsta¨ndig geo¨ffneten
oder der vollsta¨ndig geschlossenen Herzklappe ko¨nnen nur Verwirbelun-
gen festgestellt werden.
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Die Wirkung des Kalzifizierungsprozesses auf das Stro¨mungsprofil ist deutlich anhand von
Abbildung 6.13 festzustellen. Es entsteht eine kompakte Stro¨mung mit engem Querschnitt.
Abbildung 6.13: Herzklappe Nr. 8 nach zweiwo¨chiger Kalzifizierungsdauer. Die Verstei-
fung der Taschen bewirkt eine signifikante A¨nderung der Stro¨mungsform.
Nach vierwo¨chiger Kalzifizierung vera¨ndert sich das mittige Stro¨mungsprofil beim O¨ffnen
und Schließen der Herzklappe noch deutlicher. Beispiele dafu¨r sind in den Abbildun-
gen 6.14 und 6.15 zu sehen. Auch hier u¨berwiegt nun eine seitlich gelegene Stro¨mung.
Abbildung 6.14: Herzklappe Nr. 9. Links: nativ, rechts: dritte Kalzifizierungswoche. Im
Laufe der Kalzifizierung vera¨ndert sich auch die mittige Stro¨mung beim
O¨ffnen und Schließen der Herzklappe. Die Stro¨mung ist beim O¨ffnen
und Schließen der Herzklappen im fortgeschrittenen kalzifizierten Zu-
stand nun nicht mehr mittig, sondern seitlich gelegen.
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Abbildung 6.15: Herzklappe Nr. 7. Links: nativ, rechts: nach vierter Kalzifizierungswoche.
Zu erkennen ist ein deutlich seitlich gelegenes Stro¨mungsprofil.
Ro¨ntgenuntersuchung
Nach der vierten Kalzifizierungswoche ko¨nnen deutliche Ablagerungen anhand der
Ro¨ntgenbilder gezeigt werden. Bevorzugte Regionen fu¨r Kalzifizierungsablagerungen sind
hier die Kommissuren der Klappentaschen. Beispiele sind in Abbildung 6.16 zu sehen.
Weitere Ro¨ntgenaufnahmen der vierten Kalzifizierungsstufe sind im Anhang A.3 abgebil-
det.
Abbildung 6.16: Beispiele zum Auftreten von Kalzifizierung. Von links nach rechts: Herz-
klappe Nr. 1, Nr. 6 und Nr. 9 nach der vierten Kalzifizierung. Deutli-
che Kalzifizierungsbereiche sind an den Kommissuren zu erkennen (Pfei-
le). Die Kommissuren sind mechanisch belastet, was ein Grund fu¨r die
fru¨hzeitige Kalzifizierung sein kann. Sie sind der Fixpunkt zwischen Aor-
tenwand und Taschen und dementsprechend Zugbelastungen ausgesetzt.
67
6 Untersuchungsmethoden von Kalzifizierungen
Geschwindigkeitsverteilung
Im Gegensatz zu den nativen Klappen weist die Stro¨mung durch die fixierten und kal-
zifizierten Herzklappen deutliche Geschwindigkeitsunterschiede auf. Das Geschwindig-
keitsspektrum jedes Stro¨mungsbildes reicht bis auf wenige Tausendstel m/s herunter.
Mit der Beurteilung der maximalen Geschwindigkeit jeder Aufnahme werden die unter-
schiedlichen Herzklappen und Versuchsreihen verglichen. Die maximalen Geschwindigkei-
ten bewegen sich im Bereich von 0,03 bis 0,35m/s. Bei der vorhandenen Viskosita¨t von
η = 4 · 10−3 kg/ms, einer Dichte von ρ = 1040, 8 kg/m3 und einem Rohrdurchmesser von
d = 25mm als charakteristische La¨nge ergeben sich Reynoldszahlen von Re = 195 bis Re
= 2276.
Zur Beurteilung der Vera¨nderung der mittleren maximalen axialen Geschwindigkeitskom-
ponente werden die maximalen Geschwindigkeiten aller Aufnahmen des vertikalen Laser-
schnittes gemittelt. Tabelle 6.7 beinhaltet die maximale Durchschnittsgeschwindigkeit fu¨r
alle zehn Herzklappen in jedem Zustand (nativ, fixiert, 1. bis 4. Kalzifizierungswoche).
Klappennr. nativ fixiert 1.Woche 2.Woche 3.Woche 4.Woche
1 0,072 0,103 0,102 0,104 0,112 0,117
2 0,108 0,105 0,109 0,122 0,129 0,155
3 0,147 0,153 0,114 0,121 0,126 0,140
4 0,111 0,153 0,115 0,138 0,158 0,167
5 0,112 0,105 0,112 0,115 0,117 0,155
6 0,129 0,157 0,121 0,120 0,126 0,141
7 0,108 0,141 0,122 0,114 0,115 0,141
8 0,105 0,147 0,117 0,118 0,176 0,178
9 0,112 0,123 0,141 0,153 0,155 0,186
10 0,119 0,133 0,124 0,124 0,128 0,171
Tabelle 6.7: Durchschnitt der maximalen Axialgeschwindigkeiten in m/s. Zehn Klappen
wurden u¨ber 6 Versuchsreihen untersucht. Die Kalzifizierung hat besonders
in der vierten Woche einen Einfluss auf die Geschwindigkeiten.
Beim Vergleich sind Unterschiede der Geschwindigkeiten festzustellen. U¨bereinstimmend
bei allen Proben ist der Zusammenhang zwischen einer Zunahme des Kalzifizierungsgra-





























Klappe Nr. 4 Klappe Nr. 8
        nativ           1. Woche             fixiert           2. Woche           4. Woche           3. Woche          
Abbildung 6.18: Typischer Verlauf der durchschnittlichen Axialgeschwindigkeit der Herz-
klappen Nr. 4 und 8. Nach einem Anstieg (von nativ zu fixiert) erfolgt
ein Abfallen (von fixiert zu 1. Woche im fact). Es ist ein Anstieg (von
1. Woche zu 4. Woche) der Geschwindigkeiten bei zunehmender Kalzifi-
zierungsdauer sichtbar.
40% der Herzklappen weisen Unterschiede im Zustand der Fixierung auf. Eine Erho¨hung
der Geschwindigkeiten im Verlauf der Kalzifizierung kann weiterhin festgestellt werden.
Insbesondere das Verhalten der axialen Geschwindigkeitskomponente zeigt eine deutliche
Vera¨nderung im Laufe der 4-wo¨chigen Kalzifizierung. Bei 80% der Herzklappen nimmt
die Geschwindigkeit vom nativen zum fixierten Zustand zu (siehe Abbildung 6.19).
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geringsten Widerstandes (den der weniger kalzifizierten Tasche). Dieses wird durch die
folgenden Abbildungen besta¨tigt (siehe Abbildung 6.20 und 6.21).
Abbildung 6.20: Klappe Nr. 7. Links: Ro¨ntgenaufnahme der Herzklappe in der 4. Kalzi-
fizierungswoche (gestrichelte Linie: Laserschnittverlauf, Pfeile markieren
Kalzifizierungspunkte), rechts: dazugeho¨rige piv-Aufnahme. Anhand des
eingezeichneten Laserschnittes la¨sst sich erkennen, dass sich die Ausrich-
tung der Stro¨mung in die Richtung der weniger kalzifizierten Taschen-
kontaktstellen richtet.
Abbildung 6.21: Klappe Nr. 8. Links: Ro¨ntgenaufnahme der Herzklappe in der 4. Kal-
zifizierungswoche (gestrichelte Linie: Laserschnittverlauf); rechts: dazu-
geho¨rige piv-Aufnahme mit Verengung der Stro¨mung aufgrund von Kal-
zifizierungen der Tasche.
Anhand der vorliegenden Ergebnisse kann nicht nur der Einfluss einer Fixierung, sondern
auch einer Kalzifizierung ero¨rtert werden. Die Qualita¨t einer Kalzifizierung wird mittels
der piv eindeutig abgebildet [155].
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6.3 Simulation der Herzklappeno¨ffnung mittels Fluid
Structure Interaction (fsi) und Finite Elemente
Methode (fem)
Simulationen dienen nicht nur dazu, Versuche und Kosten zu sparen, sondern auch erste
Abscha¨tzungen hinsichtlich Versuchsanordnung und Einstellparameter zu erzielen. Geo-
metrien, Materialdaten und Randbedingungen lassen sich variieren, was fu¨r die Simu-
lation von Kalzifizierungen an Herzklappen von Vorteil ist. Fu¨r die Untersuchung von
biologischen bzw. medizinischen Pha¨nomenen hat die numerische Simulation eine große
Bedeutung erlangen. Gegenu¨ber experimentellen Versuchen ist die einfache Generierung
von unterschiedlichen lokalen Bedingungen vorteilhaft. Zusa¨tzlich ko¨nnen geometrische
sowie stoﬄiche A¨nderungen einfacher realisiert werden. Fu¨r eine im Reaktor gezu¨chtete
Herzklappe bedeutet das, wichtige Eigenschaften wie O¨ffnungsverhalten, Geometrieopti-
mierung oder auch Durchmesser der Klappe untersuchen zu ko¨nnen, ohne den eventuellen
Verlust einer Klappe einkalkulieren zu mu¨ssen. Fu¨r die komplexe Aortenklappenbewegung
stellt die numerische Simulation eine große Herausforderung dar. Viele Eigenschaften sind
fu¨r die Modellierung des Problems von Bedeutung. Rotation, Translation sowie Defor-
mation mu¨ssen im Modell beru¨cksichtigt, Kra¨fte, geometrische sowie materialspezifische
Eigenschaften mu¨ssen realita¨tsnah erfasst werden, um verla¨ssliche, physiologisch unbe-
denkliche Ergebnisse zu erzielen. Zudem ist wichtig, dass die Randbedingungen zwischen
Aortenklappentasche und der Aortenwand so gewa¨hlt werden mu¨ssen, damit in diesem
Bereich eine hohe Flexibilita¨t gewa¨hrleistet werden kann.
Im Rahmen dieses Kapitels sollen erste numerische Berechnungen durchgefu¨hrt werden,
die die Fluid Structure Interaction (fsi) einer Herzklappe und eines durchstro¨menden
Fluides beru¨cksichtigen. Die fsi ermo¨glicht eine Kopplung zwischen Elastostatik und
Stro¨mungsmechanik und ist somit fu¨r das betrachtete Problem anwendbar. Es soll ein
reales Herzklappenmodell erstellt werden, wobei sich die Daten an den fsi relevanten Li-
teraturangaben orientieren. Eine weitere Simulation soll hinsichtlich der Druckverteilung
und Spannungsverla¨ufe durchgefu¨hrt werden. Hierbei baut dieser Abschnitt auf den Er-
fahrungen auf, die bei der fsi gesammelt wurden. Deshalb wird hier die Workbench von
ansys R©benutzt sowie ein Herzklappenmodell aus der fem relevanten Literatur. Auch
Kalzifizierungseinflu¨sse auf Spannung und O¨ffnung werden untersucht. Es sei erwa¨hnt,
dass zum Verfassungszeitpunkt dieser Dissertation keine Daten zu fe-Simulationen von
Kalzifizierungen an der Aortenklappe vero¨ffentlicht waren.
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6.3.1 Material und Methoden der fsi
Bei der Fluid Structure Interaction werden Geometrien gewa¨hlt, die sich an den Modellen
von Morsi et al. [140] orientieren. Die Geometrien unterscheiden sich dahingehend, dass
beim ersten Modell (Geometrie a) die Taschendicke konstant bei 0,35mm angenommen
wird und bei dem zweiten Modell (Geometrie b) variabel ist. Das zweite Modell ist der rea-
len Herzklappe a¨hnlicher. Durch die Geometriea¨nderungen wird auf das O¨ffnungsverhalten
der Klappe eingegangen.
Geometrieerstellung der verwendeten Modelle
Die Konstruktion der Aortengeometrie erfolgt fu¨r beide Modelle mit dem 3d-
cad-Programm SolidWorks R©2006. Die Klappen werden als nicht vollkommen ge-
schlossen konstruiert. Es existiert dennoch eine theoretische Beru¨hrungsfla¨che. Der
Gefa¨ßinnendurchmesser dG, die Klappenho¨he hK sowie der Taschenwinkel αT sind fu¨r
beide Modelle gleich. Die Werte fu¨r diese Gro¨ßen und Bilder zur Konstruktion sind im
Anhang A.4 in der Tabelle A.16 aufgefu¨hrt. In den Abbildungen 6.22 werden die unter-
schiedlichen Klappengeometrien dargestellt. Der Konduit wird als starr erstellt (siehe Ab-
bildung 6.22(d)).
Erstellung des Festko¨rper-Netzes
Fu¨r die Netzgenerierung werden zwei unterschiedliche Programme verwendet. Die Git-
tererstellung der Festko¨rperphase erfolgt mittels der automatischen Netzgenerierung von
ansys R© Mechanical. Mit einer einzigen definierten Zwangsbedingung (maximale Element-
gro¨ße von 0,25mm) wird die gesamte Klappengeometrie mit einem Tetraedergitter ver-
netzt. In Abbildung 6.23 ist das Gitter der Klappengeometrie dargestellt. Im Bereich der
Splines und Kanten wird das Netz automatisch verfeinert.
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Abbildung 6.22: Darstellung der geometrischen Daten fu¨r die Fluid Structure Interaction
(fsi). (a) Klappe mit konstanter Dicke, (b) geometrische Ho¨he, (c) Klap-
pe mit variabler Dicke und (d) Konduit als starres Rohr
Abbildung 6.23: Festko¨rpernetz. Fu¨r die Klappengeometrie wird ein Tetraedernetz mit
einer maximal zula¨ssigen Elementgro¨ße von 0,25mm erstellt. Die Gene-
rierung erfolgt rein automatisch.
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Erstellung des Fluidphasen-Netzes
Die Netzgenerierung fu¨r die Fluidphase der fsi wird mit Hilfe des Programms
ansys R©icem cfd durchgefu¨hrt. Mit der Steifigkeit des Netzes kann die Verformung rea-
lisiert werden. In den Bereichen gro¨ßerer Bewegung muss das Fluidgitter eine feinere
Struktur aufweisen.
Es ergibt sich folgende Oberfla¨cheneinteilung:
• Inlet → untere Kreisfla¨che des Zylinders,
• Outlet → obere Kreisfla¨che des Zylinders,
• Wand → Mantelfla¨che,
• Klappe → obere Taschenoberfla¨che,
• Kontaktfla¨che → theoretische Kontaktfla¨che der einzelnen Taschen und
• Bauchbereich → Unterer Bauchbereich der Klappe.
In den Abbildungen 6.24 sind die obere Taschenoberfla¨che (a), die theoretische Kontakt-
fla¨che (b) sowie der untere Bauchbereich (c) hervorgehoben.
(a) (b) (c)
Abbildung 6.24: Darstellung der Oberfla¨cheneinteilung des Klappenbereichs (gru¨n darge-
stellt). (a) Obere Taschenoberfla¨che, (b) theoretische Kontaktfla¨che, (c)
unterer Bauchbereich).
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In Abbildung 6.25 ist die endgu¨ltige Darstellung des resultierenden Gitters dargestellt
(mittiger Schnitt durch die y-z-Ebene). Im Bereich der theoretischen Kontaktfla¨che wird





Abbildung 6.25: Fluidnetz der komplexen Geometrie. Eine besonders hohe Verfeinerung
liegt im Bereich der theoretischen Kontaktfla¨che vor.
Zusa¨tzlich erfolgt fu¨r die Generierung eines fehlerfreien Netzes erneut die Festlegung der
Netztopologie in der Na¨he der Kanten des Bauchbereichs. Die verwendeten Werte sind im
Anhang A.4 aufgefu¨hrt.
Pre-Processing der Festko¨rperphase
Fu¨r die Lo¨sung des mittels der fem aufgestellten Gleichungssystems mu¨ssen bestimm-
te Randbedingungen definiert werden. Dieses sowie die Definition der Zeitschritte wird
im Pre-Processing festgelegt. Die ersten Randbedingungen definieren sich aufgrund der
Annahme einer festen Einspannung [156] zu
• w(xL) = 0
• w′(xL) = 0
• w′′(xL) 6= 0
mit w(xL) als Biegelinie an der Stelle der Lagerung xL.
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Bezogen auf die Klappe wird diese Art der Lagerung an den Fla¨chen gewa¨hlt, die direk-
ten Kontakt mit der Blutgefa¨ßwand besitzen. In Abbildung 6.26(a) sind die ausgewa¨hlten
Fla¨chen hervorgehoben. Die zweite Randbedingung definiert den Kraftangriffspunkt so-
wie die Art und Ho¨he der Kraft, die auf diesen Punkt wirkt. Allerdings wird fu¨r den
betrachteten Fall der fsi nur der Kraftangriffspunkt festgelegt, da die Art und Ho¨he der
Kraft aus der Kopplung mit der Stro¨mung erfolgt und somit vorher nicht bekannt ist. In
ansys R©Mechanical wird diese Art der Randbedingung als Fluid Solid Interface bezeich-
net. An diesem Bereich erfolgt letztendlich die Kopplung zwischen der Fluid- und der
Festko¨rperphase. Die Fla¨chen, die diese Randbedingung enthalten, sind somit diejenigen,
die im direkten Kontakt mit der Fluidphase stehen (siehe Abbildung 6.26(b)).
(a) (b)
Abbildung 6.26: (a) Festlegung der festen Einspannung an den Ra¨ndern der Tasche.
(b) Festlegung des Fluid Solid Interface. An den hervorgehobenen
Fla¨chen findet die Kopplung zwischen der Fluid- und Festko¨rperphase
statt.
Neben der Definition der Randbedingung erfolgt im Rahmen des Pre-Processing der
Festko¨rperphase die Festlegung der Materialeigenschaften. Fu¨r die fsi wird ein linear
elastisches sowie isotropes Verhalten modelliert. Dabei ergeben sich fu¨r die drei zu defi-
nierenden Parameter folgende Werte, die sich an den Werten der vorgestellten Literatur
orientieren (vgl. Abschnitt 4.4.3).
E-Modul ⇒ 0,5 – 2MPa
Poisson - Zahl ⇒ 0, 45 / 0, 49
Dichte ⇒ 1100 kg/m3
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Pre-Processing der Fluidphase
Beim Pre-Processing der Fluidphase werden prinzipiell vier unterschiedliche Randbedin-
















Abbildung 6.27: Darstellung der Randbedingungen der Fluidphase. Die Mantelfla¨che und
das Interface werden als No-Slip Wall definiert, Ein- und Auslass als
Opening.
Die Mantelfla¨che wird als sogenannte
”
No-Slip Wall“ definiert, womit die Haftbedingung
der Stro¨mung beru¨cksichtigt wird. Die absolute Geschwindigkeit an der Wand wird mit
der Geschwindigkeit der Klappenbewegung gleichgesetzt. Das heißt, dass die betrachteten
Fla¨chen in Bewegung sind. Dies wird auch mit der
”
No-Slip“-Bedingung erfu¨llt, hier je-
doch auf die Klappenoberfla¨che (Interface) bezogen. Der Bereich, in dem der Einstrom des
Fluides erwartet wird, wird als Einlass definiert. An dieser Stelle erfolgt die Implementie-
rung des Druckverlaufs. Dafu¨r wird mit Hilfe der cfx eigenen Programmiersprache cel
(cfx Expression Language) eine Gleichung programmiert, die diesen Verlauf beschreibt.
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Aufgrund der Tatsache, dass wa¨hrend der Simulation zwei unterschiedliche Verla¨ufe zum
Einsatz kommen, werden zwei Beziehungen generiert. Diese setzen sich aus drei Einzel-
gleichungen zusammen, die fu¨r unterschiedliche Zeitbereiche gelten und wie folgt lauten:
Pverlsinus(t) =

Ampl · sin(π · t
2·Tabschn), fu¨r t = [0; 0, 1]
Ampl, fu¨r t = [0, 1; 0, 2]
Ampl · sin(π · ( t






· t, fu¨r t = [0; 0, 1]





· Tges, fu¨r t = [0, 2; 0, 3]
(6.5)
mit Ampl = 5mmHg, Tabschn = 0,1 s, Tges = 0,3 s. Fu¨r die durchgefu¨hrte Simulation ist
es nicht eindeutig, in welche Richtung das Fluid stro¨mt. Deshalb wird in diesem Fall ein
sogenanntes
”
Opening“ als Randbedingung eingesetzt. Dies la¨sst wa¨hrend der gesamten
Simulation einen Fluidstrom in positiver sowie in negativer Richtung u¨ber die definierte
Fla¨che zu. Am definierten Auslass (erwarteter Ausstrom) wird ein Gegendruck von 0Pa
gesetzt, weil die Druckdifferenz bereits am Einlass festgelegt wird, die die treibende Kraft
der Stro¨mung darstellt. Auch hier wird als Randbedingungsart ein
”
Opening“ definiert.
Neben der Definition der Randbedingung erfolgt die Festlegung der Fluideigenschaften.
Es soll ein generiertes Blutmodell festgelegt werden. Das Blut, welches bei 37 ◦C innerhalb
der Aorta fließt, wird als newtonsches Fluid mit konstanter dynamischer Viskosita¨t sowie
Dichte modelliert. Die verwendeten Gro¨ßen dieser Parameter sind:
Dichte ⇒ 1050 kg/m3
dyn. Viskosita¨t ⇒ 4mPas
Zusa¨tzlich wird eine hohe Steifigkeit von Zellen, die sich in der Na¨he von kleinen Zellen
befinden, angenommen. Dadurch wird eine Verformung in Klappenna¨he gering gehalten.
Eine solche Verformung kann sonst zu Konvergenzproblemen und zum Abbruch der Si-
mulation fu¨hren.
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6.3.2 Ergebnisse der fsi
Mit den ausgewa¨hlten Modelleigenschaften kommt es nicht zu einer vollsta¨ndigen Klap-
peno¨ffnung, jedoch wird mittels dieser Eigenschaften die zu diesem Zeitpunkt maximal
mo¨gliche O¨ffnung der Klappe erzeugt. Fu¨r die Auswertung der Klappenbewegung, die
mittels der totalen Netzverformung dargestellt wird, werden acht Zeitschritte ausgewa¨hlt
(siehe Anhang A.4). Die maximale Bewegung ist zu Beginn der O¨ffnung im Bauchbereich
festzustellen, die sich im weiteren Verlauf in Richtung der frei beweglichen Klappenra¨nder
vergro¨ßert. Im Bereich der konstanten Druckdifferenz vergro¨ßert sich die Netzauslenkung.
Dies ist durch den zeitlichen Verlauf der O¨ffnungsbewegung der Klappe zu erkennen.
Der Grund fu¨r die Vergro¨ßerung liegt darin, dass die Stro¨mungsgeschwindigkeit in der
O¨ffnungsphase ansteigt, was sich sowohl an der Abbildungsfolge des Geschwindigkeitsfel-
des sowie anhand des zeitlichen Verlaufs der maximal auftretenden Geschwindigkeit nach-
vollziehen la¨sst. Es handelt sich hierbei um ein Verhalten der Tra¨gheit des Systems. Der
Geschwindigkeitsverlauf wird in der y-z-Ebene mittig durch die Abbildungsfolge darge-
stellt. Dabei wird jede maximale Geschwindigkeit eines einzelnen Zeitschrittes im Bereich
der theoretischen Kontaktfla¨che definiert. Fu¨r den 15. Zeitschritt wird die maximale Ge-
schwindigkeit von vmax = 1, 159m/s bestimmt. Die Beschleunigung der Stro¨mung ist bis
zum 12. Zeitschritt markant, was anhand des zeitlichen Verlauf bewiesen wird. Es folgt
eine konstante Geschwindigkeit, bis sich ein Abfallen der Geschwindigkeit ab dem 20. Zeit-
schritt eingestellt hat. Zu erkennen ist, dass trotz Erreichen der Gesamtsimulationszeit
(30. Zeitschritt = 0,03 s) eine maximale Geschwindigkeit von v30 = 0, 5786m/s ermittelt
wird. Der Grund dafu¨r liegt in der Tra¨gheit des Fluides, da trotz einer Druckdifferenz von
0mmHg eine Leckage-Stro¨mung durch die initiale Klappengeometrie vorhanden ist und
das Fluid erst spa¨ter zum Stillstand kommt. Diese Leckage-Stro¨mung ist auch in realen
Klappenversuchen bzw. bei in-vivo-Untersuchungen vorhanden.
Bei der Analyse der Belastung, die an den Kommissuren auftreten werden, ist ein mit-
tiger Schnitt durch die x-y-Ebene gezogen worden. Hier nehmen mit gro¨ßer werdender
O¨ffnung die Spannungen zu (Bauchbereich ca. 2 · 107 Pa). Wa¨hrend des Zeitschritts der
gro¨ßten O¨ffnung der Klappe ist auch die ho¨chste Belastung festzustellen, die im Bereich
der Kommissuren liegt. Sie erreicht punktuell eine maximale Spannung von 8, 978 · 107 Pa
(siehe Anhang A.4).
Vergleich des Einflusses der Geometrie innerhalb der FSI
In Abschnitt 6.3.1 wird die Geometrie der Klappe vorgestellt. Im Rahmen dieser Beschrei-
bung wird erwa¨hnt, dass zwei unterschiedliche Modelle untersucht werden. Diese zwei
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Modelle unterscheiden sich in der Klappendicke. Fu¨r das erste Modell wird ein konstanter
Wert von 0,35mm angenommen. In Abbildung 6.22 ist die Klappendicke in einer 3d-Skizze
dargestellt. Die zweite Geometrie wird so generiert, dass es an den Klappenseiten zu ei-
ner Verju¨ngung der Dicke zur Seitenmitte kommt. Allerdings wird diese Verju¨ngung zur
Klappenmitte hin nicht aufrecht erhalten, so dass es in diesem Bereich zu einer konstanten
Klappendicke von 0,35mm kommt.
Die Analyse der Klappenbewegung beweist einen geringeren O¨ffnungsquerschnitt bei dem
Modell mit der konstanten Klappendicke fu¨r dieselben Bedingungen. In Abbildung 6.28
ist die Netzauslenkung fu¨r die unterschiedlichen Klappengeometrien dargestellt. Die ma-
ximale Netzauslenkung bei der Klappe mit konstanter Dicke (Geometrie a (a)) betra¨gt
0,86mm. Die maximale Netzauslenkung fu¨r das zweite Modell (Geometrie b) mit variabler
Dicke (b) betra¨gt fu¨r den dargestellten 10. Zeitschritt 1,147mm. Die maximale Bewegung
bei konstanter Dicke ist zusa¨tzlich bei einer gro¨ßeren Fla¨che vorhanden, wa¨hrend diese bei
der anderen Geometrie im Bauchbereich zu finden ist [157]. Bereits Nicosia et al. fanden
heraus, dass die Variationen in der Geometrie einen großen Einfluss auf die Klappenbe-
wegung haben [24].
(a) (b)
Abbildung 6.28: Darstellung des Einflusses der Klappendicke im 10. Zeitschritt auf die
maximale Netzauslenkung. (a) Klappe mit konstanter Dicke: 0,86mm
verteilt auf der Taschenfla¨che, (b) Klappe mit variabler Dicke: 1,147mm
im Bauchbereich.
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6.3.3 Material und Methoden der fem-Simulation
Bei der fem-Simulation wurde aus den Erkenntnissen, die bei der fsi-Simulation gewon-
nen wurden, entschieden, mit der ansys R©Workbench zu arbeiten. Berechnungen mittels
der Workbench haben den Vorteil einer besseren Simulation von Druckeinflu¨ssen und
Spannungen.
Geometrieerstellung der verwendeten Modelle
Die Geometrie a aus Kapitel 6.3.1 wird auch fu¨r die erste fem-Simulation verwendet (in
diesem Kapitel als Geometrie c bezeichnet). Es handelt sich hierbei um eine Klappe mit
konstanter Taschendicke und starrem Rohr (siehe Abbildung 6.23). Fu¨r die Geometrie d
wird eine variable Taschendicke und der Sinus beru¨cksichtigt, der in diesem Kapitel neu
eingefu¨hrt wird (siehe Abbildung 6.29(a) und Abbildung 6.30). Die Geometrie des Sinus ist
oval. Er wird mit einem vertikalen Radius von 14mm und einem horizontalen Radius von
12mm erstellt. Die Erstellung erfolgt mittels dem 3d-cad-Programm Solid Works R©2006.
Wa¨hrend die Geometrie c nicht vollkommen geschlossen konstruiert ist, aber eine theo-
retische Beru¨hrungsfla¨che aufweist, beinhaltet die Geometrie d keine geschlossene Form.
Auch die Beru¨hrungsfla¨che ist verkleinert (siehe Abbildung 6.29(b)).
(a) (b)
Abbildung 6.29: Darstellung der variablen Taschendicke der Geometrie d. (a) Die geo-
metrischen Maße sind am freien Rand 1,53mm, am Nodulus 1,9mm,
am Ko¨rper 0,25mm und am Aortenring 1,16mm nach [158]. (b) Obere
Ansicht der Herzklappe. Die theoretische Beru¨hrungsfla¨che ist reduziert.
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(a) Ausflussseite (b) Seitenansicht
Abbildung 6.30: Darstellung der Geometrie d mit Sinus und Klappe. (a) Obere Ansicht
der Ausflussseite und (b) Seitenansicht.
Die Werte fu¨r die Gro¨ßen zur Konstruktion sind im Anhang A.4 aufgefu¨hrt.
In einer abschließenden Simulation werden bei der fem-Simulation Geometrien auf die
Taschen konstruiert, die eine Kalzifizierung darstellen sollen. Dabei unterscheiden sich
drei Varianten. Die erste Variante modelliert eine kreisfo¨rmige Kalzifizierungsablagerung
im Bauchbereich der Klappentasche mit einem Durchmesser von 10mm und einer Dicke
von 0,1mm, die zweite mit einem Durchmesser von 5mm und einer Dicke von 0,1mm
(siehe Abbildung 6.31(a), Ablagerungsgro¨ße 10mm, 5mm nicht dargestellt). Die dritte
Variante simuliert eine la¨ngliche Kalzifizierungsablagerung im Bereich der Kommissuren
mit einer La¨nge von 3mm sowie einer Breite von 0,2mm und einer Ho¨he von 0,1mm
(siehe Abbildung 6.31(b)).
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(a) (b)
Abbildung 6.31: (a) Kalzifizierungsablagerung in der Mitte der Herzklappentasche. Dar-
gestellt ist eine 10 × 0, 1mm runde Fla¨che, die versteift ist. (b) Kalzifi-
zierungsablagerung an den Kommissuren der Herzklappentasche. Gro¨ße
der Fla¨che: 3× 0, 2× 0, 1mm.
Erstellung des Festko¨rper-Netzes
Die Netzgenerierung der fem erfolgt analog zur Generierung der fsi (siehe Ab-
schnitt 6.3.1). In Abbildung 6.32 ist das Festko¨rpernetz der Geometrie d dargestellt.
Das Netz der Geometrie c ist bereits in Abschnitt 6.3.1 beschrieben worden.
Abbildung 6.32: Festko¨rpernetz. Fu¨r die Klappengeometrie d wird ein Tetraedernetz mit
einer maximal zula¨ssigen Elementgro¨ße von 0,25mm erstellt. Die Gene-
rierung erfolgt rein automatisch.
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Pre-Processing der Festko¨rperphase
Die erste Randbedingung ist bereits in Kapitel 6.3.1 erwa¨hnt worden. Diese kann anhand
der Abbildung 6.33 und des Abschnittes 6.3.1 auf die Geometrie c und d u¨bertragen
werden. Fu¨r die Aortenwand auf die Fla¨che, die direkten Kontakt zum linken Ventrikel
besitzt, gilt dieselbe Randbedingung (siehe Abbildung 6.33(b) und (d)).
(a) (b)
(c) (d)
Abbildung 6.33: Festlegung der festen Einspannung. Die Fla¨chen mit den Randbedingun-
gen einer festen Einspannung sind in den Abbildungen farblich hervor-
gehoben. (a) und (b) Geometrie c, (c) und (d) Geometrie d.
Die zweite Randbedingung hinsichtlich der fem-Simulation definiert, dass kein Kraft-
angriffspunkt, sondern eine Angriffsfla¨che resultiert. Dies ist der Druck, der durch die
Stro¨mung des Blutes, das aus der Herzkammer stro¨mt, resultiert sowie der hydrostati-
sche Druck des Blutes, der auf die aortenseitige Außenfla¨chen der Taschenklappen und
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die Innenseite der Aortenwand dru¨ckt. Die Fla¨chen sind somit diejenigen, die im direkten
Kontakt mit der Blutphase stehen. In den Abbildung 6.34 und 6.35 sind die ausgewa¨hlten
Fla¨chen fu¨r das Modell und fu¨r die unterschiedlichen Dru¨cke dargestellt.
(a) (b)
(c)
Abbildung 6.34: Geometrie c. (a) Festlegung der Angriffsfla¨che fu¨r den Druck, der aus
der Stro¨mung des Blutes resultiert, das aus der Herzkammer stro¨mt. (b)
Festlegung der Angriffsfla¨che fu¨r den hydrostatischen Druck, der auf die
aortenseitigen Außenfla¨chen der Taschenklappe dru¨ckt. (c) Festlegung
der Angriffsfla¨che fu¨r den hydrostatischen Druck, der auf die Innenseite
der Aortenwand dru¨ckt.
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(a) (b)
(c)
Abbildung 6.35: Geometrie d. Festlegung der Angriffsfla¨che fu¨r den hydrostatischen
Druck, der auf die aortenseitigen Außenfla¨chen der Taschenklappe dru¨ckt
(a) einflussseitig, (b) ausflussseitig. (c) Festlegung der Angriffsfla¨che fu¨r
den Druck, der aus der Stro¨mung des Blutes resultiert, das aus der Herz-
kammer stro¨mt.
Anschließend folgt die Festlegung der Materialeigenschaften. Es wird auch hier ein linear
elastisches sowie isotropes Verhalten modelliert. Dabei ergeben sich fu¨r die drei zu definie-
renden Parameter Werte, die sich an den Werten der vorgestellten Literatur hinsichtlich
der fem orientieren (siehe Tabelle A.17 im Anhang A.4).
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6.3.4 Ergebnisse der fem
Bei der Auswertung der Ergebnisse der fem-Simulation werden die Spannungsverteilung,
die drucklose O¨ffnungsfla¨che sowie der Einfluss der Kalzifizierungsablagerungen der Herz-
klappe betrachtet.
Einfluss der unterschiedlichen Taschendicken
Das Modell mit konstanter Dicke (Geometrie c) erweist sich als divergent. Es kann le-
diglich eine O¨ffnungsfla¨che von 243mm3 erreicht werden, was einer O¨ffnung von 54%
entspricht. Der Bauchbereich der Aortenklappe wo¨lbt sich nicht in Richtung der Aorten-
wand durch. Vielmehr ist ein Versteifen der gekru¨mmten Position und eine translatorische
A¨nderung in Richtung der Aortenwand zu erkennen (siehe Abbildung 6.36).
(a) 33ms (b) 55ms
(c) 100ms
Abbildung 6.36: Verlauf der Klappeno¨ffnung im Zeitbereich 33 bis 100ms. Zu erkennen ist
ein Versteifen der Taschen und eine translatorische A¨nderung in Richtung
der Aortenwand.
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Fu¨r die weitere Modellierung wird die Dicke der Klappen variabel gestaltet. Das Steifig-
keitsverhalten besonders im Bauchbereich wird so fu¨r die fem verbessert. Modelle mit
einem isotropen E-Modul von 2MPa sowie der Sinus haben einen wesentlichen Einfluss
auf die Spannungsverteilung innerhalb der Klappentasche. Der gesamte Zeitbereich wird
mit dem Modell der variablen Dicke simuliert und die O¨ffnungsbewegung der Klappe ana-
lysiert. Dabei kommt es neben der Pra¨sentation der Abbildungsfolgen zur Darstellung der
zeitlichen Verla¨ufe dieser Gro¨ßen. Die dargestellten Zeitschritte 20 bis 168ms entsprechen
der Phase mit steigender Druckdifferenz. Des Weiteren werden die materialinternen von
Mises-Spannungen dargestellt sowie die maximalen Werte quantifiziert.
Anhand des zeitlichen Verlaufs ist zu Beginn eine maximale Deformation im Bauchbe-
reich zu erkennen. In Richtung der frei beweglichen Klappenra¨ndern wird dieser Bereich
vergro¨ßert, bis die Klappe vollsta¨ndig geo¨ffnet ist. Nach 168ms ist die Klappe maximal
geo¨ffnet. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Kommissuren 2,9mm von ihrer Ursprungs-
position entfernt (siehe Abbildung 6.37).
(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung 6.37: Verlauf der Klappeno¨ffnung des zweiten Modells, Zeitbereich 20 bis
168ms. Nach 168ms maximale O¨ffnung. Die maximale Deformation fin-
det im Bauchbereich statt, die sich zu den frei beweglichen Ra¨ndern
vergro¨ßert bis zu einer maximalen O¨ffnung.
90
6 Untersuchungsmethoden von Kalzifizierungen
Im Nodulus wird eine Deformation von ca. 10mm erzielt. Dies entspricht der maximalen
Deformation. Damit o¨ffnet sich die Klappe zu 90,7%, was eine O¨ffnungsfla¨che von 410mm2
bedeutet. Der Druckverlauf beeinflusst sowohl die Bewegung der Kommissuren sowie der
Taschenklappen. Bei geringen Druckdifferenzen resultieren geringe Deformationen, analog
bei großen Druckdifferenzen große Deformationen. Eine Simulation der Dilatation der
Klappe zeigt, dass sich die Klappe zu 21% dehnt bzw. die Querschnittsfla¨che geo¨ffnet
wird. Der Nodulus verschiebt sich um 3,17mm, die Kommissuren um 1,22mm in radialer
Richtung.
Von Mises-Spannung in den Taschenklappen
Die maximale von Mises-Spannung ergibt sich an den Kommissuren der Klappen (siehe
Abbildung 6.38). Diese betra¨gt bei 168ms 815,6 kPa.
(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung 6.38: Zeitlicher Verlauf der von Mises-Spannung der Geometrie d im Zeitbe-
reich von 20 bis 168ms. Zum Zeitpunkt 168ms erreicht die von Mises-
Spannung ihren maximalen Wert im Bereich der Kommissuren.
91
6 Untersuchungsmethoden von Kalzifizierungen
Modell mit Kalzifizierungsablagerungen
Das in Abschnitt 6.3.3 dargestellte Modell kann mit Modellen aus der Literatur vergli-
chen werden. Eine realita¨tsnahe Analyse der Aortenklappeno¨ffnungsbewegung ist somit
mo¨glich. Bisher liegen nur wenige Ergebnisse aus der Literatur vor, die zeigen, welchen
Einfluss Kalzifizierungsablagerungen auf das O¨ffnungsverhalten der Klappentaschen ha-
ben. Die erste simulierte Kalzifizierungsablagerung entspricht einer runden Scheibe mit
den Maßen h = 0,1mm und d = 5mm. Pro Taschenklappe und bezogen auf das Ge-
samttaschenvolumen von 119, 92mm3 entspricht dies einem Kalzifizierungsvolumen von
2, 12mm3 pro Taschenklappe. Die Kommissuren verschieben sich bei einer solchen Klap-
pe um 2,44mm, der Nodulus wird um 6mm ausgelenkt. Hieraus resultiert eine Ge-
samto¨ffnung von 45,3%. Weitere Kalzifizierungsgeometrien sind in Tabelle 6.8 zusam-
mengefasst. Die dritte Modellierung (Ablagerungen an den Randbereichen der Taschen)
weist trotz des geringen Kalzifizierungsvolumens die ho¨chste Spannungsbelastung fu¨r den
Nodulus und die Kommissuren auf.
Kalzifiziertes Geometrie Kalzifiziertes max. Auslenkung Verschiebung der
Modell Volumen Nodulus [mm] Kommissuren [mm]
pro Tasche
1 runde Ablagerung 2, 12mm3 6,02 2,44
(⊘5mm)
2 runde Ablagerung 8, 9mm3 3,8 1,34
(⊘10mm)
3 la¨ngliche 0, 159mm3 7,8 2,73
Ablagerung
Tabelle 6.8: Geometrische Eigenschaften der Kalzifizierungsablagerungen
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Der gro¨ßte Nachteil von biologischen Herzklappenprothesen ist ihre kurze Lebensdauer.
Dabei bestimmt prima¨r die auftretende Kalzifizierung, wann ein erneuter Austausch des
Implantates notwendig wird. Zumeist muss eine Reoperation innerhalb von 7 bis 15 Jahren
durchgefu¨hrt werden. Die Untersuchung der Kalzifizierung von Herzklappenbioprothesen
ist wegen dieses Problems schon seit vielen Jahren ein aktuelles Forschungsthema.
Deiwick et al. fanden durch Versuche heraus, dass humane Explantate zu a¨hnlichen Kalzifi-
zierungsmustern neigen wie in vitro kalzifizierte Klappenprothesen [65]. Dies wurde sowohl
mit der Rasterelektronenmikroskopie (rem) als auch mit dem µ-Computertomographen
untersucht [152]. Außerdem wurde besta¨tigt, dass die Morphologie und Topographie der
in vitro erzeugten Ablagerungen denen der in vivo vorkommenden sehr a¨hnlich sind [159].
Da nachweislich sowohl natu¨rliche als auch xenogene Herzklappen zu einer Kalzifizierung
neigen, manifestiert sich die Theorie, dass auch eine Herzklappe, die mittels natu¨rlicher
Zellen und ku¨nstlichem Geru¨st hergestellt wird, ein a¨hnliches Verhalten der Kalzifizierung
aufweisen wird.
Vitalita¨tsversuche
Durch die Versuche im Bioreaktor konnte verifiziert werden, dass nicht nur die Vitalita¨t
von natu¨rlichen Herzklappen aufrecht erhalten wird, sondern auch, dass die Herzklappen
sensibel auf Druckvera¨nderungen reagieren. Ausgehend von der Physiologie des Herzens
bedeutet ein erho¨hter Blutdruck gleichzeitig eine pathologische Vera¨nderung innerhalb
des Ko¨rpers. Nicht selten werden die Herzklappen bescha¨digt, wie von Stewart et al.
besta¨tigt wird, da Hypertonie eine Kalzifizierung fo¨rdert [75]. Bei einer Druckerho¨hung
in den hypertonen Bereich (systolische Druckerho¨hung ab 20mmHg) wurde eindeutig das
vermehrte Absterben von Zellen nachgewiesen. Nach insgesamt 9 Tagen waren nur noch
34% der Zellen vital. Mohler et al. weisen in ihren Studien zur prima¨ren Stimulation
einer Kalzifizierung darauf hin, dass eine Kombination aus mechanischer Belastung und
Entzu¨ndung der Klappe kalzifizierungsfo¨rdernd ist. Dies ist auf die belastungsa¨tiologische




Stro¨mungsuntersuchungen mittels der Particle Image Velocimetry (piv)
Um ein auftretendes Kalzifizierungsverhalten na¨her untersuchen zu ko¨nnen, werden biolo-
gische Herzklappenprothesen mittels des Fatigue Accelerated Calcification Tester (fact)
zur beschleunigten in vitro Kalzifizierung angeregt. Der fact ist in vielen Studien be-
reits auf seine Eignung zur beschleunigten Kalzifizierung von Herzklappenbioprothesen
verifiziert worden [65,71,72, 152,159].
Die porcinen Herzklappen, die fu¨r die piv-Untersuchungen kalzifiziert wurden, wiesen
unterschiedliche Stro¨mungsformen auf. Alle hatten jedoch die Gemeinsamkeit einer Zu-
nahme der axialen Geschwindigkeit der Stro¨mung durch die Herzklappe, je la¨nger sie im
fact kalzifiziert wurden. Nach 3 Wochen Kalzifizierungsdauer verschob sich die mittige
Stro¨mungsform zum Rand hin. Lim et al. sprechen in diesem Zusammenhang von ei-
ner Jet-Stro¨mung (siehe Abbildung 7.1), die auch in den hier durchgefu¨hrten Versuchen
beobachtet werden konnte.
Abbildung 7.1: Stro¨mungsprofil hinter einer porcinen Herzklappe von Lim et al. [137]. Es
ist ein mittiger Jet mit Rezirkulationsgebieten im Sinus zu erkennen.
Eine typische Form war besonders beim O¨ffnungs- und Schließvorgang der Herzklappen im
nativen Zustand zu erkennen. Ein mittiger rotationssymmetrischer Jet bildete sich aus, der
aufgrund der gleichma¨ßigen O¨ffnung der drei Taschen und deren symmetrischen Anlegens
an die Aortenwand auftrat. Der Unterschied bei den Untersuchungen von Lim et al. lag
darin, dass Rezirkulationsgebiete aufgrund der bauchfo¨rmigen Aortenwand vorhanden
waren. Diese Gebiete lagen hier aufgrund der geraden Aortenwand nicht vor. Bei diesen
Klappen pra¨gte sich eine seitliche Jet-Stro¨mung deshalb besonders deutlich aus.
Anhand von Ro¨ntgenbildern konnten nach der vierten Kalzifizierungswoche deutliche Ab-
lagerungsstellen definiert werden. In den meisten Fa¨llen wurden diese vor allem an den
Kommissuren festgestellt. Kommissuren sind mechanisch ho¨her belastet, was die Neigung
zur Kalzifizierung an diesen Stellen erkla¨rt [60, 159].
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Fluid Structure Interaction (fsi)
Hinsichtlich der numerischen Berechnung einer Herzklappenprothese wurde besta¨tigt, dass
eine Klappe mit variabler Dicke, die damit einer natu¨rlichen Herzklappe sehr nahe kommt,
realere Ergebnisse liefert als eine Klappe mit konstanter Taschendicke. Die maximale
Netzauslenkung bei der Klappe mit konstanter Dicke betrug 0,86mm, fu¨r das Modell
mit variabler Dicke 1,147mm. Bereits Nicosia et al. fanden heraus, dass die Variation in
der Klappengeometrie einen großen Einfluss auf die Klappenbewegung hat [24]. Mit den
ausgewa¨hlten Modelleigenschaften kam es nicht zu einer vollkommenen Klappeno¨ffnung,
allerdings wurde mittels dieser Eigenschaften das zu diesem Zeitpunkt gro¨ßte O¨ffnen der
Klappe erzeugt. Die maximale Bewegung war zu Beginn der O¨ffnung im Bauchbereich
festzustellen und vergro¨ßerte sich im weiteren Verlauf in Richtung der frei beweglichen
Klappenra¨ndern. Im Bereich der konstanten Druckdifferenz vergro¨ßerte sich die Netzaus-
lenkung. Der Grund fu¨r die Vergro¨ßerung lag darin, dass die Stro¨mungsgeschwindigkeit in
der O¨ffnungsphase anstieg. Es handelte sich hierbei um ein Verhalten der Tra¨gheit des Sys-
tems. Fu¨r den 15. Zeitschritt wurde die maximale Geschwindigkeit von vmax = 1, 159m/s
bestimmt. Die Beschleunigung der Stro¨mung war bis zum 12. Zeitschritt markant, was
anhand des zeitlichen Verlaufs gezeigt werden konnte. Es folgte zuna¨chst eine konstante
Geschwindigkeit, bis ein Abfallen ab dem 20. Zeitschritt auftrat. Trotz des Erreichens der
Gesamtsimulationszeit (30. Zeitschritt = 0,03 s) wurde eine maximale Endgeschwindigkeit
von v30 = 0, 5786m/s ermittelt. Der Grund dafu¨r lag in der Tra¨gheit des Fluides, das bei
einer Druckdifferenz von 0mmHg eine Leckage-Stro¨mung durch die initiale Klappengeo-
metrie aufwies. Diese Leckage-Stro¨mung ist auch in realen Klappenversuchen bzw. durch
in vivo Untersuchungsmethoden vorhanden. Hier entstehen wa¨hrend der Systole Wirbel in
den Sinus, die zusa¨tzlich fu¨r eine schnelle Schließung der Klappe sorgen. Dadurch entsteht
ein Ru¨ckflussvolumen von < 5% [28].
Das in dieser Arbeit verwendete Modell entsprach dem Modell von Morsi et al. [140], die
verwendeten Festko¨rper- bzw. Fluideigenschaften unterschieden sich jedoch. Die verwen-
dete Klappe wies ein a¨hnliches O¨ffnungsverhalten wie die Klappe von Morsi et al. auf.
Eine wellenfo¨rmige O¨ffnungskontur im Bereich des frei beweglichen Randes war in beiden




Abbildung 7.2: Darstellung der Klappeno¨ffnung nach 0,05 s (a) bzw. 0,17 s (b). Es la¨sst
sich eine wellenfo¨rmige Bewegung im frei beweglichen Rand feststellen.
Darstellung der Geometrie mit variabler Klappendicke.
Ein weiterer Vergleich wird mit Hilfe der Geschwindigkeitsvektoren in x- und y-Richtung in
Abbildung 7.3 bzw. 7.4 dargestellt. Im Modell von Morsi et. al bildete sich in Klappenna¨he
auf der arteriellen Seite der Klappe in Abha¨ngigkeit der Zeit ein Rezirkulationsgebiet aus.
Diese Rezirkulation verhindert einen Kontakt der Klappe mit der Aortenwand.
Bei der Geometrie mit variabler Dicke bildete sich ebenfalls ein Rezirkulationsgebiet aus,
welches im Verlauf der Beschleunigungszeit weiter in Richtung Auslass wanderte und
sich vergro¨ßerte. Bei einem Vergleich der hier gewonnenen Ergebnisse mit denen von
Morsi et al. kann festgestellt werden, dass eine qualitative U¨bereinstimmung besteht.
1 1
t=0,01 s t=0,03 s t=0,05 s
Abbildung 7.3: Darstellung der Geschwindigkeitsvektoren im Modell von Morsi et al. fu¨r
eine Reynoldszahl von 600 fu¨r unterschiedliche Zeitschritte. Vergro¨ßerung




Abbildung 7.4: Darstellung der Geschwindigkeitsvektoren des erstellten Modells. Es
bildete sich ebenfalls ein Rezirkulationsgebiet aus. Es la¨sst sich eine
U¨bereinstimmung der Verwirbelungen zu dem Modell von Morsi et al.
feststellen.
Finite Elemente Methode (fem)
Bei der Simulation mittels der Finiten Elemente Methode (fem) konnte aufgrund der
Ergebnisse der fsi ein Modell erstellt werden, welches einem in-vivo-Modell hinsichtlich
der O¨ffnungszeit a¨hnelt. Bei dem simulierten Modell wurde die maximale O¨ffnung nach
168ms festgestellt, was mit einer Abweichung von + 5ms den Werten aus echokardiogra-
phischen sowie in-vivo-Daten (siehe Anhang Tabelle A.18) entsprach. Die O¨ffnungszeit im
Modell ergab 20ms, in-vivo-Ergebnisse wurden mit einer Abweichung von 4,1ms angege-
ben [160]. Aufgrund der Dilatation o¨ffnete sich das Klappenmodell zu 21%, wobei sich der
Nodulus um 3,17mm und die Kommissuren um 1,219mm in radialer Richtung verschoben
haben. Die Dilatation wird in der Literatur mit ca. 15% angegeben [161]. Diese geringen
Abweichungen sprechen fu¨r die eindeutige Validierung des beschriebenen Modells. Eine
realita¨tsnahe Analyse der Aortenklappeno¨ffnungsbewegung war somit mo¨glich.
Bei der Betrachtung der maximalen von Mises-Spannung waren auch hier die Kommis-
suren am sta¨rksten belastet (bei 168ms 815,6 kPa). Verglichen mit Werten aus der Lite-
ratur ergab sich eine Abweichung von 17,6% (693 kPa). An den frei beweglichen Klap-
penra¨ndern zeigte sich eine Abweichung von 13,45% (486 kPa) verglichen mit anderen
fe-Modellen [142].
Bei der Simulation von o¨rtlichen Steifigkeiten auf der Klappenoberfla¨che (Kalzifizierungs-
ablagerungen) resultierten Verschiebungen im Bereich der Kommissuren von ca. 2,44mm,
0,46mm weniger als bei dem Modell ohne Ablagerungen. Die Querschnittserweiterung der
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Aorta verringerte sich somit um 6,47%. Der Nodulus wurde nicht mehr 10mm, sondern
nur noch 6mm ausgelenkt. Die Klappe o¨ffnete sich nur noch zu 45,3%. Schon in den 80er
Jahren stellten Schoen et al. die These auf, dass eine Kalzifizierung an mechanisch stark
belasteten Stellen bevorzugt stattfindet und somit die O¨ffnungsfla¨che verringert wird [60].
Die simulierten Ergebnisse unterstu¨tzen diese These.
Hart et al. [23, 144] haben mit einem generierten Modell das Wash-Out-Verhalten der
Aortenklappe simuliert. Auch Weinberg et al. [25, 142] gehen einen Schritt weiter. Die
Alterung und der Krankheitsverlauf einer Herzklappe wird bei ihnen thematisiert. Der
Einfluss von Kalzifizierungen auf die Spannungsverteilung innerhalb einer Klappe wird
jedoch bei keiner Gruppe ero¨rtert.
Fu¨r die Simulation der fsi und der fem la¨sst sich festhalten, dass unterschiedliche
Vero¨ffentlichungen bereits viele Ergebnisse generiert haben. Dennoch werden diese Ergeb-
nisse bis jetzt nur begrenzt fu¨r weitere Untersuchungen bzw. Optimierungen eingesetzt.
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Herzklappenerkrankungen und damit ein zwingender Ersatz der betroffenen Herzklappe
sind weltweit verbreitet. Insuffizienz und Stenose sind hierbei die grundsa¨tzlichen Formen
der Erkrankung. Wa¨hrend bei der Insuffizienz die Herzklappe nicht mehr ada¨quat
schließt, verringert sich bei der Stenose die O¨ffnungsfla¨che der betroffenen Herzklappe.
Die Gru¨nde fu¨r eine solche Erkrankung sind a¨tiologisch zumeist bei der Kalzifizierung der
Herzklappen zu finden. Nicht nur Risikofaktoren wie Rauchen, U¨bergewicht, Lebensge-
wohnheiten, Erna¨hrung oder Umwelteinflu¨sse, sondern auch die Gene sind fu¨r den Verlauf
der Krankheit verantwortlich. Gibt es keine Mo¨glichkeit der medikamento¨sen Therapie,
ist ein Ersatz der Herzklappe unumga¨nglich. Ein solcher Ersatz kann entweder mit
Hilfe einer mechanischen oder biologischen Herzklappenprothese durchgefu¨hrt werden.
Mechanische Herzklappenprothesen haben den Nachteil der lebenslangen Einnahme von
Antikoagulantien, um die Neigung zur Thrombose und Embolie zu unterdru¨cken. Deshalb
werden sie nur in 30% der Fa¨lle als Ersatzteil gewa¨hlt. Biologische Herzklappenprothesen
weisen gute ha¨modynamische Eigenschaften auf, die Lebensdauer ist jedoch u. a. aufgrund
von Kalzifizierung begrenzt. Dennoch werden sie aufgrund ihrer u¨berwiegenden Vorteile
in 70% der Operationen eingesetzt. Eine Alternative sind Tissue Engineerte Herzklap-
penprothesen, die in einem Bioreaktor aus autologen Zellen hergestellt werden. Diese
Forschungsrichtung befindet sich noch in den Anfa¨ngen, standardma¨ßig werden diese
Prothesen noch nicht eingesetzt. Erste tierexperimentelle und klinische Studien zeigen
eine gute Mo¨glichkeit, Tissue Engineerte Herzklappenprothesen zuku¨nftig als Alternative
fu¨r mechanische und biologische Herzklappenprothesen einzusetzen. Eine Langzeitpro-
gnose hinsichtlich der Haltbarkeit bzw. Kalzifizierung solcher Prothesen liegt jedoch
nicht vor. Langzeitversuche mit modernen Analysemethoden wie Stro¨mungsvalidierung
mittels piv oder µ-Computertomographie sind fu¨r die Einscha¨tzung einer auftretenden
Kalzifizierung bei Tissue Engineerten Herzklappenprothesen notwendig.
In dieser Arbeit wurde die Entwicklung und Verifizierung eines Bioreaktors vorgestellt,
der die Vitalita¨t von natu¨rlichen Herzklappen aufrecht erhalten soll. Der Reaktor ist
dafu¨r ausgelegt worden, um in Zukunft eine Tissue Engineerte Herzklappenprothese
zu kultivieren und zu kalzifizieren. Im Hinblick auf Validierung und Verifizierung sind
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Versuche mit lebenden Herzklappen aus dem Schlachthof durchgefu¨hrt und mit Hilfe des
Bioreaktors 14 Tage vital gehalten worden. Dieses wurde mit einer Live/Dead-Fa¨rbung
von lebenden/toten Zellen belegt. Nach 14 Tagen konnte eine U¨berlebenszahl der Zellen
von ca. 97% festgestellt werden. Der Reaktor wurde sowohl bei einer physiologischen
Druckdifferenz (Aortendruck 80 – 100mmHg, Ventrikeldruck Austreibungsphase 120 –
140mmHg), als auch bei einer Erho¨hung um ca. 20mmHg (Aortendruck 80 – 100mmHg,
Ventrikeldruck Austreibungsphase 140 – 160mmHg) betrieben. Dabei stellte sich heraus,
dass die Zellen bei einer Druckerho¨hung nach 5 Tagen schon zu ca. 50%, bei 9 Tagen
bereits zu 70% gescha¨digt wurden. Aufgrund der vera¨nderten Umgebungsbedingungen
und des semi-physiologischen Fluides schienen die Zellen der Herzklappe empfindlicher
auf Druck zu reagieren und starben vermehrt ab. Der Einfluss einer Kalzifizierung auf
das Absterben der Zellen konnte aufgrund von sta¨ndiger Frischzufuhr von Endothelzell-
medium nicht untersucht werden, was in zuku¨nftigen Versuchen jedoch notwendig ist, da
das Absterben der Zellen einen Einfluss auf die Kalzifizierungsneigung hat.
Hinsichtlich auftretender Kalzifizierung und Herstellung zuku¨nftiger Herzklappenprothe-
sen sind weitere Untersuchungsmethoden entwickelt worden. Kalzifizierungsablagerungen
ko¨nnen mit unterschiedlichen Methoden untersucht werden. Bei der Ro¨ntgenanalyse
werden den unterschiedlichen Geweben Graustufen zugeordnet und mit ihrer Hilfe die
kalzifizierten Bereiche eingegrenzt. Ha¨ufig tritt hierbei das Problem auf, dass dichtes
Gewebe als Kalzifizierung gedeutet wird, da sich der Graustufenbereich aus der Literatur
in einem weiten Bereich befindet (262 – 512hu). Um diesen Bereich auf kalzifizierte
Areale einzugrenzen, ist eine Herzklappe mit Hydroxylapatit pra¨pariert worden, um die
definierte Lokalisation der Kalzifizierung sicherzustellen. Nach der Trocknung erfolgte
eine Einbettung in Epoxidharz. Anschließend wurden mit einem Poliergera¨t Schliffe
abgetragen. Die Bilder der geschliffenen Probe wurden mit den Schnittbildern eines
Computertomographen (Nanotom) verglichen. Der tatsa¨chliche Graustufenbereich konnte
nach diesen Untersuchungen zwischen 250 und 450hu eingegrenzt werden.
Eine weitere Untersuchung zur Herzklappenkalzifizierung wurde mittels der Particle
Image Velocimetry durchgefu¨hrt. Hierbei ist die Stro¨mung sowohl durch native und
fixierte, als auch durch ein- bis vierwo¨chig kalzifizierte Herzklappen gemessen worden.
Signifikant bei den Ergebnissen ist der mittige Jet wa¨hrend der O¨ffnung und Schließung
der nativen Herzklappe, der sich mit zunehmender Kalzifizierung seitlich auspra¨gte.
Dieses Verhalten der Stro¨mung konnte mit Hilfe von Ro¨ntgenaufnahmen belegt werden.
Die Tendenz seitlich ausgepra¨gter Stro¨mung entstand aus der Versteifung der Taschen
aufgrund von Kalzifizierung. Im nativen Zustand wies die Herzklappe eine weitaus
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geringere maximale Axialgeschwindigkeit als nach vierwo¨chiger Kalzifizierung auf.
Kalzifizierungsuntersuchungen ko¨nnen nicht nur experimentell, sondern auch numerisch
betrachtet werden. Es steht hier die Fluid Structure Interaction (fsi) sowie die Unter-
suchung mit Hilfe der Finite Elemente Methode (fem) zur Verfu¨gung. Innerhalb der
fsi wurden zwei Herzklappenmodelle untersucht, die sich in ihrer Taschengeometrie
unterschieden. Bei dem Modell mit variabler Taschendicke zeigte sich der Einfluss auf
das O¨ffnungsverhalten und auf die Bewegungsfla¨che der Herzklappe ausgepra¨gter als bei
konstanter Taschengeometrie. Bei der fem sind wiederum zwei Geometrien untersucht
worden. Gute Ergebnisse konnten mit der Geometrie, die sich an Literaturwerten orien-
tiert, erzielt werden. Die Klappe o¨ffnete sich zu ca. 90%. Eine O¨ffnung der Klappe nur
aufgrund der Dilatation (O¨ffnung der Herzklappe nur aufgrund des Herzdruckes ohne den
Einfluss einer Stro¨mung) konnte mit 21% festgestellt werden (Literaturwert Dilatation:
15%). In einem letzten Schritt wurde ein Modell erstellt, das unterschiedliche Kalzifizie-
rungsablagerungen aufwies. Die gro¨ßte Beeinflussung der Spannungsverteilung und des
O¨ffnungsverhaltens wiesen die Ablagerungen an den Kommissuren der Taschen auf. Im
Bereich der Kommissuren kommt es aufgrund der hier ho¨her liegenden Spannungen zu
einer Kalzifizierung. Die simulierten Spannungen an diesen Stellen besta¨tigten die Theorie.
Fu¨r zuku¨nftige Verifizierungen von Tissue Engineerten Herzklappenprothesen mu¨ssen
reale Kalzifizierungsstudien mit diesen Prothesen durchgefu¨hrt werden. Die heutige Tech-
nik des Tissue Engineering wird zeitnah in der Lage sein, eine humane Tissue Engineerte
Herzklappe im Bioreaktor zu kultivieren, ihr Stro¨mungsverhalten und die Kinematik
ihrer Taschen mit Methoden der Particle Image Velocimetry zu validieren. Fu¨r eine
realita¨tsna¨here Untersuchung sollte ein Reaktor konstruiert werden, der der natu¨rlichen
Form der Aorta inklusive Kru¨mmung und La¨nge nahe kommt, um etwaige Einflu¨sse
durch das hier verwendete starre Rohr ausschließen zu ko¨nnen, da der Aortenbogen
fast unmittelbar an die Aortenklappe anschließt, was die Geschwindigkeiten des Blutes
durch die Herzklappe deutlich beeinflussen wird. Weiterhin mu¨ssen Simulationsmodelle
vermehrt eingesetzt werden, da viele Parameter untersucht und Modelle erstellt werden
ko¨nnen, die ein neues spannungarmes Design einer realen Herzklappe hervorbringen
ko¨nnen. Auch die Modellierung der Kollagenfasern sowie die Beschreibung der Ani-
sotropie des biologischen Materials stellt eine wissenschaftliche Herausforderung dar.
Eine Validierung der Ergebnisse mittels realer Messungen der Spannungsverla¨ufe ist mit
aktueller Technik zur Zeit nicht mo¨glich. Deshalb ist eine Beeinflussung der eingesetzten
Vereinfachungen zuku¨nftig zu ero¨rtern.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Eine Verifizierung mit Literaturdaten ist durchzufu¨hren, sobald vergleichbare Simulatio-
nen von Kalzifizierungsablagerungen aus der fem vorliegen.
Die Untersuchung der Spannungsverteilung aufgrund von Kalzifizierungen ist sowohl bei
der xenogenen als auch bei im Reaktor hergestellten autologen Herzklappen von großer
Bedeutung. Vergleichswerte anderer Forschergruppen fu¨r die fsi- bzw. fem-Simulation
sind nicht oder nur unvollsta¨ndig vorhanden. Fortfu¨hrende Untersuchungen sollten auf
mrt-Daten basieren, damit ein reales kalzifiziertes Klappenmodell erstellt und und dessen
Spannung aufgrund pathologischer Vera¨nderungen untersucht werden kann.
Weiterhin ist es mo¨glich, Kalzifizierungsablagerungen mit Fluoreszensmethoden differen-
zierter zu untersuchen. Es existieren Fluoreszensmarker, die sich bevorzugt an Calcium
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Endothelial Cell Growth Medium MV2 500ml
Fetal Calf Serum 25ml
Epidermal Growth Factor 2, 5µg
Basic Fibroblast Growth Factor 5µg
Insulin-like Growth Factor 20µg





Tabelle A.1: Zusammensetzung des Endothelzellmediums der Firma PromoCell
Reihenfolge der Fa¨rbung der Herzklappentaschenstu¨cke
• sterile Petrischalen mit zu fa¨rbender Probe und Endothelzellmedium fu¨llen,
• Zellkulturmedium absaugen,
• Fa¨rbung nach dem Mischen auf die pra¨parierten Gewebestu¨cke pipettieren,
• 20 Minuten im Inkubator einwirken lassen
• Fa¨rbung abwaschen und 2 Mal gru¨ndliches Spu¨len mit Endothelzellmedium.
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v/a Druck wa¨hrend der Versuche
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(a) Druckverlauf beim 14-Tage-Versuch (30–40 mmHg)



















20 1 3 4
(b) Druckverlauf beim 9-Tage-Versuch (50–70 mmHg)
Abbildung A.1: Druckverlauf bei den jeweiligen Versuchsreihen. Der Druck wurde bei




U¨berlebensrate der jeweiligen Herzklappen
Referenzklappe
Anteil lebender Zellen [%] 91,8
Anteil toter Zellen [%] 8,2
5-Tage-Versuch
v/a Druck p = 30 – 40mmHg
Anteil lebender Zellen [%] 97,6
Anteil toter Zellen [%] 2,4
14-Tage-Versuch
v/a Druck p = 30 – 40mmHg
Anteil lebender Zellen [%] 97,8
Anteil toter Zellen [%] 2,2
5-Tage-Versuch
v/a Druck p = 50 – 70mmHg
Anteil lebender Zellen [%] 50,9
Anteil toter Zellen [%] 49,1
9-Tage-Versuch
v/a Druck p = 50 – 70mmHg
Anteil lebender Zellen [%] 35,3
Anteil toter Zellen [%] 64,7
Tabelle A.2: Anteil der lebenden und toten Zellen der Herzklappen im Bioreaktor
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A.2 Von Kossa Fa¨rbung
Kalzifizierungsanteile mit zugeho¨rige hu-Fenster
Schicht Nr. Pixel(hu- Pixel (hu- Anzahl Kalzifizierungs- Kalzifizierungs-
Fenster 1) Fenster 2) aller Pixel anteil anteil
hu-Fenster 1 hu-Fenster 2
1 15 714 11 856 287 917 5,47% 4,10%
2 18 022 15 064 287 917 6,27% 5,24%
3 19 842 15 521 287 917 6,88% 5,38%
4 19 644 15 419 287 917 6,83% 5,37%
5 23 188 14 465 287 917 8,06% 5,03%
6 23 965 15 604 287 917 8,33% 5,43%
7 25 633 16 795 287 917 8,91% 5,84%
8 25 683 17 376 287 917 8,93% 6,04%
9 26 757 18 501 287 917 9,28% 6,44%
10 26 144 16 458 287 917 9,09% 5,73%
Tabelle A.3: Anzahl der jeweiligen Pixel und Kalzifizierungsanteile der eingebetteten,
pra¨parierten Herzklappe fu¨r beide hu-Fenster 1 und 2 in der µ-ct-Aufnahme.




Schliff Nr. Pixel(hu- Pixel (hu- Anzahl Kalzifizierungs- Kalzifizierungs-
Fenster 3) Fenster 4) aller Pixel anteil anteil
hu-Fenster 3 hu-Fenster 4
1 9 587 8 001 287 917 3,34% 2,79%
2 12 127 9 251 287 917 4,22% 3,22%
3 12 044 9 784 287 917 4,19% 3,41%
4 12 071 9 665 287 917 4,20% 3,37%
5 15 788 8 678 287 917 5,49% 3,02%
6 17 068 10 241 287 917 5,94% 3,57%
7 18 112 10 988 287 917 6,28% 3,83%
8 18 638 11 438 287 917 6,48% 3,98%
9 19 111 12 441 287 917 6,65% 4,33%
10 17 464 10 405 287 917 6,08% 3,62%
Tabelle A.4: Anzahl der jeweiligen Pixel und die Kalzifizierungsanteile der eingebetteten,
pra¨parierten Herzklappe fu¨r beide hu-Fenster 3 (200 – 450) und 4 (250 –
450) in der µ-ct-Aufnahme
Schnittbild Nr. Pixel(hu- Pixel (hu- Anzahl Kalzifizierungs- Kalzifizierungs-
Fenster 5) Fenster 6) aller Pixel anteil anteil
hu-Fenster 5 hu-Fenster 6
1 5 887 6 299 287 917 2,03% 2,20%
2 6 912 7 275 287 917 2,41% 2,54%
3 6 900 7 625 287 917 2,41% 2,66%
4 7 622 7 741 287 917 2,66% 2,70%
5 6 133 6 721 287 917 2,14% 2,34%
6 7 708 7 530 287 917 2,69% 2,62%
7 8 346 7 889 287 917 2,91% 2,75%
8 7 561 8 137 287 917 2,64% 2,84%
9 7 616 8 981 287 917 2,65% 3,13%
10 7 625 7 668 287 917 2,67% 2,67%
Tabelle A.5: Anzahl der jeweiligen Pixel und die Kalzifizierungsanteile der eingebetteten,
pra¨parierten Herzklappe fu¨r beide hu-Fenster 5 und 6 in der µ-ct-Aufnahme
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Einstellungen des Ro¨ntgengera¨tes GE Sonograph 2000




1. 2 Std. in 50% Ethanol
2. 2 Std. in 70% Ethanol
3. 2 Std. in 96% Ethanol
4. 2 Std. in 99,9% Ethanol
5. 24 Std. an Luft trocknen
Fa¨rbeprotokoll von Kossa
1. Probe 3× mit dem Aqua bidest gru¨ndlich spu¨len
2. Oberfla¨che des Pra¨parates mit 5% Silbernitratlo¨sung mittels Kunststoffpipette
u¨berdecken und unter uv-Licht (60W uv-Glu¨hlampe) fu¨r 20min einwirken lassen
3. Probe erneut 3× mit Aqua bidest gru¨ndlich spu¨len
4. 5% Natriumthiosulfat fu¨r 5Minuten auf die Probe geben
5. Spu¨len mit Aqua bidest
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Messparameter der pra¨parierten Herzklappe
Parameter pra¨parierte Herzklappe
Manipulator – Ho¨he Y 72
Manipulator – Abstand zur Ro¨hre Z 40
Manipulator – Drehung R 0
Detektor – Verschiebung xd 0
Detektor – Abstand zur Ro¨hre zd 250
Detektor – Timing [ms] 500
Detektor – Binning 1× 1
Detektor – Timing [ms] 500
Detektor – Bildausschnitt [Pixel] 2 304 × 2 304
Ro¨ntgenro¨hre – Fokusgro¨ße M 0
Ro¨ntgenro¨hre – Spannung ub [kV] 100
Ro¨ntgenro¨hre – Stromsta¨rke ia [µA] 250
Anzahl Bilder 2 000




Gain/Offset – Einzelmessung ja
Gain/Offset – Modus (4×ub)
Gain/Offset – Av 100
Gain/Offset – Skip 10
Detektorkalibrierung – Spannungen [kV] 100
Detektorkalibrierung – 1. Stromsta¨rke [µA] 250
Detektorkalibrierung – 2. Stromsta¨rke [µA] 125
Detektorkalibrierung – 3. Stromsta¨rke [µA] 62
Detektorkalibrierung – 4. Stromsta¨rke [µA] 31
Tabelle A.6: Einstellungen des nanotom R© (Phoenix—x-ray, Hannover, Deutschland)
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Abbildung A.2: Vergleich des prozentualen Kalzifizierungsanteils aus der von Kossa
Fa¨rbung und den analysierten hu-Fenstern 1 bis 6 der µ-CT-Bilder der
pra¨parierten Herzklappe gegen die einzelnen Schliffbilder aufgetragen
hu-Fenster 1-5 sowie aus Literaturangaben
Fensterbezeichnung HU-Wertebereich
hu-Fenster - Literatur 262 – 512
hu-Fenster 1 100 – 600
hu-Fenster 2 250 – 500
hu-Fenster 3 200 – 450
hu-Fenster 4 250 – 450
hu-Fenster 5 300 – 450
Tabelle A.7: Unterschiedliche hu-Fensterbereiche
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A.3 Particle Image Velocimetry (piv)
Herzklappendurchmesser
Klappennr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Durchmesser [mm] 18 15,5 18 19,5 17 18 17 18 17,5 17
Tabelle A.8: Aortendurchmesser der zehn verwendeten Herzklappen in mm
Zusammensetzung Glutaraldehyd
992 ml Aqua Bidest + 8 ml Glutaraldehyd 25 % = 0,2 % Glutaraldehydlo¨sung
976 ml Aqua Bidest + 24 ml Glutaraldehyd 25 % = 0,6 % Glutaraldehydlo¨sung
Die anschließende Fixierung der Herzklappe betra¨gt 24 Stunden mit 0,6% Glutaraldehyd,
danach 24 Stunden in 0,2% Glutaraldehyd







K2HPO4 × 3H2O 0,342 g





1 kmol/m3 HCl je nach Anhebung des pH-Wertes auf 7,4
Tabelle A.9: Zusammensetzung des 1.5 Simulated Body Fluides
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• Wasser auf 37 ◦C aufwa¨rmen.
• alle Salze bis auf (CH2OH)3CNH2 nacheinander zufu¨gen, bis sich alle Salze gelo¨st
haben.
• (CH2OH)3CNH2 langsam zufu¨gen, hier entsteht ein pH-Sprung, der langsam
durchgefu¨hrt werden muss. Anderenfalls fa¨llt die Lo¨sung aus.
• Mit HCl auf gewu¨nschten pH-Wert anheben.
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Ro¨ntgenbilder nach 4 Wochen Kalzifizierung
Abbildung A.3: Ro¨ntgenbilder der Herzklappen 1 bis 10 nach der 4. Kalzifizierungswoche
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A.4 fsi- und fem-Simulation








Tabelle A.10: Geometrische Grunddaten, die fu¨r beide Klappenmodelle verwendet werden
Bezeichnung Abku¨rzung Gro¨ße Geometrie a Gro¨ße Geometrie b
Klappendicke ldicke 0,35mm 0,25 – 0,5mm
Taschenwinkel unten αunten 70
◦ 70 ◦
Taschenwinkel oben αT−Komplex 119 ◦ 119 ◦
Bauchbereichho¨he hBauch 10mm 10mm
Kontaktfla¨chenho¨he hKontakt 2,5mm 2,5mm
Rundungsradius rRundung 2,5mm 2,5mm
Lu¨ckenwinkel αLuecke 1
◦ 1 ◦
Zylinderho¨he + h+ 26mm 26mm
Zylinderho¨he - h− 55mm 55mm










Material linear elastisch; isotrop
Poisson - Zahl 0,49
E-Modul 0,5MPa
























Minimaler Fla¨chenwinkel 6,69 ◦
Maximaler Fla¨chenwinkel 158,24 ◦
Maximales Kantenla¨ngenverha¨ltnis 8,58




Minimaler Fla¨chenwinkel 10,95 ◦
Maximaler Fla¨chenwinkel 115,13 ◦
Maximales Kantenla¨ngenverha¨ltnis 5,25
Tabelle A.15: Netzstatistik der Fluidphase
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(a) 2. Zeitschritt (b) 8. Zeitschritt
(c) 10. Zeitschritt (d) 13. Zeitschritt
Abbildung A.4: Modell mit Mesh Displacement
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(a) 15. Zeitschritt (b) 17. Zeitschritt
(c) 19. Zeitschritt (d) 22. Zeitschritt







































































































Abbildung A.8: Maximale Belastung der Klappe
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(a) 2. Zeitschritt (b) 6. Zeitschritt
(c) 11. Zeitschritt (d) 15. Zeitschritt
Abbildung A.9: Modell mit Geschwindigkeitsverteilung
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(a) 19. Zeitschritt (b) 22. Zeitschritt
(c) 26. Zeitschritt (d) 28. Zeitschritt
Abbildung A.10: Modell mit Geschwindigkeitsverteilung
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(a) 2. Zeitschritt arterielle Seite (b) 2. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
(c) 6. Zeitschritt arterielle Seite (d) 6. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
Abbildung A.11: Modell mit von Mises Spannung
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(e) 11. Zeitschritt arterielle Seite (f) 11. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
(g) 15. Zeitschritt arterielle Seite (h) 15. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
Abbildung A.12: Modell mit von Mises Spannung
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(i) 19. Zeitschritt arterielle Seite (j) 19. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
(k) 24. Zeitschritt arterielle Seite (l) 24. Zeitschritt ventrikula¨re Seite
Abbildung A.13: Modell mit von Mises Spannung
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Daten und Abbildungen zur FEM
Geometrien
Bezeichnung Abku¨rzung Gro¨ße Geometrie c Gro¨ße Geometrie d
Klappendicke ldicke 0,35mm 0,25 – 0,5mm
Taschenwinkel Unten αunten 70
◦ 70 ◦
Taschenwinkel Oben αT−Komplex 119 ◦ 119 ◦
Bauchbereichho¨he hBauch 10mm 10mm
Kontaktfla¨chenho¨he hKontakt 2,5mm 2,5mm
Rundungsradius rRundung 2,5mm 2,5mm
Lu¨ckenwinkel αLuecke 1
◦ 1 ◦
Zylinderho¨he + h+ 26mm 26mm
Zylinderho¨he - h− 55mm 55mm
mittl. Sinusdurchmesser dS 26mm 26mm
Tabelle A.16: Daten der Geometrie c und d




Geometrie c Geometrie d
Aortenwand Aortenwand
E-Modul 8MPa E-Modul 4MPa
Poisson-Zahl 0,45 Poisson-Zahl 0,45
Dichte 2 000 kg/m3 Dichte 2 000 kg/m3
Klappentasche Klappentasche
E-Modul 8MPa E-Modul 2MPa
Poisson-Zahl 0,45 Poisson-Zahl 0,45




Dichte 1 100 kg/m3




(a) 33ms (b) 55ms
(c) 100ms
Abbildung A.15: Geometrie c mit Deformation.
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(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms




(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms




(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung A.18: Geometrie d mit Kalzifizierung 1 und Deformation.
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(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung A.19: Geometrie d mit Kalzifizierung 1 und von Mises-Spannungsverteilung.
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(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung A.20: Geometrie d mit Kalzifizierung 2 und Deformation.
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(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung A.21: Geometrie d mit Kalzifizierung 2 und von Mises-Spannungsverteilung.
149
A Anhang
(a) 20ms (b) 40ms
(c) 80ms (d) 168ms
Abbildung A.22: Geometrie d mit Kalzifizierung 1 und Deformation.
FEM-Modell in vivo Daten [160]
O¨ffnungszeit: 20ms 21,1ms ± 8,6ms
Zeitpunkt max. O¨ffnung: 168ms 164ms ± 9,7ms
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